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Звуковая геолокация. Дубров Е. Ф. JI., Недра, 1967. Стр. 110. 


Книга посвящена новому применению акустических методов 
в геофизике — звуковой геолокации акваторий. На основании срав- 
нения распространения плоской и сферической акустических волн 
определена область, в которой с достаточной для практики точ- 
ностью излучаемые точечным источником колебания могут рас- 
сматриваться как плоские волны. Приводятся некоторые особен- 
ности распространения акустических волн в воде и горных поро- 
дах, факторы, влияющие на глубинность, разрешающую способ- 
ность и другие характеристики метода звуковой геолокации. Из- 
ложены принципы действия аппаратуры и ее узлов. Главное вни- 
мание уделено излучателям электрогидравлического, индукцион- 
ного и магнитострикционного типов, на основе взрыва газовой 
смеси, а также магнитострикционным и пьезокерамическим прием- 
никам. 

Приводятся примеры применения звуковой геолокации в СССР 
и за рубежом для решения различных производственных задач: 
поиска и разведки площадей, перспективных на нефть и газ; кар- 
тирования россыпных и рудных месторождений; общегеологиче- 
ского характера; инженерно-геологического направления и т. Д. 


Таблиц 2, иллюстраций 38, библиографии 149. 
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Введение 


Задачи увеличения материально-сырьевой базы промышленности 
приводят к расширению районов поисков и разведки месторождений 
полезных ископаемых не только на суше, но и на морских просторах, 
слабо изученных в геологическом отношении. Наиболее видное место 
в изучении геологии моря принадлежит сейсмической разведке, 
которая, однако, не дает сведений о строении верхней части разреза 
земной коры (до 200—300 м) и требует для проведения работ больших 
сил и средств. 

Поиски методов, позволяющих удешевить морские сейсмические 
работы и пополнить их качественно новыми видами информации 
о строении Земли, привели к разработке нового геофизического 
метода — звуковой геолокации. Звуковая геолокация базируется на 
применении более высоких частот звуковых колебаний по сравне- 
нию с сейсморазведкой, использовании направленных излучателей 
и приемников звука, суммировании часто повторяющихся циклов 
излучение — прием и отличных от сейсморазведки способах реги- 
страции принятых колебаний, позволяющих непосредственно на 
профиле получать объективно зарегиотрироварныя наглядный аку- 
стикогеологический разрез. 

Уже сейчас, в первый период рыбок метода звуковой гео- 
локации, в СССР и за рубежом получены убедительные материалы, 
показывающие перспективность применения звуковой геолокации 
для решения многих практических задач: общегеологического ха- 
рактера; поиска и разведки нефтяных и газовых месторождений; 
картирования при работах на каменный уголь, железную руду и рос- 
сыпные месторождения; в инженерно-геологических изысканиях и 
в ряде смежных наук, например, археологии и т. д. Во всех этих 
областях звуковая геолокация наряду с детальным расчленением 
верхней части разреза дает богатые материалы, позволяющие попол- 
нить данные сеисморазведки, а в некоторых случаях и сократить 
ее объемы. Применение звуковой геолокации позволяет уменьшить 
объемы и разредить сеть некоторых видов дорогостоящих работ, 
например, картировочного бурения, шурфов на дражных полиго- 
нах. Все это, наряду со сравнительно небольшими затратами на про- 
ведение работ и возрастающим значением изучения геологии аква- 
торий, объясняет бурное развитие аппаратуры и метода звуковой 
геолокации, которое наблюдается в последние годы. 

Начало использования метода звуковой геолокации относится 
к 40-м годам, когда при морских работах с эхолотами было обнару- 
жено, что в некоторых случаях, помимо рельефа дна моря, на эхо- 
граммах регистрируется мощность донных осадков и их строение. 
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Это открыло новые возможности в изучении геологии и геомор- 
фологии морского дна, что одними из первых отметили Т. Стокс 
[Stocks, 1935] и О. Н. Киселев [1941]. При проведении в 1939 г. 
океанологических исследований в Баренцевом море О. H. Кисе- 
левым была подмечена зависимость характера записи эхограмм от 
типа донных грунтов. В послевоенный период идея применения 
эхолотов для изучения донных отложений выдвигалась многими 
авторами, в частности: Е. А. Поповым [1946], М. В. Кленовой [1948], 
A. Il. Белобровым [1948], Ф. Шипардом [1951], Л. А. Сергеевым 
[1951], С. А. Бузо [1952], В. В. Шулейкиным [1953], Г. P. Жуков- 
ским [1953], Т. Буркаром [1953], В. О. Смитом и Х. Б. Николсом 
[Smith, Nichols, 1953] и другими. 

Некоторыми исследователями проводились экспериментальные 
работы по использованию эхолотов в этом новом направлении, так, 
при работах Института океанологии АН СССР в 1949—1950 гг. 
для сопоставления литологического состава донных отложений 
с формой отраженных импульсов, последние регистрировались 
осциллографом [Удинцев, Лисицын, 1953], и была получена в благо- 
приятных геологических условиях запись слоистости глинисто-доло- 
митовых илов мощностью 10—15 м. 

В этот же период С. А. Бузо [1952] и Л. А. Сергеевым [1951], 
[1958] проводились с помощью эхолотов исследования динамических 
характеристик импульсов, отраженных от дна. 

Начиная с 1950 г. различными фирмами США начали публико- 
ваться рекламные сообщения о геолокационных работах 1944— 
1947 rr., ас 1958 г. в технической литературе появились статьи по 
конкретным методическим и аппаратурным направлениям звуковой 
геолокации. В этот период началась интенсивная разработка специа- 
лизированной аппаратуры звуковой геолокации в СССР, США, 
Франции и Японии. Эти годы характеризуются стремлением получить 
методом звуковой геолокации данные о строении горных пород на 
глубинах по грунту в сотни и даже тысячи метров. Новые задачи 
потребовали создания новой техники для их решения, что успешно 
реализуется путем разработки аппаратуры, принципиально отли- 
чающейся от эхолотов. Этому способствует быстрое развитие науки 
и техники, в первую очередь радиоэлектроники и акустики, а также 
выполнение ряда крупных теоретических исследований по распро- 
странению упругих волн в слоисто-неоднородных средах. 

В настоящее время аппаратурными и методическими разработ- 
ками звуковой геолокации занимаются многие фирмы и организа- 
ции разных стран, так, только в США: Массачусетский технологи- 
ческий институт совместно с Вудсхолским океанографическим инсти- 
тутом (Н. Е. Эдгертон, Ю. В. Херсей и др.), Колумбийский универ- 
ситет совместно с геологической обсерваторией Ламонта 
(Ю. И. Ивинг, Д. В. Тирей), Национальный океанографический 
институт (М. А. Страйд), Научно-исследовательский институт фирмы 
«Магнолия петролеум компани» (С. Д. Мак-Клу, X. Ф. Нельсон), 
научная лаборатория в Далласе (В. Б. Хакеби), лаборатория 
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радиоэлектроники BMC (Л. Р. Падберг) ит. д. В других странах 
этими вопросами также занят ряд институтов и предприятий. 

В Советском Союзе разработкой аппаратуры звуковой геолока- 
ции и применением ее в инженерно-геологических целях для гидро- 
технического строительства с 1954 г. успешно занимаются В. И. Ca- 
вельев [1959 a, 6] и Е. А. Попов [1963], создавшие первый в Совет- 
ском Союзе экспериментальный звуковой геолокатор УЗГ; с 1961 г. 
разрабатывается аппаратура и с 1963 г. выполняются морские иссле- 
дования АЗНИИ по добыче нефти [Тагиев, Ногаев, 1964]; с 1958 г. в 
Ленинградском горном институте начаты опытно-методические работы 
и аппаратурные изыскания C целью создания геолокатора для OT- 
бивки плотика на дражных полигонах — Д. А. Казаковский, 
Г. А. Кротов, А. А. Гурич, В. Б. Аранович [1964]; разработкой reo- 
локационной аппаратуры с одноканальным сейсмическим способом 
регистрации для исследований грунтов при строительстве гидротех- 
нических сооружений с 1962 г. занимаются в МГУ [Калинин, Азими, 
Калинин, 1964 а, 6б]. 

В 1957 г. по инициативе Г. В. Волосюка начаты исследования 
в области звуковой геолокации Всесоюзным научно-исследователь- 
ским институтом методики и техники разведки (ВИТР). Они раз- 
вивались в направлении создания геолокаторов всех классов, их 
серийного выпуска и разработки методических вопросов. Эти работы 
до 1960 г. проводились М. Е. Лившицем при участии О. Н. Соколова, 
Е. II. Абрамова, B. B. Арановича, а затем Е. P. Дубровым совместно 
с большой группой сотрудников — В. H. Киселевым, Е. А. Волковой, 
С. Н. Бирюковым, В. В. Дубововым, И. М. Ширяевым, Л. И. Co- 
роко, Ю. Н. Петровым и другими. С 1964 г. в работах участвовали 
А. Г. Линьков, В. К. Тряпицын, С. С. Филатов, Б. Г. Федоров и 
др. В 1963 г. по проекту автора и А. П. Соколова было закончено 
строительство первой в Советском Союзе плавучей геоакустической 
лаборатории Ha экспедиционном судне «ВИТР-1», предназначенной 
для исследовательских целей в области звуковой геолокации. 

С 1958 г. на озерах, реках и морях ВИТР выполнялись исследо- 
вания как аппаратурного, так и опытно-методического характера. 
В работах участвовали специалисты и суда многих организаций, 
например: Лаборатории аэрометодов МГ СССР (В. В. Шарков и др.), 
Института геологии (г. Рига, В. Г. Ульст), АЗНИИ по добыче нефти 
г. Баку (А. М. Фонштейн), ГРК на море г. Баку (Ч. А. Халилбейли, 
Г. Ю. Гасанов, И. Д. Ахундов), Ленинградского горного института 
(Г. А. Кротов и др.), ВНИИгеофизики (Б. Л. Каплан, М. И. Балаш- 
кант, В. В. Майоров, Л. H. Солодилов), ОМГР ВНИИгеофизики 
(А. П. Милашин, А. А. Гагельганц, Ю. Г. Юнов, Л. А. Уманский 
и др.), Института археологии (В. К. Шилик), МГРИ (И. С. Комаров, 
А. А. Лучшева), Кольского филиала АН СССР (М. Т. Козлов), 
Лаборатории озероведения ЛГУ (Д. Д. Квасов), Института геологи- 
ческих наук УССР (Е. Ф. Шнюков) и др. 

Одновременное проведение аналогичных работ в различных 
организациях привело к отсутствию единой терминологии (paccMa- 
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триваемый метод именуется по-разному: сейсмо-акустический, эхо- 
лотирование, грунторазведочный и т. п,, а аппаратуру называют 
или по узкому назначению, или по каким-либо ее узлам: «грунтограф», 
«спаркер», «бумер», «самописец СДР» и т. д.). В настоящей публика- 
ции используется более общая терминология, а именно: приборы 
называются «звуковыми геолокаторами» или просто «геолокато- 
рами» с подразделением их на классы (см. гл. I, § 2), а метод — 
«методом звуковой геолокации», причем он рассматривается как один 
из разделов нового направления в геофизике и акустике, которое 
получило название «геоакустика» по предложению автора, приня- 
тому Всесоюзным совещанием по применению звука и ультразвука 
в сейсмологии, сейсморазведке и горном деле в 1963 г. По аналогии 
с сейсмогеологическим разрезом вводится понятие об акустикогеоло- 
гическом разрезе, который при использовании в звуковой геолокации 
инфразвукового (сейсмического) диапазона частот будет совпадать 
с понятием о сейсмогеологическом разрезе, но в области звукового 
диапазона частот акустикогеологический разрез будет отличаться 
большей детальностью. 

Интерес, который проявляется геологами и геофизиками к методу 
звуковой геолокации, подчеркивает его перспективность и Kak след- 
ствие этого — необходимость создания более совершенной аппаратуры, 
а также детального определения круга задач, которые могут решаться 
методом. Однако пока еще отсутствуют обобщающие работы по ме- 
тоду звуковой геолокации, и настоящую публикацию следует pac- 
сматривать как, по-видимому, первую попытку в этом направлении. 

В гл. [ приведены некоторые физические основы метода звуко- 
вой геолокации и классификация аппаратуры. В гл. П приводятся 
принципы построения геолокационной аппаратуры и ее особенности, 
в гл. [11 — примеры практического применения метода звуковой гео- 
локации. 

Автор пользуется возможностью выразить благодарность сотруд- 
никам ВИТР и других организаций, принимавшим участие в натур- 
ных испытаниях аппаратуры и методических исследованиях. Боль- 
шую работу по подбору материалов выполнила Н. Г. Алахверди 
и по подготовке рукописи — Ж. М. Булатова, за что автор выражает 
им искреннюю признательность. Автор весьма благодарен В. И. Са- 
вельеву, Г. Я. Рабиновичу и А. Л. Перельману за прочтение рукописи 
книги и высказанные полезные советы. 


Глава I 


Физические основы звуковой геолокации 


Метод звуковой геолокации применяется для получения акусти- 
когеологического разреза пород, слагающих дно акваторий. Рассма- 
триваемый метод основан на принципе возбуждения в воде импульсов 
упругих колебаний звукового диапазона частот, которые достигают 
дна и отражаются от него; часть энергии проникает в первый слой 
породы. Если амплитуда импульса была достаточно велика, то в пер- 
вом слое породы акустическая энергия полностью не поглощается 
и колебания достигают следующего слоя. Аналогично предыдущему, 
часть энергии отразится, а часть проникнет в следующии слои. 
Отраженные от дна и слоев породы импульсы регистрируются в по- 
рядке их поступления на эхограмме способом яркостной или ампли- 
тудной модуляции. Регистрация ведется поперек чувствительной 
ленты при строгом совмещении моментов излучения. В результате 
в масштабе времени на эхограмме фиксируется акустикогеологический 
разрез пород, слагающих дно водоема. Информация о глубине водо- 
ема и рельефе дна носит вспомогательный характер. Аппаратура 
звуковой геолокации должна обеспечивать максимальную четкость 
и разрешающую способность фиксации сигналов, приходящих 
после донного отражения. Обычно геолокация ведется с движущегося 
плавсредства, что обеспечивает получение непрерывного акустикогео- 
логического разреза. 

Для выяснения физической сущности метода звуковой геолока- 
ции ниже в общих чертах рассматриваются особенности распростра- 
нения звуковых колебаний как в водной среде, так и в горных поро- 
дах, слагающих дно водоемов, а также факторы, оказывающие наи- 
более существенное влияние на глубинность, разрешающую способ- 
ность и другие характеристики метода звуковой геолокации. 


$ 1. Характеристика звукового поля 


Воздействие внешних сил на некоторую область упругой среды 
приводит к смещению частиц и местному изменению их объема. 
В силу действия закона неразрывности возникшая деформация 
передается соседним частицам, которые с некоторым запаздыванием 
также отклоняются от равновесного состояния. Изменение объема 
частиц приводит к изменению плотности и давления в среде. 

Обычно в акустике рассматриваются малые изменения объема 
среды, когда относительное изменение плотности может быть при- 
нято численно ‘равным относительному изменению объема. Это ра- 
венство нарушается в ближней зоне взрывов, однако при достаточном 
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удалении OHO выполняется, и, с известной степенью приближе- 
ния, могут быть применены математический аппарат и выводы ли- 
неинои акустики. 

Смещение частиц и связанное с этим изменение давления происхо- 
дят в определенных направлениях с образованием по принципу 
Гюигенса — Френеля фронта волны, все частицы которого имеют 
синфазное смещение. 

Применительно к методу звуковой геолокации наибольшее прак- 
тическое значение имеют случаи распространения плоской и сфери- 
ческой волн. 


Плоские волны 


Для случая плоской волны волновое уравнение относительно 
смешения & обычно записывается в виде 


O2E о O26 

92 TA д2 ° (1) 

где c= == a =V- ~ у 12 — ° — скорость распространения зву- 
ИЗ 


ковых sont, м/сек; ү — отношение удельной теплоемкости среды 
при постоянном давлении к ее удельной теплоемкости при посто- 
янном объеме; р, — постоянное давление; о — плотность среды 
(для воды при 4° Со = 10° кг/м?); BL, — коэффициент изотерми- 
ческой сжимаемости; х ~2-10° n/m? — модуль объемной упру- 
гости. 


Наряду с понятием о скорости распространения звуковых волн, 
под которой подразумевают скорость перемещения их в направле- 
нии нормали к фронту волны, в акустике вводятся фазовая и груп- 
повая скорости [Скучик, 1959; Волкова, Дубров, Соколов, 19621. 
Фазовой скоростью с, называется скорость перемещения поверхно- 
стеи равных фаз в некотором произвольном направлении. Eca 
9 — угол между выбранным направлением и направлением распро- 


странения фронта волны, то с, = Фазовая скорость может 


cos 0° 
принимать любые значения вплоть до бесконечности, но всегда с, > с. 
Групповая скорость с, определяется как скорость распространения 
максимума огибающей импульса, состоящего из ряда частот, т. е. 
она может быть определена из времени растягивания частотной группы 
вокруг группового времени задержки за счет фазового сдвига ча- 
стотных составляющих. Групповая скорость при нормальной дис- 
персии — pri значительно ниже скорости распространения 


1 — — -^ — волновое число; f, и 
CH = k=Ry с ° :ф 


К, — частота í, BOJIHOBOe ‘Число, соответствующие Cy. 
Волновое уравнение относительно скорости частиц Ё’ или давле- 
ния р записывается путем замены в уравнении (1) & соответственно 
на ё’ или р. 
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Общее решение уравнения (1) выражается в виде суммы прямой 
и обратной волн 


E=fi(t—-=)+h (24). (2) 


Частное решение для прямой волны в случае гармонических ко- 
лебаний 


b= bsin о (2—2) = Esin (ot— ka) je 


где Е, — амплитуда колебания; t — время; © = 2л] — круговая 
частота; f — частота; А — волновое число, соответствующее сдвигу фазы 


W 270 
на единице длины, k = = м й = = СТ — длина волны; Г — 


x 
й Г 


период колебания. 

От смещения частиц и соответствующего ему давления путем 
дифференцирования можно перейти к скорости частиц, тогда соот- 
ношение между давлением и колебательной скоростью частиц 


=; — ре = 10, (4) 
5 
т. е. в плоской волне давление и колебательная скорость частиц 
находятся в фазе и различаются только коэффициентом ш == ос, 
называемым волновым (акустическим) сопротивлением. Поскольку 
звуковое давление измеряется B H/M? и имеет размерность [кг/(м · сек?)], 
а колебательная скорость измеряется в м/сек, то волновое сопроти- 
вление измеряется в н:сек/ім? и имеет размерность [кг/(м”-сек)| 
(ГОСТ 8849—58). Соотношение между единицей давления системы 
СИ в/м? иединицами давления других систем: 1 n/m? = 10 дин/см” = 
= 0,102 ҝГ/м° = 1,02 . 1025 ат = 9,8710 атм = Т,0:107-3 мм рт. 
ст. = 0,102 мм вод. ст. = 1075 бар. Следует обратить внимание на 
давление в дин/см и барах (1 Oun/cm? = 1076 бар), так как 
в акустике pance давление, равное 1 дин/см?, называли акустическим 
баром. 

Отметим, что отношение амплитудных значений давления к CMC- 
щению частиц 


Рт 


= == wpe (так как & = оё) (5) 
Sm 
принято называть акустической жесткостью. Воспользовавшись фор- 
мулой (5), можно установить величину давления в воде, которое 
будет возникать при распространении плоской волны со смещениями, 
примерно равными регистрируемым в сейсморазведке. В качестве 
примера возьмем & = 0,1 мк = 1077 м, выберем частоту, использу- 
емую как в сейсморазведке, так и в наиболее низкочастотной аппа- 
ратуре звуковой геолокации, равной 70 гц, р = 10% ke/m?, с = 
1500 м/сек, тогда р, = 66 n/m? = 660 dun/cm? = 0,66 Г/см”. 
Б этом расчете мы условно приняли скорость звука равной 
1500 м/сек, на самом деле скорость звука в морской воде колеблется 
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в зависимости от температуры, солености и давления. Теоретическая 
формула 
re и y 
орз 


для морской воды дает заниженное значение в среднем на 3—4 м/сек, 
поэтому для точных расчетов скорости звука выведено большое коли- 
чество эмпирических формул. При солености воды более 190/50 
(1°/ о = 1 мг/л) наибольшую точность (не ниже 0,2 м/сек) можно 
получить, воспользовавшись формулой Дель-Гроссо [Del Grosso, 


1952] 


c= 1448,6 + 4,618 t —0,0523 t? -- 0,00023 13 -- 
+ 1,25 (5 —35)— 0,011 (S — 35) t + 0,0027 - 10-5 (5 — 35) 4 — 2-107 x 
х (5 —35)4 (4 -- 0,577 t— 0,0072 12). (6) 


При солености 5 = 0 + 20°/,, погрешность расчета по этой фор- 
муле достигает 0,8 м/сек, с максимумом погрешности при темпера- 
туре t = 0° С и пресной воде. По формуле (6) составлены «Таблицы 
скорости звука в морской воде» [Барк, Гансон, Мейстер, 1961], 
которые рекомендуются к использованию при точной интерпретации 
эхограмм звуковой геолокации. Непосредственное измерение ско- 
рости звука аппаратурными методами обычно приводит к большим 
ошибкам (около 1,5 м/сек). При грубых расчетах можно принять, 
что скорость звука в воде возрастает с повышением температуры на 
1° С примерно на 4,0 м/сек в интервале от 0 до 15° С, затем возраста- 
ние скорости звука постепенно уменьшается и при 25° С составляет 
около 2 м/сек. С увеличением солености воды на 1°/,, скорость звука 
возрастает примерно на 1 м/сек. За исходную величину при ориенти- 
ровочных расчетах может быть взята скорость звука при t= 0 °С 
и S = 0°/,,, равная 1 404,5 м/сек. Например, при t = 20°C n S = 
= 30°/,, с = 1521,9 м/сек. 

Формула (6) не учитывает влияния на скорость звука гидроста- 
тического давления. Приращение скорости звука в воде при увели- 
чении глубины Ha 1 м составляет около 0,02 м/сек. 

Таким образом, скорость распространения звука в воде непо- 
стоянна, и наибольшее влияние на нее оказывает температура, 
которая подвержена сезонным и суточным изменениям. При nepe- 
ходе звуковых лучей из одного слоя воды в другой, отличающийся 
по температуре, солености или давлению, за счет изменения скорости 
распространения звуковых колебаний наблюдается явление рефрак- 
ции — искривления лучей. Как и для границы раздела двух упругих 
сред со скоростями су и Co, для «слоев» воды справедлив закон Снел- 
лиуса, который устанавливает соотношение между углом падения 
луча о; и углом преломления его с, на границе раздела сред 


Е: (7) 


sing; sind,’ 
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Согласно этой формуле в летние месяцы, когда верхние слои 
воды хорошо прогреты (с; >> Ca), наблюдается искривление звуко- 
вых лучей в глубь воды (отрицательная рефракция). В зимние и 
осенние месяцы верхние слои воды охлаждены и наблюдается поло- 
жительная рефракция — искривление звуковых лучей к поверхности 
воды, т. е. лучи искривляются в сторону слоя с меньшеи скоростью 
распространения звука. 

Явление рефракции звуковых лучей может оказать существенное 
влияние на результаты работ методом звуковой геолокации — при- 
вести к снижению интенсивности принимаемых сигналов и соответ- 
ственно уменьшению глубинности исследования. Причина этого 
явления кроется в уменьшении плотности энергии в лучевой трубке 
за счет отклонения части лучей. 

В глубоких морях слой воды с минимальной скоростью может 
располагаться на некоторой глубине, тогда звуковые лучи искри- 
вляются таким образом, что стремятся остаться в зоне наименьшей 
скорости, образующей звуковой канал [Бреховских, 1949]. В pasz- 
личных районах океанов звуковой канал находится на разных глу- 
бинах, например, в северо-восточной части Тихого океана — на 
глубине 500—700 м, в более холодных областях звуковой канал 
приближается к поверхности воды. При расположении приемо- 
излучающих устройств геолокаторов выше звукового канала могут 
наблюдаться явления, аналогичные вышеописанным. 

Одной из характеристик звукового поля является интенсив- 
ность /, или сила, звука, которая определяется количеством звуковой 
энергии, проходящей в единицу времени через единичную площадку, 
перпендикулярную к направлению распространения звуковои волны. 
Интенсивность измеряется в вт/м?, размерность ее — [кг/сек?|, 
причем 1 вт/м? = 1074 вт/см? = 103 эрг/(см? -сек). 

Мгновенное значение интенсивности может быть выражено через 
скорость смещения частиц и давление формулой 


= pe’ = Е = Е’ рс, вт/м?. (8) 


Амплитудные значения могут быть получены из формулы (8) 
с учетом соотношения 


P max => Paġ V2 =>F V2. 


Поскольку §max = §nax®, TO интенсивность через амплитуду 
смещения выражается следующим соотношением: 


f= 4 he W0C, вт/м”. 


2 max 


Если расчет ведется в системе СГС, то 


; eae -10°7, вт/см?. 
Oc 
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B акустике получила широкое распространение оценка интенсив- 
ности по логарифмической шкале, что связано с весьма широким диа- 
пазоном величин интенсивности, используемых на практике. В ка- 
честве нулевого уровня для отсчета по логарифмической шкале 
обычно принимается интенсивность 


Го = 1077? вт /м? = 10716 em jem? = 1079 эрг/(с.м? · сек) 
или давление, соответствующее этои интенсивности, 
Po == 2: 107 н/м? = 2. 107 динусм?. 

Уровень силы звука, или интенсивность (относительно выбран- 
ного уровня) L = 10 lg —— = 2) lg Ša измеряется в децибеллах. 
В децибеллах удобно олевизату И morTCEROR BRON YE одного колебания 
I Г 


1 Если 1 = 
Гә Гә 


= 1,26, то AL = 10-0,1 05 = 1 06. При 1 = 40, AL = 10-4 = 


я 


Г; относительно другого /,, при этом AL = 101 


= 10 06. В гл. IV книги «Расчетные графики и таблицы по электро- 
акустике» В. В. Иофе и А. А. Янпольского [1954] приведены та- 
блицы, рассчитанные по этим формулам. 


Сферические волны 


При создании звуковых геолокаторов, предназначенных для зон- 
дирования горных пород на большие глубины, приходится не только 
существенно увеличивать излучаемую мощность, но и снижать ра- 
бочую частоту. 

При работе на низких частотах генерирование плоских волн 
связано с большими трудностями, прежде всего конструктивного 
порядка, поэтому в большинстве геолокаторов используются прак- 
тически точечные излучатели, возбуждающие сферическую волну. 
С достаточной степенью приближения волну можно считать сфери- 


ї 1 
ческой, если характерные размеры излучателя не более а возбу- 


ждаемой длины волны A. 
В этом случае волновое уравнение, если считать излучатель равно- 
мерно пульсирующим шаром, примет вид 


г (Oa) == oe (9) 


r2 Or ðr с? д’ 


а его общее решение (за исключением точки г = 0) может быть пред- 
ставлено аналогично случаю плоской волны в виде суммы прямой 
и обратной волн 


p=—hf, (r —ct) + — fy (r+ ct). (10) 


Как видно из сравнения общих решений для случаев плоской (2) 
и сферической (10) волн, давление в сферической волне убывает 
обратно пропорционально расстоянию, а следовательно, интенсив- 
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ность звуковых колебаний — обратно пропорционально квадрату 
расстояния. Это понятно также из геометрического увеличения 
фронта сферической волны пропорционально квадрату расстояния г. 

Путем несложных преобразований можно получить выражение 
для акустического сопротивления 2 в случае сферической волны 


шашта ES Ee ЕН 
НЕТ «СЕР h 


Если в случае плоской волны акустическое сопротивление (4) 
имело чисто активный характер, то в рассматриваемом случае 
дополнительно имеется некоторая реактивная составляющая [вто- 
рой член равенства (11)]. Ее возникновение связано с колебатель- 
ным переносом некоторой массы среды между соседними поверх- 
ностями фронтов волны с отличающимися акустическими параме- 
трами, например, давлениями. 

Кроме того, из формулы (11) следует, что при приближении 
к источнику колебаний реактивность акустического сопротивления 


z= ре 


r À 
проявляется сильнее (за счет уменьшения pi И увеличения =), 


а при удалении от источника колебании, наоборот, преобладающее 
значение имеет активная составляющая акустического сопротивле- 
HAS. 

Из уравнения (11) может быть получен модуль акустического 
сопротивления 


p Ep e (12) 


A 2 
+ (55) 
у т 2л 
Очевидно, что за счет знаменателя в уравнении (12) полное 
акустическое сопротивление в случае сферической волны меньше, 
чем для плоской волны, но приближается к нему с увеличением г. 
За счет реактивной составляющей акустического сопротивления 


несколько усложняется связь между давлением и колебательной 
скоростью 


PB _ Jor 
eT т > (15) 
следовательно, появляется фазовый сдвиг 
1 А, 
a dette (14) 


При г = O сдвиг фазы максимальный и составляет 90°, по мере 
увеличения г скорость по фазе все меньше отстает от давления и при 
г оо ф — 0. Особенно быстрое сокращение сдвига по фазе наблю- 
дается в ближайшей к излучателю зоне, при малых г. Уже при г =À 
ф ^—=9°, продолжая затем убывать асимптотически. 

Таким образом, при использовании излучателя с характерным 


1 а № 
размером d < т^ примерно с расстоянии г = А, с достаточной 
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для геолокационной практики точностью можно пренебрегать как 
фазовым сдвигом между давлением и колебательной скоростью. 
так и реактивной составляющей акустического сопротивления. 
Иными словами, на расстояниях г > A от излучателя в окрестностях 
некоторого выбранного направления фронт волны может быть принят 
за плоскии. 


$ 2. Классификация геолокаторов. Факторы, влияющие 
на глубинность, разрешающую способность 

и качество получаемой методом звуковой 

геолокации информации 


За последние годы в ряде стран создано большое количество 
различных по устройству и назначению геолокаторов, что дает воз- 
можность для удобства их сравнения провести некоторую класси- 
фикацию. 

Поскольку геологов при использовании геофизических методов 
интересует обычно их глубинность, что связано с различными зада- 
чами исследований, то, по нашему мнению, геолокаторы нужно 
условно классифицировать по этому параметру. 

Нод глубинностью геолокации следует понимать максимальное 
расстояние по горным породам (грунту), с которого еще может быть 

получена информация (слой воды 

Таблица 1 между акустической системой и 

дном не учитывается, так как он 
не является объектом измерений). 
Бремя распространения звуково- 


Классификация геолокаторов 


Класс 


геолока- чана го импульса от момента излуче- 
тора ния до момента приема отражен- 
ного сигнала от наиболее глубоко 

залегающего горизонта склады- 

0 Специального  назначе- вается из удвоенного времени pac- 

I До 70 M пространения через слой воды и 

11 До 200 м горные породы. Мощность слоя 
ПІІ Свыше 200 м воды может значительно превы- 


шать глубину локации по породе, 

поэтому рабочий диапазон, на 
который рассчитан регистрирующий блок геолокатора, не может 
служить критерием глубинности. 

Исходя из предложенного определения глубинности действия 
звуковых геолокаторов, рекомендуется их классификация, пред- 
ставленная в табл. 1. 

Однако разнообразие физических характеристик горных пород 
даже одного и того же петрографического, литологического и гра- 
нулометрического состава не позволяет при классификации геолока- 
торов точно устанавливать их глубинность. Например, высоко- 
частотный геолокатор І класса, дающий информацию с тридцати — 
сорока метров в условиях илистых отложений, при работе в раионе 
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с песчаными наносами даже малой мощности может дать нулевую 
глубинность, т. е. он регистрирует только рельеф дна. Поэтому под 
максимальной глубинностью (табл. 1) следует понимать уверенно 
получаемую информацию по крайней мере на большинстве эхограмм 
в благоприятном для работы методом звуковой геолокации раионе 
акватории. 

Из сказанного следует, что наиболее объективная оценка различ- 
ных типов звуковых геолокаторов может производиться только пу- 
тем сравнения их работы в натуре, непосредственно на одних и тех 
же профилях, причем для этой цели весьма желательно иметь «эта- 
лонные» профили. 

Предлагаемая классификация геолокаторов, несмотря на услов- 
ный характер подразделения их по глубинности, имеет определен- 
ный смысл в том отношении, что позволяет определять область их 
применения, что тесно связано с условиями образования и залегания 
донных осадков и пород. Обычно в шельфовой зоне акваторий слой 
современных осадков не превышает нескольких десятков метров, 
поэтому для получения акустикогеологического разреза современ- 
ных отложений и рельефа коренных пород могут применяться гео- 
локаторы | класса с глубинностью по породе до 70 м. Процент эхо- 
грамм с записями строения коренных пород в этом случае невелик. 
Отсюда очевидно, что область применения геолокаторов І класса 
определяется в основном инженерно-геологическими целями, хотя 
в ряде случаев могут решаться и общегеологические задачи, что . 
более подробно будет рассмотрено в гл. III. 

Геолокаторы П класса, с глубинностью до 200 м, дают ббльшие 
сведения о строении коренных пород, особенно при унаследован- 
ности структурных планов, поэтому они могут широко использо- 
ваться для детальных разведочных работ наравне с картиро- 
вочным бурением. 

Геолокаторы ПІ класса, с глубинностью от 200 м и до нескольких 
километров, позволяют изучать строение коренных пород. Область 
их применения — поиски и разведка непосредственно нефтегазонос- 
ных структур и решение общегеологических задач. 

Особое место в таком ряду занимают геолокаторы нулевого класса, 
предназначенные для решения узко специальных задач. Глубинность 
таких геолокаторов — десятки сантиметров, они рассчитаны для 
работы в весьма неблагоприятных условиях, когда глубина локации 
может быть малой, но требуется высокая разрешающая способность, 
например, для изучения заносимости фарватеров, закрытых мелко- 
водных водоемов [Somers, Stubbs, 1962]. Такие устройства вряд 
ли можно отнести к какому-либо из вышеприведенных классов, и 
они должны быть выделены в особую группу — нулевой класс. 

В комплект геолокаторов могут входить устройства, позволя- 
ющие осуществлять геолокацию в пределах различных глубин, 
например, до 200 м — с одним излучателем и до 1 км — с другим. 
Такие геолокаторы относятся одновременно к нескольким 
классам. 
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B дальнейшем изложении используется приведенная выше клас- 
сификация. 

Перейдем к непосредственному рассмотрению факторов, наиболее 
существенно влияющих на глубинность, разрешающую способность 
и качество получаемых данных методом звуковой геолокации. 

Отражение акустических волн. Акустические волны, распростра- 
няясь в сравнительно однородной среде, какои является вода, не 
претерпевают резких изменений. Такие изменения наступают лишь 
на границе раздела двух сред, например, вода — воздух и вода — 
донные отложения, в первую очередь за счет различия в волновых 
сопротивлениях (11 = 0с и ш, = 0.с.). При этом часть акусти- 
ческой энергии отражается от границы раздела, а часть проникает 
во вторую среду. Отражение акустической энергии от границ раз- 
дела имеет для звуковой геолокации первостепенное значение, так 
как метод основан на регистрации именно отраженных колебаний. 

Для случая нормального падения плоской волны на плоскую 
границу раздела с учетом непрерывности изменения давления и 
скорости частиц коэффициент отражения при переходе через гра- 
ницу раздела может быть представлен в виде 


__ 1 — 109 
ат (15) 
= Wi — Wo 


Отсюда коэффициент отражения есть отношение давления (или 
скорости частиц) в отраженной волне к давлению (или скорости 
частиц) в падающей волне; он характеризует ту часть давления (или 
скорости частиц), которая будет содержаться в отраженной волне 
по сравнению с падающей. В формулах (15, 16) индексами & ир 
обозначены коэффициенты отражения по скорости частиц и давле- 
нию соответственно, а через ш; и ш, — волновые сопротивления 
первой и второй сред. 

Коэффициент отражения А по интенсивности или по плотности 
звуковой энергии выразится как квадрат коэффициента отражения 
по давлению или скорости частиц. 

Коэффициенты прохождения D, и Dg, аналогично предыдущему, 
есть отношение давления (или скорости частиц) в волне, прошед- 
шеи во вторую среду, к давлению (скорости частиц) в падающей 
волне 


2 
D, = Dy = 21. (17) 


ил $- We 


Коэффициент прохождения по энергии, характеризующий отно- 
шение интенсивности прошедшеи волны к интенсивности падающей 
волны, 


и _ 4 
pa а. (w We)? ° °°) 
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Симметрия последнеи формулы относительно 1; и W, указывает 
на независимость энергетических соотношений от направления 
падения волны (из первой среды во вторую или наоборот), однако 
динамические характеристики волн (давление, колебательные ско- 
рости, фазы и др.) существенно зависят от направления падающей 
ВОЛНЫ. 

Из анализа формул (15)—(18) для идеализированных случаев 

можно сделать следующие выводы: 

а) при равенстве волновых сопротивлений двух сред ш; = 1р, 
отражение будет отсутствовать из-за соответствия смещений частиц 
и давлений в обеих средах; 

6) при абсолютно жесткой второй среде, когда W, = со, давле- 
ние на границе раздела удваивается за счет сложения прямой и 
отраженной волн, а скорость частиц падает до нуля. В этом слу- 
чае волна давления отражается без перемены знака, а скорость ча- 
стиц меняет знак на обратный; 

в) при абсолютно мягкой второй среде, когда Wa = 0, наоборот, 
на границе раздела удваивается скорость частиц, а давление падает 
до нуля. Волна давления отражается с изменением знака на обрат- 
ный, а волна скорости частиц не меняет знака; 

г) при промежуточных значениях жесткости второй среды, если 
ш, > шу, на границе раздела давление увеличивается за счет сло- 
жения прямои и отраженной волн, а скорость частиц умень- 
шается; 

д) при 10, < ш; наблюдается обратная картина — давление на 

Sọ границе раздела уменьшается, а скорость частиц увеличи- 
вается. 

Рассмотренный случаи падения плоской волны на плоскую гра- 
эү ницу раздела двух сред — простеиший. В звуковой геолокации 
ү излучающие и приемные акустические системы размещаются воз- 
`‹ можно ближе друг к другу с тем, чтобы максимально приблизиться 

к рассмотренному случаю нормального падения волн. Однако в при- 
роде чаще всего граница вода — дно и последующие границы раз- 
дела горных пород различного литологического состава лежат под 
некоторыми углами к горизонтальной плоскости. В этих случаях 
границы раздела удается зарегистрировать практически совмещен- 
ными акустическими системами за счет диффузного отражения аку- 
стических сигналов на границах раздела. С увеличением угла паде- 
ния акустической волны на плоскость принятый такой системой сиг- 
нал уменьшается. В то же время увеличивается сигнал в направлении 
зеркального отражения и одновременно уменьшается проходящий 
сигнал; при наклонном падении акустической волны на границу 
в среде возникает ряд дополнительных волн, таких как боковая, 
головная и др. Для идеализированных зеркально отражающих 
поверхностеи угол падения звуковой волны равен углу ее отраже- 
ния, а проходящая волна (в акустике называемая преломленной 
волной) подчиняется закону Снеллиуса, математически выражен- 


ному формулой (7). i | wie 


устар TReAaA A TS ЗІКА, ху 
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Для наклонного падения плоской волны Ha плоскую границу pas- 
дела двух сред | 
К _ 102.905 01—01 COS 05 _ 

Р Ws COS 0 -+ W1 COS Ag 


———— 
Ss Сї у 
У 1—sin?2 a — Рі У - чи 0 
02 Сә 
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Коэффициент отражения по интенсивности по-прежнему будет 
равен квадрату этой величины. Из формулы (19) видно, что граница 
раздела для падающей волны представляет собой активное сопроти- 
вление, и только для случая полного внутреннего отражения, кото- 
рый здесь не рассматривается, она носит реактивный характер 
[Бреховских, 1997]. 

Коэффициент прохождения по интенсивности 


w cosa c? i 
eat SI al жы 4 01 | sine a, 
r= Wo COS 0 E Oo c? 


м COSA, \2 — м. 29 4\2 
МРЕСТИ [ды д: умр 
( Шә COS 01 | У 1— sin? о + Oo сэ 511° Oy 


Потоки энергии при этом различаются за счет отражения части 
акустической энергии на границе раздела и изменения площади 
лучевой трубки для проходящей волны. JI. М. Бреховских [1957], 
Рэлеем [1955], И. И. Гурвичем [1952, 1956] и другими выполнен 
анализ распространения волн в случае близко расположенных друг 
от друга отражающих границ. 

Наиболее полное обобщение результатов экспериментальных и 
теоретических исследований по динамическим характеристикам рас- 
пространения сейсмических волн в горных породах в настоящее 
время содержится в работах |Берзон, 1957] и [Берзон и ap., 1962], 
часть положений из которых используется в настоящей работе при- 
менительно к звуковой геолокации. 

При толщине слоя, соизмеримой с длиной волны в нем, колеба- 
ния, отраженные от обеих границ, интерферируют. Это приводит 
к необходимости рассматривать тонкий слой как единый отража- 
ющий объект. Ввиду сложности математические соотношения, 
описывающие волновые процессы в тонких слоях, не приводятся. 
Для звуковой геолокации наиболее существенной является зависи- 
мость модуля коэффициента отражения при нормальном падении от 
мощности слоя A и длины волны А, в нем. Коэффициент отражения 
периодически изменяется от максимума до нуля при плавном изме- 
нении одной из величин № или А,. Максимум его будет при 


5 


18 


где $ — любое нечетное число, а нулевые значения — при 


Вер 
| — 4? (22) 


где 4 — любое четное число или нуль. 


Это означает, что наличие тонких слоев может существенно влиять 
как на характер регистрируемых сигналов, так и на глубинность. 
геолокации, если аппаратура работает на фиксированных частотах 
или узкополосных фильтрациях. 

В действительности резкая граница между слоями часто отсут- 
ствует, и наблюдается постепенный переход от одной среды к другой, 
например, вода — взвешенный ил — уплотненный ил — песок — 
песок с глиной — глина. В зависимости от мощности переходного 
слоя и характера изменения упругих свойств в нем будет наблюдаться 
изменение коэффициента отражения, в том числе и при нормальном 
падении волны [Бреховских, 1957; Пузырев, 1959]. 

Если считать плотности сред одинаковыми, а изменяющейся 
скорость распространения упругих волн в них, то при асимптоти- 
ческом приближении скорости к крайним значениям коэффициент 
отражения постепенно уменьшается по мере увеличения толщины 
2mh 
Ào 
только в пределах переходного слоя, то наблюдается чередование 
минимумов и постепенно убывающих по величине максимумов коэф- 
фициента отражения. Для случая, когда мощность переходного слоя 
не более одной трети длины волны A, в нем значения коэффициентов 
отражения для обоих случаев одинаковы и имеют величину, приблизи- 
тельно вдвое меньшую, чем при наличии резкой границы. При мощ- 
ности переходного слоя, меньшей одной пятой длины волны, коэф- 
фициент отражения от переходного слоя отличается от коэффициента 
отражения при резкой границе не более чем на 15%. Наконец, 


переходного слоя (величины ). Если же скорость изменяется 


es es es h 
переходный слой превращается в «прозрачный» при —- —1. Пере- 


ходный слой изменяет, кроме того, форму импульса (сглаживая 
его) и растягивает период колебания. | 

Таким образом, очевиден вывод, что, как и тонкие слои, переход- 
ные слои могут оказывать влияние на глубинность геолокации. 

В табл. 2 приводятся коэффициенты отражения, эксперимен- 
тально полученные Л. H. Либерманом [1951] на частоте 24 Key 
в морских условиях. Отмечается большой разброс измеренных ве- 
личин. Особенно велики средние значения коэффициентов отраже- 
ния для песка, которые превышают значения последних для каме- 
нистого грунта, состоящего из гальки и булыжника. Применительно 
к звуковой геолокации это означает, что наиболее неблагоприятными 
условиями являются песчаные и каменистые (скалистые) донные 
отложения. Наибольшей глубинности проникновения акустической 
энергии в донные отложения следует ожидать в случае неорганиче- 
ских илов. Эти выводы хорошо согласуются с практикой. 
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Таблица 2 


Экспериментальные величины коэффициентов отражения 
на границе вода — грунт 


Значения коэффици- 


Количе- ры ц ентов отражения 
Тип грунта ство _ `давматром 
измерении | меньше 0,062 мм | крайние средние 
| РАЗА а Ра 7 90 0,14—0,2 0,15 
Ил — песок , . . . .... 10 91—90 0,21—0,44 0,31 
Песок—ил....... 12 10—50 0,40—0,60 0,48 
URE u E о Е oou t 32 Меньше 10 0,38—0,86 0.63 
(около 90% 
частиц диаметром 
от 0,062 до 2 мм) 
Каменистый грунт... 10 — 0,47—0,85 0,59 


Поглощение звуковой энергии 
в горных породах 


При распространении акустической волны в однородной погло- 
щающей среде происходит уменьшение амплитуды волны с расстоя- 
нием по экспоненциальному закону 


Е = 556-9. 


Амплитудный коэффициент поглощения, или коэффициент по- 
глощения ©, характеризует величину изменения амплитуды волны 
на пути, равном единице длины. Коэффициент поглощения является 
функцией частоты колебаний и имеет размерность в системе СИ 
[м 1]. Для характеристики уменьшения амплитуды волны за счет 
поглощения на пути, равном одной длине волны, вводится понятие 
о декременте поглощения 

9 = ал. 


Применительно к прохождению упругих волн в горных породах 
наиболее широкое распространение получили две теории поглоще- 
ния: теория упругого последействия Больцмана, развитая Б. В. Де- 
рягиным [1931, 1932] и др.; теория вязких потерь, развитая 
Н. М. Хозали |[Hosali, 1923] и др. 

Теория упругого последействия основана на зависимости упру- 
гих сил в теле от величины деформации в нем как в рассматрива- 
емый момент, так и в предшествующие моменты времени, т. е. допу- 
скается существование упругого гистерезиса. Наиболее важные 
выводы теории упругого последействия заключаются в независимости 
декремента поглощения от частоты колебаний для продольных, попе- 
речных и поверхностных волн, что было показано Б. В. Дерягиным 
для частного случая функции последействия; в проявлении ано- 


20 


мально дисперсного распространения волн инфразвукового (сейсми- 
ческого) диапазона частот, что должно выражаться в уменьшении 
скорости распространения с с понижением частоты колебаний. 
Исследования на реальных средах в диапазоне частот от первых 
десятков герц до десятков килогерц, выполненные различными авто- 
рами, не подтвердили существования аномальной дисперсии ско- 
рости. Независимость скорости и декремента поглощения от частоты 
приводит к линейной связи между коэффициентом поглощения 
и частотой 
а= С} (23) 
или 


где С, — постоянный множитель. 


Измерения коэффициента поглощения и декремента поглощения 
в широком диапазоне частот на различных осадочных и кристалли- 
ческих породах как в полевых, так и в лабораторных условиях пока- 
зали линейную зависимость коэффициента поглощения от частоты 
и независимость от частоты декремента поглощения (см., например, 
работы Е. В. Каруса и И. П. Пасечника [1954, 1955]). 

Однако в некоторых случаях, особенно при повышенной влаж- 
ности пород [Вотп, Owen, 1935], наблюдалась линейная зависимость 
декремента поглощения от частоты. Для этих случаев, весьма суще- 
ственных применительно к звуковой геолокации, справедлива теория 
вязких потерь, которая предполагает наличие в горных породах 
внутреннего трения, подобно внутреннему трению в жидкостях; 
отсюда следует вывод о существовании нормальной дисперсии ско- 
ростей (увеличение скоростей распространения с понижением частоты 
колебаний). Но при малых коэффициентах вязкости, которые наблю- 
даются в горных породах, дисперсия скорости практически отсут- 
ствует. Это приводит к квадратичной зависимости коэффициента 
поглощения от частоты 


a= 7°, (24) 


где С. — постоянный множитель, пропорциональный коэффициенту 
вязкости. 


Следовательно, декремент поглощения будет пропорционален 


частоте 
= G4 = Gel A С. 


В тех случаях, когда при обработке материалов звуковой гео- 
локации отсутствуют непосредственные измерения коэффициентов 
поглощения, для расчетов коэффициентов поглощения придонных 
сильно обводненных пород возможно использовать квадратичную 
зависимость их от частоты. При переходе к более глубоко залегающим 
горизонтам, особенно перекрытым плохо проницаемыми породами, 
зависимость коэффициента поглощения от частоты может быть 
принята линейной. 

Кроме уже отмеченной зависимости коэффициента поглощения от 
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частоты, в реальных условиях на его величину влияет ряд дополни- 
тельных факторов: физико-механические свойства горных пород, 
обусловленные литологическим составом, степенью метаморфизации, 
условиями их залегания (глубина, температура, степень обводнен- 
ности ит. п.); структурные и текстурные особенности горных пород, 
слоистость — горизонтальная и вертикальная, мощность слоев, 
степень искривления границ раздела пластов, характер межслоевого 
контакта и т. п. 

Исследовать зависимость коэффициента поглощения от какого- 
либо одного фактора, исключив другие, почти невозможно, поэтому 
при экспериментальных работах получаются значительные разбросы. 

Ниже приводится качественная оценка коэффициентов поглоще- 
ния некоторых`горных пород. 

Коэффициент поглощения с осадочных рыхлых пород (лёссовые 
суглинки, галечники, пески, рыхлые глины), залегающих на глуби- 
нах до 950 м, при измерениях на сейсмических частотах составляет 
10-?— 3-107! m+. Примерно на тех же частотах песчано-глинистые 
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Рис. 1. Графики зависимости коэффициентов поглощения & в морских осадках 


породы, залегающие на глубинах от 100 м и ниже, имеют коэффи- 
циент поглощения от о.107* до 5-107! mt, а для плотных осадочных 
пород (известняки, мергели, ангидриды и др.), залегающих на глу- 
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бинах свыше 500 м, колеблется от 1074 до 5.1073 mt. Однако за счет 
влияния иных факторов для пород различного литологического 
состава коэффициенты поглощения могут не отличаться. 


a,00/mM 
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| глина, ил, Песок) от пористости А; (а) и диаметра d зерен (6). 


Коэффициент поглощения с уменьшается с увеличением глубины 
залегания пород за счет увеличения горного давления. Особенно 
быстрое уменьшение Q с глубиной отмечается на глубинах 1—100 м, 


23 


в среднем же с увеличением глубины в 10 раз величина коэффи- 
циента поглощения уменьшается также в 10 раз. Исследования 
Борна [Born, 1941] показывают значительное увеличение 9 при 
обводнении породы; так, на частоте 2,1 key в сухом песчанике ® = 
= 0,057, а при 25 и 40% воды 9 соответственно 0,078 и 0,25. 

В морских и особенно в речных условиях донные отложения 
часто представлены песками, поэтому для метода звуковой геолока- 
ции большой интерес представляют коэффициенты поглощения 
обводненных песков. 


Согласно теоретическим данным [Берзон, Васильев, Стародуб- 
ровская, 1959], коэффициент поглощения ос возрастает с увеличением 
пористости пород с максимумом при пористости около 60%. Это 
подтверждается экспериментами [Shumway, 1960], выполненными 
на морских осадках (глине, иле и песке). Максимум коэффициента 
поглощения был получен при пористости около 50% (о, = 1,8 + 
- 2,5 m+), общее же изменение пористости от 85 до 35% приводило 
к изменению © от 0,2 до 2,0 wt. Измерения проводились на частотах 
20—38 Key” (рис. 1, а). 

Зависимость о таких же осадков от диаметра d зерен [Shumway, 


1956] показывает, что при увеличении диаметра зерен от 0,002 до 


d 


0,125 мм ( = 10-* -- 2,4. 10-3) наблюдается увеличение коэффи- 


циента поглощения почти в 10 раз — от 0,2 до 1,7 wt, дальнейшее 
увеличение d приводит к уменьшению о (рис. 1, 6). Как видно из 
графика, при измерениях на одних и тех же частотах коэффициент 
поглощения в зависимости от диаметра частиц изменяется в несколько 
раз. | 
Это, по-видимому, связано также с проявлением резонансных 
свойств частиц. При падении на частицу акустической волны проис- 
ходит преобразование падающей волны в волны с другим простран- 
ственным распределением [Дубров, 1962]. Әтот процесс называется 
рассеянием, причем величина рассеяния достигает максимума при 
совпадении собственной частоты колебаний частиц с частотой выну- 
ждающих колебаний. Акустическая энергия, воздействующая на 
реальную частицу, уменьшается вследствие рассеяния и непосред- 
ственного поглощения энергии частицей, зависящего от совокуп- 
ности ряда факторов (вязкости, теплопроводности, сцепления, про- 
странственного распределения частиц и др.). При этом происходят 
существенные местные искажения первоначального акустического 
поля. Примерно такой процесс затухания акустических волн, обу- 
словливается пузырьками воздуха, находящимися в воде, и приводит 
к затуханию, характер изменения которого от частоты (или размеров 
пузырьков) приведен на рис. 2 [Бергман и др., 1955]. Сравнение 
затухания от размеров зерен (рис. 1, 6) и пузырьков (рис. 2) показы- 
вает сходный характер, несимметричный до и после резонанса. 

Автором и другими исследователями отмечалось, что глубинность 
звуковой геолокации донных отложений типа органических илов 
резко снижается, хотя коэффициенты отражения на границе вода — 
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ил невелики. Это связано с большой газонасыщенностью органиче- 
ских илов. Механизм повышенного затухания упругих колебаний 
в этом случае аналогичен рассмотренному выше. Если’рассматривать 
слабо уплотненный жидкий ил, то для расчета резонансной частоты 
газового пузырька в нем можно воспользоваться формулой 


ВВ 1 3y 401 
f= aV (Pot) (25) 
где y = > — отношение теплоемкости С, газа в пузырьке при 
v 


постоянном давлении к теплоемкости C, при постоянном объеме 
(для воздуха y = 1,14); Po — гидростатическое давление в жидкой 
среде с плотностью 0; о; — поверхностное натяжение на границе 
газа и жидкости; 4 — диаметр пузырька. 


40 
Величина х по сравнению с Р, мала, и ею обычно можно пре- 


небречь [Бергман, 1956|, тогда формула упростится и для воздуш- 
ных ‘пузырьков в воде 
примет вид 


0,657 i 
Г. == а (см) 3 heu. 


При частотах 1; ои 
10 xey резонансные pas- 
меры воздушных пузырь- 
ков около 6,6; 1,32 и 
0,66 мм соответственно. 
Формула справедлива до 
частот не свыше 250 Key. 

При большом насыще- 
HUM среды газом сжимае- 
мость ее существенно изме- 
нится, будет проявляться 
дисперсия скорости, и на 
процессе распространения 


колебаний начнет сказы- • 
ваться влияние отражения Рис. 2. Зависимость поперечного сечения рас- 


сеяния lg (о,/лА?) идеального воздушного Ny- 
и преломления акустиче- зырька от отношения его окружности к длине 
ских волн. Практически волны. 


размеры пузырьков неоди- 
наковы, за счет этого максимум поглощения захватывает широкую 
полосу частот. 

Из сказанного следует, что при звуковой геолокации в районах 
с осадочными донными породами, имеющими зернистую структуру 
(ил с песком, пески, газонасыщенные органогенные илы и т. п.), 
коэффициент поглощения может иметь максимум в некотором диапа- 
зоне частот, и соответственно уменьшится глубина локации. Для 
увеличения глубинности в таких условиях звуковые геолокаторы 


Lg (Gs /mR®) 
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должны работать He на фиксированной частоте, a в возможно более 
широком диапазоне с использованием частотной селекции в приемном 
канале. Эти условия справедливы и при работе в шторм или после 
штормовой погоды, когда вода сильно насыщена воздушными пузырь- 
ками. 

Второй важный вывод: раз коэффициент поглощения возрастает 
с увеличением частоты (по линейной или квадратичной зависимости), 
то при одной и той же мощности излучателя большая глубинность 
геолокации достигается на более низких частотах. Как будет пока- 
зано в дальнеишем, при переходе к низким частотам возникает 
ряд трудностей в создании конструкций излучателей и их эксплуата- 
ции, а также ухудшается разрешающая способность регистрации. 


Мощность излучения 


Очевидно, что чем больше акустическая мощность, тем большая 
глубинность геолокации может быть достигнута при прочих равных 
условиях. 

Обычно в геолокаторах | класса применяются излучатели с MOM- 
ностью в десятки — сотни ватт. Hak будет ясно из последующего, 
увеличение излучаемой мощности для геолокаторов этого класса, 
особенно при использовании магнитострикционных электро-акусти- 
ческих преобразователей, сопряжено с рядом конструктивных труд- 
ностей. 

Мощность излучателей геолокаторов П класса значительно выше 
и достигает нескольких граммов по тротиловому эквиваленту. Чаще 
всего в качестве излучателей для геолокаторов используется искро- 
вой разряд в воде — электро-гидравлический удар, по иностранной 
терминологии — спаркер (sparker) [Beckmann et al., 1959], или 
индукционный излучатель — бумер (boomer) [Вометз, 1963]. 

Геолокаторы ПТ класса снабжаются наиболее мощными излуча- 
телями, например, на основе взрыва смеси пропана с кислородом 
[Beckmann et al., 1959], а иногда даже устройствами периодического 
взрыва твердых взрывчатых веществ (ВВ) [Leenhardt, 1963]. Троти- 
ловыи эквивалент этих излучателей — от десятков граммов до 
150—200 г. Р 

В гл. П будут детально рассмотрены различные типы излучателей, 
здесь же мы ограничимся общим соображением, что с увеличением 
излучаемой мощности увеличивается глубинность геолокации, но 
при этом, как правило, возрастает сложность излучающих устройств, 
затрудняется их эксплуатация, увеличивается время, необходимое 
для подготовки устройств к очередному импульсу излучения 
(взрыву). Поэтому при решении задач, требующих малой глубины 
геолокации, не рационально использовать излучающие устройства 
геолокаторов П и ПІ классов. 

Мощность излучателей, используемых в звуковой геолокации, 
по сравнению со взрывами в сейсморазведке невелика, и в зоне, даже 
не очень удаленной от пункта взрыва, давление во всяком случае 
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He превосходит того предела, когда отношение изменения плотности 
воды, вызванное взрывом, к плотности невозмущенной воды 
остается много меньше единицы. При давлении около 350 ат это 
отношение составляет —0,016, а погрешность в определении CKO- 
рости звука, рассчитанной по гидродинамическим соотношениям 
и по формулам акустики, не превышает 5% [Яковлев, 1961]. По- 
этому для метода звуковой геолокации справедливы выводы и фор- 
мулы акустики. 

В процессе звуковой геолокации даже мощные излучатели обычно 
размещаются сравнительно близко от поверхности воды, за счет 
чего проявляется нелинейность волновых процессов. Давление на 
фронте волны по сравнению с распространением в безграничной 
жидкости уменьшается. Однако, учитывая сравнительно малые 
величины давлений, создаваемых излучателями геолокаторов, для 
расчета давления на фронте ударной волны с достаточной для прак- 
тики степенью точности можно воспользоваться эмпирической фор- 


мулой Р. Коула [1950] 


14 700 
т — 1:13 (26) 
= L 
где относительное расстояние L =——,—.,, здесь L — расстояние 
_ 0,0539 G 


от центра взрыва, м; G — вес заряда по тротиловому эквиваленту, кг. 
В формуле (26) закон изменения давления от расстояния принят 


1 1 
не — , как следует из акустики, а 1; , что лучше согласуется с экспе- 


риментальными данными. Кроме того, если в качестве взрывчатого 
вещества используется не тротил, а например, взрыв смеси газов, 
то в формулу (26) должен быть введен коэффициент 


У, = (sy, 


где (0, — удельная энергия данного ВВ, ккал/кг; Q, — удельная 
энергия тротила (Q, = 1000 ккал/кг). 


Амплитуда звуковых волн, распространяющихся в воде, посте- 
пенно уменьшается как за счет влияния внутреннего трения, или 
вязкости жидкости, так и за счет теплопроводности среды между 
участками сжатия и разрежения в акустической волне. Это явление 
называется поглощением, его величина возрастает с частотой. На 
рабочих частотах станций звуковой геолокации (от десятков герц 
до 15 кгц) величина поглощения в воде мала. Для плоской звуковой 
волны на частоте 20 кгу в морской воде поглощение составляет 
3 д6/км, а в пресной воде — менее 1 дб/км [Беранек, 1952]. Учиты- 
вая, что обычно исследования методом звуковой геолокации ведутся 
на глубинах воды не свыше 1 км, а чаще всего в несколько десятков 
метров, поглощением такого рода можно пренебрегать по сравнению 
со значительно большими потерями звуковой энергии Ha расхожде- 
ние волны. 
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Спектральный состав а ETHOS Ph 
(излучаемого) импульса 


B зависимости от типа излучателя в аппаратуре звуковой гео- 
локации используются зондирующие импульсы колебаний различной 
формы, каждый из которых имеет свою амплитудную спектральную 
функцию (спектр). 

Геолокаторами | класса чаще всего излучаются колебания в виде 
отрезка синусоиды или отрезка затухающей синусоиды. Геолока- 
торы, рассчитанные на большую глубинность, обычно излучают 
колебания, близкие по форме колокольному импульсу. Для оценки 
возможности конкретного типа геолокатора и фильтраций при работе 
на акваториях, а также для правильного выбора параметров прием- 
ных целей необходимо знать спектральную характеристику импульса 

колебаний, излучаемых геолокатором. 
Спектральным разложением некоторой функции F (t) называется 
ее представление при помощи интеграла Фурье [Харкевич, 1952; 
Гурвич, 1960], при этом функция S (t) определяет спектральную 
плотность комплексной амплитуды всех гармонических (монохрома- 
тических) составляющих, входящих в интеграл Фурье 


S (о) = F Е (Ве ^^. 


Обычно абсолютное значение | S()|, т. е. модуль функции S (0), 
называют амплитудным спектром, или спектром функции F(t). 

Наиболее широким спектром обладает единичная импульсная 
функция Ô (t), или импульсивная 6-функция Дирака, которая при 
всех значениях t <T равна 0, а при t = т совершает скачок в бес- 
конечность с длительностью, стремящейся к нулю, затем остается 
равной нулю при всех t > т. При этом ее площадь остается равной 
единице. Спектр такой функции равен единице, т. е. имеет равномер- 
ное распределение любых частотных составляющих. 

Если качественно представить себе постепенное расширение 
длительности ё-функции с соответствующим уменьшением ее ампли- 
туды, то спектр ее будет сужаться за счет высокочастотных составля- 
ющих (сужение будет не постепенным, а с некоторыми провалами). 
Другим предельным случаем можно считать единичную прямоуголь- 
ную функцию, которая равна единице в области t > 0; спектр такой 


1 а 
функции |S (0) | = —- Имеет наибольшую величину при нулевой 


и 1 
составляющей, а затем падает по закону —. 


Спектр импульса в виде отрезка синусоиды, состоящего из целого 
числа n периодов (рис. 3), 


| 200 wW 
(0) | = 3—0 -„_. (27) 
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Иногда импульсы такого типа называют условно «радиоимпульсами» 
в отличие от импульсов, получающихся при ударах, — «видео- 
импульсов». 

Из анализа уравнения (27) следует, что при увеличении числа 
периодов п синусоиды главный максимум спектра сужается и растет 
по величине, в пределе (при n — oo) получим дискретную спектраль- 
ную линию на частоте Wo, т. е. происходит концентрация энергии 
колебаний во все более узкой полосе частот и расходование меньшей 
энергии на боковые частоты (которые обычно отфильтровываются 
аппаратурой), что улучшает отношение сигнал/шум. На практике 


Рис. 3. Спектры импульсов колокольного a, экспоненциаль- 
ного б, затухающей синусоиды в и отрезка синусоиды г. 


в обычной аппаратуре звуковой геолокации мы не можем исполь- 
зовать очень большие длительности импульсов (большое количе- 
ство периодов л), так как ухудшается разрешающая способность 
регистрации. По экспериментам автора, наиболее оптимальная дли- 
тельность импульса на частоте 10 key лежит в пределах 1—4 мсек 
(п = 10 + 40). При этом нужно учитывать, что в экспериментах, 
выполнявшихся с магнитострикционными электроакустическими 
преобразователями, некоторая часть начальных периодов синусоиды 
импульса была необходима для «раскачки» магнитострикционного 
излучателя. 

На интересную особенность спектров коротких отрезков сину- 
соиды (1—2 периода) ‘указывает В. С. Исаев [1959]. Она заключается 
в том, что преобладающая частота спектра квазисинусоидальных 
коротких импульсов не совпадает с видимой частотой анализируемых 
колебаний. Различие тем больше, чем короче импульс; так, при 1, 
2 и 3 периодах колебаний уменьшение преобладающей частоты 
спектра по отношению к видимои частоте импульса составляет 
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примерно 15; 4 и 0,1% соответственно, т. е. уже при п = З эти час- 
тоты практически совпадают. 
Спектр затухающей синусоиды, существующей при #`> 0, 


F (t) =e ™ sin @ol 
имеет вид (рис. 3) 


C пае ед. ее > 
SO уро ори “ 


Спектр колокольной функции F (t) = е-ё°° совпадает с ее KOM- 
плексным спектром, так как ее преобразование Фурье дает такую 
же функцию (рис. 3) 


So) еж, (29) 


где с и В — параметры соответствующих импульсов. 


Качественное сравнение спектров импульсов в виде отрезка 
синусоиды, затухающей синусоиды и колокольного приводит к за- 
ключению, что с позиций максимальной концентрации энергии 
вблизи одной (резонансной) частотной составляющей при прочих 
равных условиях предпочтение следует отдать отрезку синусоиды 
с большим количеством периодов в импульсе, так как энергетические 
затраты на образование других частотных составляющих в случае 
работы излучателя в режиме генерации импульсов указанного типа 
будут сравнительно малы. 

Для целей глубинной геолокации, когда необходимо генериро- 
вать низкочастотные колебания, возбуждение которых в виде отрез- 
ков синусоиды представляет пока большие конструктивные труд- 
ности, предпочтительней спектральное распределение импульсов 
ударного типа; некоторые из них могут быть в первом приближении 
аппроксимированы импульсом колокольного типа. Эта форма им- 
пульса, кроме того, позволяет вести прием в более широкой полосе 
частот, что весьма ценно, как мы увидим далее. Однако распределе- 
ние энергии по многим частотным составляющим при равных мощ- 
ностях излучателей колокольного и синусоидального типов, раз- 
умеется, приводит к более низким энергетическим уровням в стан- 
дартной полосе частот (шириной 1 гу) у излучателей колокольного 
типа по сравнению с синусоидальным. 

Первоначальная форма и, следовательно, спектр импульса по 
мере его распространения в реальной среде претерпевают изменения, 
которые связаны с влиянием поглощающих свойств среды, расхожде- 
нием волны, наличием границ раздела и проявлением дисперсных 
свойств среды. В зависимости от первоначальной формы импульса 
перечисленные факторы могут оказывать на него различное влияние. 
Изменение импульса произвольной формы, распространяющегося 
в поглощающей среде при отсутствии дисперсии, теоретически рас- 
смотрено С. Я. Коганом [1961]. На расстоянии = от исходной точки 
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при линейно зависящем OT частоты коэффициенте поглощения перво- 
начальный импульс Ё (0, t) будет иметь вид 


+ со 
1 
F(z, т) =" \ F (0, t) oar E (30) 


т OL 
где T=t—~-—BpeMA от момента прихода волны; т=- == = i 


коэффициент поглощения а = Q (0). 


Из формулы (30) следует, что искажение первоначального MM- 
пульса зависит от произведения ML, имеющего размерность времени. 
Отсюда появляется возможность рассчитать изменение заданной 
формы в данной среде при любых значениях =, Ò и с, так как если 
заданы значения M их, и импульс имеет вид Ё (x, т), то при т’ = 


т о 
== —- вид импульса будет такой же на расстоянии х’ = sz. 


Для сравнительно небольших путей распространения волн с по- 
мощью формулы (30) могут быть получены удовлетворительные 
результаты расчетов. Следует отметить, что в целом вопрос искаже- 
ния формы импульсов, распространяющихся в горных породах, 
особенно в звуковом диапазоне частот, пока мало изучен, поэтому 
могут быть приведены лишь самые общие выводы, пФариулирозивньр 
для сейсмических частот [Берзон и др., 1962]. 

Наибольшему изменению (поглощению) подвергается высоко- 
частотная часть спектра импульса (за счет влияния поглощения), 
т.е. проявляются фильтрующие свойства горных пород, которые 
ведут себя, как фильтры низких частот. В зависимости от вида волн 
и строения тонких слоев последние воздеиствуют на спектральный 
состав импульса как фильтры различных типов: низких или высоких 
частот, полосового, режекторного. 

Наибольшие искажения первоначального импульса можно ожи- 
дать в случае многослойной среды, содержащей тонкие слои. 

Импульсы, прошедшие через горные породы, принимаются реги- 
стрирующей аппаратурой, которая также искажает их. Наиболее 
часто в аппаратуре звуковой геолокации используются регистра- 
торы, ведущие запись принятых сигналов способом яркостной моду- 
ляции (переменной плотности). 

При таком типе записи невозможно различить динамические 
особенности волн. В этом случае аппаратурные искажения формы 
импульса могут не учитываться, если они не носят принципиального 
характера, но они должны предварительно оцениваться. На прак- 
тике с помощью осциллографа сравнивается форма импульса на входе 
аппаратуры и ее выходе (самописце). В последнее время делаются 
попытки определять литологический состав пород по форме отра- 
женных импульсов, в первую очередь донных отложений. В этом 
случае пренебрегать искажением формы импульса за счет аппаратуры 
нельзя. 
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Связь между комплексным спектром импульса на входе аппара- 
‘туры и формой импульса на ее выходе Ё, (1) может быть предста- 
влена через комплексную частотную характеристику аппара- 
туры H (0) 


+ оо 
Р, (0) = = \ S (0) H (о) е аъ, (31) 
+ оо са 
где Н (6) = f g(t) е-е de; g (t) — временная характеристика сквоз- 


ного тракта аппаратуры. 


Из общей радиотехники известно, что аппаратура, кроме искаже- 
ний, вносимых в установившемся режиме, наибольшие искажения 
вносит при переходных процессах. 

При этом аппаратурные искажения зависят от соотношения дли- 
тельности принятого импульса и переходных процессов аппаратуры. 
Если длительность импульса составляет только часть длительности 
переходных процессов, то короткий импульс исказится сильней, 
чем длительный. У короткого импульса как бы не хватает распреде- 
ления энергии во времени для того, чтобы преодолеть реакцию тракта 
аппаратуры; его воздействие можно рассматривать как ударное, 
возбуждающее приемный канал на его собственной частоте. Частот- 
ные искажения такого порядка будут наиболее заметны при резо- 
нансных входных цепях аппаратуры, так как резонансный контур 
возбуждается коротким импульсом на собственной частоте, хотя 
исходный короткий импульс и имел другую преобладающую частоту 
(но сравнительно близкую к резонансу контура). Длительные им- 
пульсы (свыше 0,3 длительности переходных процессов аппаратуры) 
в меньшей степени искажаются аппаратурой, так как их энергии 
достаточно, чтобы «раскачать» тракт на частоте вынуждающих 
колебаний. 

В различных типах аппаратуры звуковой геолокации длитель- 
ность импульсов колеблется от десятков микросекунд до единиц 
миллисекунд. Приемные каналы применяются как резонансные, так 
и широкополосные (см. гл. IJ). Меньшие искажения формы вход- 
ного импульса наблюдаются у широкополосных систем, но для 
них хуже соотношение сигнал/шум. 


Направленность действия 
приемо-излучающих систем 


Если акустическое поле плоского излучателя синусоидальных 
колебаний измерять двумя идентичными сферическими приемни- 
ками A и B, размеры которых малы по сравнению с длиной волны 
(рис. 4), то в зависимости от величины угла о будут изменяться фазы 
принимаемых в данный момент времени колебаний. Суммарная вели- 
чина давления, интенсивности или другой величины, измеряемой 
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обоими приемниками, будет определяться как при обычной интер- 
ференции двух сигналов. Очевидно, что при равенстве фаз колебаний 
на приемниках (© = 0) суммарный сигнал будет максимальным 
(главный максимум). Затем по мере увеличения угла с разность 
хода лучей =, увеличивается, приводя к увеличению разности в фа- 
зах принимаемых колебаний, суммарный сигнал уменьшается. При 
разности хода, равной половине длины волны, суммарный сигнал 
минимален, а затем снова растет до добавочного максимума, который 
наступает при ғ; = À. 

Таким образом, при изменении угла о суммарная величина, 
измеряемая приемниками, последовательно проходит через макси- 
мумы (при £}, равном целому числу À) и минимумы (при £4, pamon 
нечетному числу полуволн), и про- 
является направленное действие pac- \ | 
смотренной нами системы из двух -— а “ № 
разнесенных приемников. В силу =“ М 
обратимости электроакустических  — | 
преобразователей все сказанное воб- = PN 
щем случае справедливо и для cH- — р 8 
стемы излучателей. С к | в. " 

Графически направленное дей- oe \ 
ствие акустических систем харак- | | 
теризуется полярными диаграммами рис. 4. Схема направленного дей- 
(характеристиками направленности ствия акустических систем. 
В.), на которых откладывается OT- 
ношение измеряемой величины A, при угле с от нормали к NO- 
верхности приемника (излучателя) к величине А в нормальном 
направлении (т. е. при a = 0). 

Вопросы формирования характеристики направленности элек- 
троакустических преобразователей рассмотрены в специальной лите- 
ратуре [Хортон, 1961; и др.]. Мы приведем характеристики nanpa- 
вленности для систем, наиболее часто применяющихся в звуковой 
геолокации. 

В геолокаторах I класса обычно применяются обратимые элек- 
троакустические преобразователи с прямоугольной рабочей поверх- 
ностью или цилиндрические — с коническими рефлекторами. 

Пространственная характеристика для случая излучателя в виде 
прямоугольного поршня выражается формулой 


=, 


лі ih! 4° a 
sin | — cos o sin a sin | —— sin о sing 
Fa, o| = nl | mb. à : 
—— cos osina —— sin © sina 


где Ги 6 — длина и ширина поршня; © — угол между нормалью 
к поверхности поршня и точкой наблюдения (излучения), лежащей 
в плоскости наблюдения, нормальной к плоскости поршня; O — 
угол между плоскостью наблюдения и l. 
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Для прямоугольного преобразователя, колеблющегося в беско- 
нечном экране, характеристика направленности в плоскости, парал- 
лельной сторонам преобразователя и нормальной к его поверхности, 
по модулю имеет вид [Иофе, Янпольский, 1954]. 


„9. З 4, 
sin —— sina 


P: EN. (32) 


где l — след преобразователя на рассматриваемой плоскости. 
Из формулы (32) видно, что характеристика направленности 


| м 
(кроме угла с) определяется соотношением — , причем главный макси- 


мум будет тем острей, чем больше линейный размер по сравнению 
с длиной волны. Угол раствора главного максимума 0, определя- 
ющий остроту характеристики направленности, вычисляется из 
соотношения 


л À 
sin > = ТЫ. à (33) 
l 0 O l 0 O 
При рак. 1 == 90°, a при = 10 + становится равным a. 


_ Применение направленных электроакустических преобразовате- 
лей эквивалентно концентрации энергии в некотором телесном угле, 
поэтому в акустике вводится понятие о коэффициенте концентрации 
ү, показывающем во сколько раз интенсивность по нормали к преоб- 
разователю больше, чем у преобразователя, излучающего сфериче- 
скую волну. 


l 
Для прямоугольного излучателя, если y = 1, 
АЛЬ 
) a ла , (54) 


где 5 — поверхность преобразователя. 


Из сказанного видно, что при использовании направленных 
электроакустических систем возможно осуществить концентрацию 
акустической энергии в заданном направлении и более рационально 
использовать имеющиеся мощности излучающих систем. С другой 
стороны, желание увеличить глубинность аппаратуры звуковой 
геолокации приводит к необходимости понижения рабочей частоты, 
поскольку на низких частотах коэффициент поглощения значительно 
меньше. Для сохранения удовлетворительных характеристик напра- 
вленности при понижении рабочей частоты (увеличении длины волны 
À) необходимо увеличивать в соответствующее число раз характер- 
ный линейный размер преобразователя — для квадратной системы 
ее размер [. При этом увеличивается вес акустической системы 
и возникает ряд конструктивных трудностей, например, в способах 
крепления устройства при спуско-подъемных операциях и т. д. 
Поэтому направленные системы используются обычно только в гео- 
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локаторах | класса, имеющих малую глубинность действия, благо- 
даря чему можно применять сравнительно высокие рабочие частоты 
(5—15 кгц), добиваясь глубинности за счет большой акустической 
мощности. 

Геолокаторы П и ПІ классов обычно имеют низкочастотные 
(от десятков герц до 3 key) ненаправленные излучающие системы 


L 
(-- < 1), HO мощность их на несколько порядков выше мощности 


геолокаторов I класса. Иногда возможно сохранить направленность 
на низких частотах для приемных устройств. Например, при исполь- 
зовании буксируемых пьезокос в виде шлангов, внутри которых по- 
мещается п идентичных приемников на расстоянии d друг от друга. 
Поскольку приемники размещаются только по одной линии, то 
направленные свойства такой базы будут проявляться только в пло- 
скости, в которой лежит пьезокоса, 


j = sina 
Pe ac S| Ра 


п sin € sina) 


в плоскости, перпендикулярной к середине оси пьезокосы, направлен- 
ность отсутствует. Объемная характеристика направленности пьезо- 
косы будет в виде фигуры, полученной вращением на 360° вокруг 
оси пьезокосы полярной характеристики направленности, вычислен- 
ной по формуле (35). 

На практике весьма важно свести к минимуму величины добавоч- 
ных максимумов, которые не только несут недостоверные сведения 
о напластовании горных пород, но и увеличивают уровни мешающих 
шумов на входе приемной системы. Для рассмотренной линейной 


= 
. Учиты- 


базы добавочные максимумы отсутствуют, если > = 
вая, что длина рабочего участка пьезокосы L = а (п — 1), имеем 


Li 225, (36) 


$ 3. Специфические помехи звуковой геолокации 


Качество эхограмм, получаемых методом звуковой геолокации, 
в значительной степени зависит не только от перечисленных выше, 
но и от ряда специфических факторов, таких как: кавитационные 
явления; шумы моря; скорость движения судна; реверберационные 
явления — объемная, донная и внутрислоевая реверберация и т. п. 

Влияние конструкции и характеристик аппаратуры рассматри- 
вается в гл. II. 

Кавитация заключается в образовании разрывов сплошности 
жидкости в моменты отрицательных акустических давлений, вели- 
чины которых ниже статических (для поверхности воды — меньше 
1/. вт/см?). При этом образуются парогазовые пузырьки, которые 
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при выравнивании давлений захлопываются, излучая интенсивный 
шум в широком диапазоне частот. Вавитация в звуковой геолокации 
наиболее ощутимо проявляется при работе излучателей типа колеб- 
лющейся поверхности с большими удельными мощностями, напри- 
мер, магнитострикционных и индукционных излучателей (см. гл. 11). 

Возникновению кавитации способствует наличие различных неод- 
нородностей в жидкости, например, мельчайших пузырьков газа, 
твердых частиц, повышенная микротемпература и т. п. Даже при 
полностью дегазированной жидкости величины напряжений растя- 
жения, необходимые для разрыва ее, колеблются от единиц до сотен 
атмосфер, тогда как теоретическая величина составляет около 
104 ат [Шерник, 19611. 

Для возникновения и захлопывания парогазового пузырька тре- 
буется время. Так, для захлопывания пузырька диаметром 0,1 мм 
в воде при нормальном давлении необходимо около 5 мксек [Берг- 
ман, 1956]. Из этого следует, что процесс кавитации — инерцион- 
ный и связан с длительностью излучаемого импульса. Чем больше 
длительность импульса, тем легче (при меньших интенсивностях 
колебаний) возникает кавитация, и наоборот. 

При захлопывании кавитационных пузырьков в близкой к точке 
смыкания области за счет высвобождения кинетической энергии, 
сконцентрированной в весьма малом объеме, возникают громадные 
избыточные давления, достигающие тысяч атмосфер, которые вызы- 
вают сильное эрозионное разрушение поверхности излучателя. 
Последнее обстоятельство и экранирующее действие кавитационных 
пузырьков, аналогичное рассмотренному затуханию акустических 
колебаний при наличии в жидкости газовых пузырьков, приводят 
к необходимости при использовании излучателей типа колеблю- 
щейся поверхности (мембранного, магнитострикционных и т. п.) 
учитывать кавитационные явления и даже ограничивать удельные 
акустические мощности излучателей. 

Шумы моря рассматриваются в звуковой геолокации как фактор, 
мешающий выделению полезного сигнала. Наиболее интенсивные 
шумы моря в диапазоне работы геолокаторов связаны с волнением; 
в некоторых местностях на мелководье отмечаются значительные 
шумы, производимые живыми организмами; в прибрежной полосе 
мешающее воздействие могут оказывать производственные шумы, 
а также прибой; повышают шумность близкие штормы и дождь. 
Существуют и другие источники шумов моря, но их интенсивность 
или сравнительно мала, или спектр не совпадает с рабочим спектром 
обычной геолокационной аппаратуры. 

На рис. о приведены примерные зависимости шумов моря pas- 
личного происхождения от частоты [Кендиг, 1965; Knudsen, 1948]. 
Из приведенных графиков следует, что спектральный уровень шумов 
от волнения спадает на о дб/октава. Дождь может увеличивать 
уровень шумов в полосе частот от 0,1 до 10 key на 15—20 06 по срав- 
нению с шумами за счет волнения. Общий уровень шума в этом диа- 
пазоне частот при спокойном море и без дождя составляет около 80 06 
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относительно стандартного нулевого уровня (2-104 дин/см?), при 
волнении в б баллов он возрастает примерно на 5 06. Шумы моря 
в пределах первой сотни метров от поверхности воды практически 
не зависят от глубины погружения приемного устройства, но волне- 
нию моря присуща некоторая направленность с неярко выраженными 
максимумами в направлении, параллельном фронту волны и в напра- 
влении, нормальном к поверхности воды. Наибольшее мешающее 
воздействие шумы моря оказывают на широкополосную аппаратуру 
звуковой геолокации, излучающую «видеоимпульсы». Для снижения 
уровня шумов применяются фильтры верхних и нижних частот, 
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Рис. 5. Уровни шумов, производимых волнением, крокерами и щелкающими 


креветками. 


а — крокеры (конец мая и начало июня); 6 — средний уровень шума, производимого щел- 
кающими креветками; в — тепловые шумы, измеренные ненаправленным гидрофоном; 0—6 — 
кривые Кнудсена для различной высоты волн. 


однако в наиболее пригодной для глубинной геолокации низкочастот- 
ной области спектра из-за совпадения спектров зондирующего 
импульса и шумов моря, с подъемом последних к низким частотам 
(рис. 0), получить удовлетворительную фильтрацию затруднительно, 
и шумы на эхограммах фиксируются в виде серого фона. На upak- 
тике работы методом звуковой геолокации могут проводиться при 
волнении не свыше 4 баллов. 

От скорости движения судна зависит горизонтальный масштаб 
и деальность регистрируемого разреза горных пород. На рис. 6 
приведена эхограмма одного и того же профиля при двух скоростях 
движения. Кроме того, при движении судна возникают шумы разно- 
образного происхождения, например, шумы обтекания (гидродина- 
мические шумы), шумы винтов, шумы судовых механизмов и др. 

Шумы судовых механизмов зависят от типа судна, способов 
крепления механизмов к корпусу судна и режимов их работы. 
Интенсивность этих шумов в диапазоне частот 0,1 —0 Key чаще всего 
настолько велика, что размещение широкополосных ненаправлен- 
ных приемных систем геолокаторов в непосредственной близости от 
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Рис. 6. Влияние скорости движения судна Ha характер записи на эхограмме. 


А — движение со скоростью — V км/ч; В — движение со скоростью — 1/4 v km/u. 


корпуса судна невозможно, в связи с чем возникает необходимость 
в буксировке приемных систем на расстоянии 100—200 м за судном 
с выводом их из кильватерной струи (зоны с повышенным содержа- 
нием пузырьков воздуха). 

Судовые винты генерируют шум в широком диапазоне частот, 
причем спектр их носит сложный характер: равномерный сплошной — 
за счет кавитации, возникающей при вращении винта, с резким макси- 
мумом на частотах, пропорциовальных произведению числа оборо- 
тов винта на число его лопастей. Распределение шумов винта в про- 
странстве носит направленный характер. Благодаря этому, а также 
использованию экранирующих свойств формы корпуса судна узко- 
полосные направленные акустические системы геолокаторов I класса 
не воспринимают шумы винтов при расположении в носовой или 
средней части судна. 

Размещая акустические системы, следует учитывать, что при 
движении судна на линии пересечения свободной поверхности воды 
корпусом захватывается некоторое количество воздуха, который 
в виде пузырьков распределяется в зоне пограничного слоя; поэтому 
акустическую систему во избежание экранирующего действия 
пузырьков следует удалять от корпуса судна примерно 
на 4 м. 

Гидродинамические шумы в основном обусловлены потерей 
устойчивости обтекающего корпус потока, в результате чего возни- 
кает турбулентное движение жидкости. Взаимодействуя с твердой 
преградой (корпусом судна, поверхностью акустического приемника) 
форма движения турбулентных пульсаций изменяется, и часть кине- 
тической энергии вихря в виде импульса давления передается твер- 
дому телу. Таким образом, преграда является своеобразным пре- 
образователем энергии турбулентных пульсаций в акустическую 
энергию. Интенсивность гидродинамических шумов возрастает с уве- 
личением скорости движения судна, зависит от шероховатости обте- 
каемой поверхности и формы обтекаемого тела. На низких частотах 
энергетический спектр шума обтекания пропорционален третьей 
степени скорости и толщине пограничного слоя, а на высоких часто- 
тах — примерно шестой степени скорости и обратно пропорционален 
квадрату толщины пограничного слоя [Скучик, Хэддл, 1965]. 

Воздействие турбулентных пульсаций на твердую оболочку 
носит локальный характер для каждой малой поверхности, поэтому 
при больших размерах гидрофонов происходит суммирование им- 
пульсов с самыми разнообразными фазами, а средний уровень шума 
может быть ниже, чем при размере гидрофона, соизмеримом с мас- 
штабом пульсации. В этом смысле желательно использование прием- 
ников, состоящих из группы элементов, например, объединенных 
в пьезокосу. При такой конструкции приемного устройства нужно 
обращать серьезное внимание на характер сочленяющих устройств 
(разъемов, хвостовиков косы), так как за счет плохого обтекания 
сочленяющих устроиств и шероховатости поверхности уровень шума 
может возрасти на 20—90 06. 
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Таким образом, практически почти все виды шумов, связанных 
с движением судна, возрастают при увеличении скорости хода. 
Максимальная скорость, на которой целесообразно вести работы 
методом звуковой геолокации, составляет около 6 узлов. 

Для иллюстрации относительных величин уровней шумов спокой- 
вого моря, судовых механизмов, работающих на «стопе», при изме- 
рении вблизи корпуса судна и всего комплекса шумов, замеренного 
буксируемой за судном короткой пьезокосой, на рис. 7 приводятся 
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Рис. 7. Сравнение уровней шумов. 


1 — скорость судна 4,4 узла, коса буксируется в 100 м, 2 — вклю- 

чены судовые механизмы на «стопе», коса у борта судна; 3 — питание 

аппаратуры от береговой сети, волнение 0 баллов, судовые механизмы 
не работают. 


частотные характеристики, полученные экспериментально автором. 
Подъем уровня шумов спокойного моря (график 3) на более низких 
частотах объясняется микросейсмами и некоторыми береговыми 
шумами, выброс в области 50 гц — электрическими помехами OT 
береговой сети. График 2 получен также у причала, но с питанием 
аппаратуры от корабельной сети и полностью работающими судовыми 
механизмами, включая главный двигатель на холостом ходу. По- 
видимому, уровень помех судовой сети 50 гу был несколько ниже, 
чем береговой, на остальных участках спектра наблюдается значи- 
тельное увеличение уровня шумов, замер на частоте 31,5 Key He- 
достоверен. Очевидно, что характер графика 2 зависит от множества 
причин (типов судовых механизмов, их расположения, крепления, 
режимов работы, расположения приемной пьезокосы и т. п.) и 
может рассматриваться только качественно. График 7 получен 
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в открытом море, и его соотношение с графиком 2 показывает раци- 
ональность буксировки пьезокосы на удалении от судна с целью 
уменьшения уровня судовых шумов по крайней мере в диапазоне 
работы геолокаторов II класса. График 3 также зависит от многих 
факторов, но главным образом — гидродинамического характера. 

Реверберационные явления. Возбуждение мощных акустических 
импульсов приводит к возникновению нескольких видов ревербера- 
ционных помех (послезвучания): объемной, донной и межслоевой 
реверберации. 

Объемная реверберация связана с колебаниями, которые проис- 
ходят в объеме воды, близком к излучателю. Интенсивность ее 
сравнительно быстро спадает и при большой глубине воды не мешает 
распознаванию полезных сигналов. В мелком водоеме, когда сигналы 
приходят через небольшой интервал времени после излучения, 
использование мощных излучателей может приводить к сильным 
помехам от объемной реверберации, выражающимся в виде общего 
потемнения эхограмм иногда на время до 50 мсек. Вторичные удары 
(захлопывания парогазовых пузырей, например, при электрогидра- 
влическом ударе) отмечаются на эхограммах в виде черных линий, 
иногда повторяющихся несколько раз за счет отражения от поверх- 
ности воды и плавающих предметов (поплавков и прочее). 

Донная реверберация (многократные отражения) возникает в 
результате отражения излучаемого импульса от дна, затем от NO- 
верхности воды и второй раз от дна; она связана с глубиной 
водоема, коэффициентом отражения от дна, состояния (волнения) 
моря и излучаемой мощности. Наиболее сильно проявляется дон- 
ная реверберация при использовании больших излучаемых мощ- 
ностей когда коэффициент отражения от дна велик (пески, граниты) 
и длина морских волн много меньше длины основных регистри- 
руемых акустических волн. Рассматриваемая реверберация (вторич- 
ные отражения) на эхограммах выглядит как чередующиеся черные 
полосы (A, 6), интенсивность которых спадает (рис. 8). Чем меньше 
глубина водоема, тем чаще чередуются полосы, и тем самым за- 
трудняется распознавание отражающих слоев, особенно при их 
горизонтальном расположении. Время регистрации донного отраже- 
ния строго равно времени распространения колебаний по водному 
слою, поэтому вторичные отражения записываются на эхограмме под 
линией дна на расстоянии, равном масштабу записи дна, следо- 
вательно, при наклонном дне (B) угол падения вторичного отра- 
жения (Г) вдвое больше угла падения дна. Это обстоятельство в ряде 
случаев помогает отличить вторичное отражение от реальной гра- 
ницы раздела. Даже при небольших излучаемых мощностях порядка 
600 вт число вторичных отражений иногда достигает 10—20, что 
может служить качественной оценкой отражающей способности 
грунта дна. 

Явление, подобное донной реверберации, происходящее между 
границами раздела горных пород, называется межслоевой ревербе- 
рацией. Она отличается большим разнообразием путей распростра- 
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Рис. 8. Пример записи с высоким уровнем реверберационных помех. 


нения и отражения коле- 
баний, что затрудняет 
интерпретацию эхограмм. 
Так, прослеживание отра- 
жающих границ ниже пер- 
вого донного ревербераци- 
онного отражения (A) 
представляет трудности, 
так как не ясно, явля- 
ются ли они записями 
межслоевой реверберации 
(линия а — а) или сигна- 
лами от продолжения гра- 
ниц, четко зарегистриро- 
ванных выше вторичного 
отражения (линия б — б). 

Теоретическое рассмо- 
трение донной и межслое- 
вой реверберации выпол- 
нялось рядом авторов 
[Backus, 1959; Петров, 
1962a, 6; и др.] и послу- 
жило основанием для раз- 
работки метода обратной 
периодической фильтра- 
ции с целью уменьшения 
мешающего действия ре- 
верберации (ВИТР — Шет- 
ров, 1962a, 6] ВНИИгео- 
физика — [Коган, 1964]). 
Применительно к донной 
реверберации сущность 
метода заключается в сле- 
дующем. Представим из- 
лучаемый Ha поверхности 
водоема импульс в виде 
0-функции, тогда Ha при- 
емник поступают разде- 
ленные по времени сигна- 
лы-отражения от геологи- 
ческих границ и донная 
реверберация, причем по- 
следняя будет повторяться 
через определенные интер- 
валы времени — периоды, 
равные удвоенному вре- 
мени распространения на 
глубину водоема. С по- 


мощью линий задержки (с отводами) можно подобрать время задер- 
жки, равным периоду повторения реверберационной помехи. Если же 
подать в противофазе прямой сигнал и сигнал, прошедший через ли- 
нию задержки (с выравниванием уровней — компенсацией электри- 
ческих потерь на линии задержки), на сумматор, то донные ревер- 
берационные отражения будут вычитаться друг из друга со сдвигом 
на один период. Некомпенсированными остаются первое донное 
отражение и сигналы от отражающих границ горных пород, т. е. 
полезные сигналы. В случае реальных сигналов необходимо еще 
компенсировать фазовые сдвиги. 

Расположение излучателя и приемника с заглублением относи- 
тельно поверхности воды, а также устранение межслоевой ревербе- 
рации усложняют рассматриваемые зависимости, не меняя их прин- 
ципиальной стороны. Подбор временных задержек может осущест- 
вляться автоматически на основании первых настроечных импульсов 
с последующеи коррекциеи или по заранее заданной программе. 

Выводы. B звуковой геолокации акваторий в зависимости от 
поставленной конкретной геологической задачи используется весьма 
широкий диапазон рабочих частот — от верхних звуковых до инфра- 
звуковых (сейсмических) колебаний. 

Сравнение волновых полей, создаваемых точечным и плоским 
излучателями, показывает, что в методе звуковой геолокации в даль- 
ней зоне от источников колебаний правомерно рассматривать только 
плоские волны, для описания которых возможно использовать соот- 
ношения линеинои акустики. 

Качество эхограмм, получаемых методом звуковой геолокации, 
глубинность записи и разрешающая способность определяются 
рядом факторов, в большинстве случаев мало изученных. Помимо 
конструктивных параметров аппаратуры, большое значение имеют 
поглощающие свойства горных пород, мощность напластовании, 
коэффициенты отражений на их границах, а также ряд специфиче- 
ских факторов — кавитация, шумы моря, скорость движения плав- 
средства, с которого производится геолокационная съемка. 

В соответствии с назначением конкретной аппаратуры звуковой 
геолокации изменяются ее конструкция, технические данные, глу- 
бинность, причем один и тот же эффект может быть достигнут раз- 
личными способами (см. гл. 11), поэтому за основу приведенной клас- 
сификации геолокаторов принята глубинность исследования по 
породе. 


Глава и 


Аппаратура звуковой геолокации 


Аппаратура звуковой геолокации состоит из следующих блоков: 
излучающих устройств и систем, обеспечивающих их работу; при- 
емников упругих колебаний (электроакустических преобразова- 
телей); усилительных и фильтрующих ‘устройств; регистраторов 
с системой синхронизации; источников питания. 

В зависимости от назначения и класса геолокационной аппара- 
туры используются различные принципы действия и технические 
характеристики блоков, изменяется их конструктивное оформление. 


$ 1. Излучающие устройства (излучатели 
акустических колебаний) 


Излучающие устройства служат для возбуждения в воде импуль- 
сов упругих колебаний звукового диапазона частот. Ilo характеру 
излучаемых колебаний излучатели подразделяются на возбуждающие 
«радиоимпульсы» в виде отрезка синусоиды или затухающей сину- 
соиды и на возбуждающие импульсы ударного типа — «видеоим- 
пульсы». 

В случае использования излучателей (вибраторов) «радиоим- 
пульсов» акустическая мощность не более нескольких киловатт, 
поэтому они используются в геолокаторах І и нулевого классов, 
работающих в пределах глубин в грунте до 70 м. В более мощных 
геолокаторах, как правило, применяются излучатели ударного типа. 

В звуковой геолокации получили распространение следующие 
конструкции излучателей: магнитострикционные, электрогидравли- 
ческие, индукционные, на основе детонации смеси пропан — бутан 
с кислородом. 

Другие типы излучателей, например, из набора пьезоэлектри- 
ческой керамики, электродинамические, устройства с падающим 
грузом, твердые взрывчатые вещества и т. п. применяются сравни- 
тельно редко. 


Магнитострикционные излучатели 


Магнитострикционные излучатели (вибраторы) основаны на ис- 
пользовании эффекта магнитострикции, заключающегося в изменении 
размеров ферромагнитных материалов при намагничивании. Следо- 
вательно, если на сердечник из ферромагнетика (железа, никеля, 
кобальта) или сплава ферромагнетиков намотать обмотку и по ней 
пропустить переменный электрический ток, то под действием воз- 
никшего магнитного поля сердечник будет изменять свои линейные 
размеры с удвоенной частотой. Для возбуждения сердечника с часто- 
той, равной частоте переменного тока, сердечник подмагничивают 
путем введения в обмотку дополнительного постоянного тока. Такой 
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вибратор называется поляризованным. Вибрация стержня, поме- 
щенного в воду, будет передаваться (излучаться) в нее и создавать 
поле упругих колебаний. 

Описанный вибратор называется стержневым с разомкнутым 
магнитным потоком. Для уменьшения потерь обычно создают системы 
с замкнутым магнитным потоком, 
конструктивно подобные замкнутым 
Ш- и О-образным сердечникам транс- 
форматоров. Для увеличения рабо- 
чей поверхности, с целью повышения 
излучаемой мощности и получения 
характеристик направленности, из 
отдельных вибраторов могут соби- 
раться сложные системы (рис. 9). 
Обмотки вибраторов соединяются 
параллельно или последовательно. 

Наряду co стержневыми магнито- 
стрикционными системами в звуковой 
геолокации применяются цилиндри- 
ческие вибраторы. Магнитная си- 
стема их представляет замкнутое 
кольцо с тороидальной обмоткой, 
при этом используется излучение 
наружной цилиндрической поверх- 
ности, а для преобразования ци- 
линдрической волны в плоскую 
вибратор заключается в отража- 
ющий конус (рис. 10). Рис. 9. Стержневой магнито- 

Коэффициент отражения конуса стрикционный излучатель. 
должен быть максимальным, что 
достигается покрытием его звукоотражающей резиной или соз- 
данием воздушной полости за стенкой конуса. Цилиндрическая 
конструкция вибратора с конусом хорошо зарекомендовала себя 
на практике. Из-за меньшего расхода магнитострикционного мате- 
риала она легче и дешевле сложной стержневой системы при pa- 
венстве их акустических характеристик (резонансных частот, 
углов раствора характеристик направленности). 

Обычно магнитострикционные вибраторы используются на часто- 
тах их механического резонанса, который для цилиндрического 
вибратора примерно соответствует длине волны в материале ци- 
линдра, равновеликой его средней окружности. Резонансная частота 
замкнутого Ш-образного вибратора без накладок высотой A и шири- 
ной 6, равной толщине, определяется формулой 


ОКУ ЖУ. 
їо = Sh FA. 
t 


| (37) 


где Ё — модуль упругости материала сердечника. 
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Сердечники вибраторов штампуются из листового материала 
толщиной около 0,1 мм. Наиболее часто они изготавливаются из 
технически чистого никеля или сплава железа с кобальтом (пермен- 
дюра), мало подверженных коррозии в морской воде. Для снятия 
внутренних напряжений и образования на пластинах изолирующего 
слоя окиси пластины перед сборкой отжигаются. Собранные пакеты 
вибраторов подвергаются вакуумной пропитке бакелитовым лаком, 
термической обработке и шлифовке рабочей поверхности. 

Для электрической обмотки выбирается провод с изоляцией, 
стойкой к воздействию морской воды. 


Д 2 
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Рис. 10. Схематический разрез цилиндрического магнито- 
стрикционного излучателя с коническим рефлектором. 


1 — рефлектор; 2 — возбуждающая обмотка; 3 — магнитострикцион- 
ный материал; 4 — ход акустических лучей. 


Магнитострикционные излучатели геолокаторов отличаются 
большой надежностью и стабильностью в работе. Их обмотки пи- 
таются сравнительно низким напряжением (до 1000 в), ток подмагни- 
чивания обычно составляет 10—15 ана пакет, допустимая удельная 
акустическая мощность достигает при длительности импульса 
2 мсек 15—18 вт/см?. 

Магнитострикционные вибраторы, как уже указывалось в гл. І, 
в рабочем положении крепятся непосредственно у борта судна на 
кронштейне или на носу судна — Ha шпироне. Для понижения CO- 
противления их движению судна, уменьшения кавитации на кром- 
ках пакетов и защиты от повреждений вибраторы помещаются в обте- 
катели. При стационарной установке геолокаторов на специализи- 
рованных судах вибраторы могут врезаться в дно судна аналогично 
вибраторам эхолотов. В зависимости от рабочей частоты вибраторов 
и остроты характеристики направленности вес магнитострикционной 
системы с обтекателем и креплениями колеблется от 40 до 350 кг, 
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для спуско-подъемных операций часто необходимы специальные 
средства (кран или стрела с лебедкой), что создает неудобства в работе. 

Магнитострикционные вибраторы обратимы и могут применяться 
как в режиме излучения, так и в режиме приема. Иногда применяются 
мало различающиеся по устройству излучающие и приемные устрой- 
ства, но для уменьшения габаритов и веса акустической системы 
излучение и прием можно осуществлять одним вибратором с исполь- 
зованием коммутирующих устройств. 

Способ возбуждения магнитострикционных вибраторов зависит 
от выбранной формы излучаемых колебаний. В звуковой геолокации 
магнитострикционные вибраторы используются для излучения «ра- 
диоимпульсов» в виде затухающей синусоиды или в виде отрезка 
синусоиды. 


А К MC 


Рис. 11. Принципиальная электрическая схема возбуждения HM- 
пульса в форме затухающей синусоиды. 


Наиболее простая схема возбуждения вибратора при генерации 
импульсов в виде затухающей синусоиды приведена на рис. 11. 
Нитающее напряжение от источника переменного тока повышается 
трансформатором Tp до напряжения 600—1000 в и выпрямляется 
полупроводниковыми диодами Д; — Да. Выпрямленный TOK gapa- 
жает накопительную емкость С. Емкостная нагрузка С, выпрями- 
теля в начале переходного процесса представляет собой малое со- 
противление, для ограничения тока в первоначальный момент заряда 
служит сопротивление R, которое рассчитывается исходя из макси- 
мально допустимой кратковременной нагрузки диодов. После sa- 
вершения заряда накопительной емкости замыканием контактов 
К она включается на нагрузку — обмотку магнитострикционного 
излучателя, при этом накопительная емкость и индуктивность 
вибратора образуют колебательный контур. Обмотка вибратора 
обычно имеет небольшое количество витков, намотанных толстым 
проводом, ее индуктивность и активное сопротивление малы. Опти- 
мальная величина емкости конденсатора C, подбирается эксперимен- 
тально (обычно несколько микрофарад). Колебания в контуре носят 
характер быстро затухающей несимметричной синусоиды, длитель- 
ность излучаемого в воду импульса лежит в пределах нескольких 
сотен микросекунд. 

Несимметрия импульса приводит к появлению постоянной CO- 
ставляющей тока, который может рассматриваться как ток 
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поляризации, поэтому необходимость в подаче Ha вибратор специ- 
ального подмагничивающего тока отпадает. 

Управление моментом излучения производится регистрирующим 
устройством (самописцем) путем замыкания контактов кулачком, 
жестко связанным с элементом самописца, осуществляющим вре- 
менную развертку. Чаще всего развертка выполняется с помощью 
вращающегося барабана (см. $ 4 гл. П), кулачок которого meno- 
средственно замыкает контакт К. При частоте посылок импульсов 
в несколько герц происходит обгорание контакта и часть накоплен- 
ной энергии выделяется на переходном сопротивлении. Чтобы избе- 
жать этого, в качестве контакта К применяют управляемые газона- 
полненные трубки (УГТ). Функции управления: ими по-прежнему 
выполняются кулачком и контактами самописца, но ток через KOH- 
такты пропускается небольшой. Этот управляющий импульс по- 
дается на тиратрон, который поджигается и через импульсный 
трансформатор выдает высокое напряжение для ионизации разряд- 
ного промежутка газонаполненной трубки. Примерно такая схема 
формирования ионизирующего (поджигающего) импульса исполь- 
зуется применительно к различным излучающим устройствам, 
‘один из ее вариантов приведен на рис. 16. 

Рассмотренный способ возбуждения магнитострикционных излу- 
чателей не требует больших затрат электрической энергии, схема 
весьма проста и компактна, что делает ее удобной для использования 
в малогабаритных геолокаторах. Так, в геолокаторе I класса ЗГЛ-1 
(ВИТР), имеющем глубинность 10—15 м, применение возбуждения 
вибратора накопительной емкостью позволяет использовать для 
питания аппаратуры аккумуляторы 12 в и устанавливать прибор 
на любых малых плавсредствах. 

К недостаткам описанного способа возбуждения вибраторов 
следует отнести их малую мощность, расход энергии на образование 
нулевых и низкочастотных составляющих, а также некоторую не- 
стабильность излучаемого импульса за счет разбросов сопротивления 
разрядной трубки. 

Рассмотрение спектральных характеристик импульсов ($ 2 гл. I) 
приводит к заключению, что большую концентрацию энергии в за- 
данном участке спектра можно получить путем излучения отрезка 
синусоиды, а не затухающей синусоиды. Конструкция магнитострик- 
ционного излучателя при этом не изменяется, но способ его возбужде- 
ния будет другим. | 

На рис. 12 приведена блок-схема генерации импульсов в виде 
отрезков синусоиды. 

Синхронизирующий импульс, аналогично предыдущему, посту- 
пает от контактов, связанных с временной разверткой самописца. 
Блок управления задающим генератором / запускается синхрони- 
зирующим импульсом и выдает импульс постоянного тока, который 
поступает на задающий генератор 2. Блок управления, как правило, 
собирается по схеме мультивибратора в ждущем режиме. Длитель- 
ность импульса устанавливается обычно оператором и лежит в пре- 
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делах от 1 до о мсек. Задающий генератор 2 в исходном положении 
заперт и, отпираясь управляющим импульсом, генерирует отрезок 
синусоиды с частотой заполнения, равной рабочей частоте вибратора 
$. Амплитуда колебаний на выходе задающего генератора недоста- 
точна для раскачки выходного каскада 4. Для ее увеличения служит 
усилитель мощности 3, который может состоять из нескольких Kac- 
кадов. | | 

Наибольшая энергия при возбуждении импульсов расходуется 
в анодных цепях выходного каскада, поэтому в периоды между им- 
пульсами полезно запасти необходимую энергию, тогда импульсная 
потребляемая геолокатором мощность снижается. Для этой цели 
служит блок 5, состоящий из нескольких накопительных емкостей 
(20—50 мкф), питающих аноды лампы выходного каскада. 
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Рис. 12. Блок-схема возбуждения импульса в форме отрезка синусоиды. 


1 — блок управления задающим генератором; 2 — задающий генератор; 3 — усилитель мощ- 

ности; 4 — мощный выход; 5 — блок питания выходного каскада; 6 — согласующее устрой- 

ство; 7 — источник подмагничивающего тока; 8 — вибратор; 9 — синхронизирующий им- 
ПУЛЬС. 


В качестве согласующего устройства 6 выходного каскада 4 
с вибратором 8 используются трансформаторы. Условие оптимального 
согласования заключается в расчете коэффициента трансформации 
K,, с последующей ero экспериментальной корректировкой [По- 
пилов, 1963]. 

Расчет ведется по формуле 


oR, 

Ky=V z>’ (38) 
где А; — внутреннее сопротивление выходной лампы по перемен- 
ному току, ом; Z, — полное сопротивление нагрузки, ом; | 

Ла 8... with МЕ 

ЕН (39) 


В этой формуле Z,, — полное сопротивление вибратора опреде- 
ляется из уравнения 


l ‚ 4Anun2s,.- 10-9 | 
P= ро А 
Ano ~~ Tun, 10°, platy? — (20) 
1— w2C, bar 6647 ФЫЙ. Sl —- j PTEN | | 
m Sur 


АЕ. Ф, Дубров. 
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где о — удельное сопротивление провода обмотки вибратора, 
om. мм?/м; 1 — длина обмотки, м; 5 — сечение провода, мм; о — 
круговая резонансная частота магнитострикционного вибратора. 
© = 2л}, f — резонансная частота вибратора; и — магнитная про- 
ницаемость материала сердечника вибратора, гс/2; п — число витков 
обмотки вибратора; 25, — площадь сечения стержней вибратора, 
см?; lp — средняя длина магнитной силовой линии, см; Cy, — меж- 
витковая емкость обмотки вибратора. принимается ее ориентировоч- 


ная величина, равная 10—20 nd. 


Вторая величина формулы (39) Z, — полное сопротивление 
фильтра пробки подсчитывается из соотношения 


=, 
где Г, — индуктивность фильтра (гн) выбирается примерно в 10— 


20 рав больше индуктивности обмотки вибратора; С, — емкость 


фильтра, ф. 
Ток подмагничивания (поляризации) / , определяется выражением 


а Hol, 
fy = O40 ’ (41) 


где Н, — напряженность поляризующего тока, для никеля Ну = 
= 12 + 159; l — средняя длина магнитопровода; № — число витков 


на одном стержне. 


Достоинства рассмотренного способа возбуждения магнито- 
стрикционных вибраторов заключаются в высокой стабильности 
излучаемого импульса, облегчающей изучение динамических ха- 
рактеристик сигналов, отраженных породами, и повышающей воз- 
можности выделения слабых сигналов; в возможности регулирова- 
ния в широких пределах длительности импульса; в практически 
неограниченной мощности электронного генератора. Факторами, 
ограничивающими излучаемую мощность, являются прочностные 
характеристики самого вибратора и кавитационные явления. 

По вышеприведенной схеме работает геолокатор | класса ЗГЛ-2 
(ВИТР), имеющий глубинность до 30—40 м. Излучаемая акусти- 
ческая мощность ЗГЛ-2 около 600 вт, рабочая частота 9,8 кгц, 
напряжение возбуждения вибраторов 300 в, ток подмагничивания 
10 а, потребляемая мощность не более 500 вт, питание от сети пе- 
ременного тока. 

Недостатки способа возбуждения импульсов в виде отрезка 
синусоиды заключаются в ограниченности излучаемой акустической 
мощности кавитационными процессами, в излучении только в узкой 
полосе частот; в необходимости при переходе на другие частоты за- 
менять излучающие устройства, причем габариты резонансных виб- 
раторов на частотах ниже о кгу очень велики, электронная аппара- 
тура возбуждения вибраторов сложна и громоздка. 
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Электрогидравлические излучатели 


Әлектрогидравлические излучатели основаны на использовании 
электрогидравлического эффекта [Юткин, 1955]. Сущность его ga- 
ключается в том, что если накопитель электрической энергии под- 
ключить к двум электродам, погруженным в жидкость, то при доста- 
точно большой разности потенциалов между ними произойдет элек- 
трический разряд, в результате которого возникнет кратковремен- 
ный импульс повышенного давления ударного типа. 

В качестве накопителя электрической энергии обычно исполь- 
зуются батареи конденсаторов, включенных аналогично схеме рис. 11 
с заменой вибратора на два электрода. Расчет электрических цепей 
с емкостной нагрузкой приведен в книге P. X. Бальяна [1961]. 

Кажущаяся простота реализации электрогидравлического эф- 
фекта и возможность накопления значительных энергий давно 
привлекают исследователей, но только в последние годы использу- 
ются геолокаторы с буксируемыми излучателями на основе исполь- 
зования электрогидравлического эффекта [Beckmann, 1961; Cham- 
bers, 1962 а, в; Hersey, 1961; Hayakawa, 1964; и др.]. 

Электрическая энергия заряженных конденсаторов 


CU? 


oe, 


‚ дж, 
где С, — суммарная емкость батареи конденсаторов, ф; U — напря- 
жение на батарее конденсаторов, в. 


В геолокации используются батареи емкостей от 20 до 200 мкф, 
рабочие напряжения от 4 до 18 кв. Накапливается энергия от 
1 до 25 кдж, а иногда и более. | 

Мощность, выделяемая за время разряда t, составляет 


Наибольшее влияние на время разряда оказывают: величина 
накопительной емкости, индуктивности соединительных проводов 
и особенно индуктивность кабеля между накопителем и буксируемым 
излучателем. Если разряд апериодический и длится половину пе- 
риода [Бенке, 1961], то 


=n V LC , сек, 
CU? 1 
а, вт. (42) 


Нрактически разрядный импульс длится от 0,01 до 1,0 мсек, 
а электрическая мощность в импульсе достигает десятков — сотен 
мегаватт. Отметим, что при небольших индуктивностях соединитель- 
ных ироводов нарастание давления от разряда в воде происходит 
весьма быстро иза 0,2—0,3 мксек достигает 3/4 максимального зна- 
чения, скорость спада давления по сравнению с его нарастанием 
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значительно замедлена [Baieitis, 1957]. По данным Фрюнгеля, 
время нарастания до максимума при индуктивности 0,2 мкгн равно 
0,2 мксек, а при индуктивности 82 мкгн — приблизительно 4 мксек. 

Исследования электроакустического к. п. д. электрогидравли- 
ческого удара в воде [Рой и Фролов, 1958, Friingel, 1958] показы- 
вают, что к. п. д. возрастает с увеличением расстояния между рабо- 
чими электродами и с ростом напряжения, приложенного к ним. 
При энергии в 45 дж, емкости 0,9 мкф, напряжении 10 кв и расстоя- 
нии между электродами 0,3 см к. п. д. составлял 3%; при той же 
энергии, емкости 0,1 мкф, напряжении 30 кв и расстоянии 4 см 
к. п. д. возрос до 32%. В статье Н. А. Роя и Д. П. Фролова, кроме 
того, отмечается, что с уменьшением расстояния [ между электро- 
дами сокращается длительность излучаемого импульса, а его задний 
фронт становится круче. Сопротивление разрядного промежутка 
при U = 30 кв и [ = о см составляло 8—9 ом, а импульсные токи 
менялись при различных режимах приблизительно от 1000 до 15000 а. 

Приближенная зависимость между максимальным давлением 
на фронте акустической волны и электрическими параметрами 
схемы возбуждения электрогидравлического удара выражается [Аст- 
рахан, 1959] соотношением 


4 (lnr) /? 
_ 16200. r 
r è  V145lnr—05 


6 r | | W 1/3 
где r =--> То определяется по формуле = 6 (=) 

Обозначения: г — расстояние до фронта ударной волны; Гу — 
радиус искрового канала; В — безразмерная постоянная; W — 
выделяющаяся энергия; о, — плотность в невозмущенной среде; 
с — скорость в недеформированной среде. 

Теоретическое сравнение давлений, которые развиваются в воде 
при электрогидравлическом ударе и взрыве тринитротолуола [| Frin- 
gel, Keller, 1957], показывает, что одному грамму тринитротолуола 
соответствует электрическая энергия около 4 кдж. Автором. сов- 
местно с А. И. Пестринским и Е. А. Волковой проводились. замеры | 
давлений при электрогидравлическом ударе, для чего напряжение 
от накопителя (W = 7,0 кдж, U = 10 кв) на рабочие электроды 
подавалось по 100-метровому коаксиальному кабелю большого се- 
чения. В полосе от 40 гу до 30 кгу давление на расстоянии 1 м от 
‘рабочего зазора составляло около 1 ат. В пределах статических 
давлений воды от 0,1 до 1 ат заметного изменения давления в им- 
пульсе не наблюдалось, однако при значительных давлениях. воды 
амплитуда давления в импульсе снижалась. 

_ Большие импульсные мощности, возникающие в цепи накопи- 
тельная емкость — разрядные электроды, исключают возможность 
применения обычных контактных устройств (К на рис. 11). В то 
же время подключение накопительных емкостей на нагрузку рэе 
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производиться в определенные моменты времени по командному 
импульсу регистратора. Существует несколько разновидностей упра- 
вляемых искровых разрядников, которые можно разделить на две 
основные группы: 1) воздушные и вакуумные, 2) игнитронные. 

Воздушные и вакуумные разрядники имеют не менее двух 
электродов, промежуток между которыми является коммутирующим. 
Расстояние между электродами выбирается таким, чтобы полное 
напряжение заряда накопительных емкостей не приводило бы к са- 
мопроизвольному разряду. Этот промежуток точно регулируется. 
Командный (синхронизирующий) импульс вырабатывается специ- 
альной схемой (см., например, рис. 16) и подается на поджигающий 
электрод. Напряжение поджигающего импульса должно превосхо- 
дить рабочее напряжение накопительных емкостей. Между поджига- 
ющим и одним из рабочих электродов проскакивает искра, которая 
ионизирует разрядный промежуток, являясь первичным каналом 
для основного разряда. Для уменьшения индуктивности искрового 
разрядника и времени его срабатывания иногда применяются до- 
полнительные электроды, на которые подаются промежуточные по- 
тенциалы [Склизков, Павловский, Зысин, 1961], а также параллель- 
ное включение разрядников [Руднев и др., 1961]. 

Конструктивно искровые зарядники выполняются в различных 
вариантах. Иногда рабочие электроды изготавливаются в виде 
параллельно установленных массивных кольцевых дисков с под- 
жигающим электродом, пропущенным по их оси [Goldman и др., 
1962]. Часто рабочие электроды имеют полусферическую форму, 
а поджигающий электрод впрессовывается на изоляции по оси 
одного из рабочих электродов [Руднев и др., 1961]. Для уменьшения 
довольно интенсивных шумов при проскакивании искры разрядники 
помещают в закрытые камеры. 

_ Вакуумные искровые разрядники имеют рабочие узлы, помещен- 
ные в камеру с вакуумом до пробоя 2—20 мторр [Bannenberg, 
Insinger, 1962]. За исключением специфических устройств для созда- 
ния и поддержания вакуума, другие узлы таких разрядников прин- 
ципиально не отличаются от воздушных разрядников (рис. 13). 

Недостатки описанных конструкций искровых разрядников заклю- 
чаются в том, что при их работе электроды постепенно распыляются 
и теряют форму; металлическая пыль, осаждаясь на изоляции, ухуд- 
шает ее свойства, что приводит к пробоям: сравнительно велики 
потери на сопротивлении разрядного промежутка; требуется регу- 
лировка зазоров между электродами. 

Отмеченные недостатки устраняются применением в качестве 
разрядников игнитронов [Beckner, Kotoski, 1962], параметры кото- 
рых и способы включения приведены в справочной радиотехниче- 
ской литературе |Попилов, 1963]. 

Одним из основных узлов в схеме электрогидравлического излу- 
чателя является устройство рабочих электродов и разрядного (вод- 
ного) промежутка. Наиболее часто применяется конструкция из 
стального цилиндра (заземленный электрод) и коаксиально 
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расположенного внутри него потенциального электрода. Между ними 
помещается электрическая изоляция. На рис. 14 приведен излучатель 
такой конструкции, примененный в геолокаторе lI класса NQS-158. 
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Рис. 13. Продольный разрез разрядника. 


1 — ловушка для загрязнений: 2 — кольцевые прокладки круглого сечения (действующие 
и как пружины); 3 — коаксиальная разрядная линия; 4 — расширительная камера; 5 — 
каналы (6 шт.); 6 и7 — сменные электроды; 8 — каналы (8 шт.); 9 — запальная свеча; 10 — 
кольцевая расширительная камера. 
а — латунь; 6 — изолятор; в — пирекс. 


Необходимо отметить, что излучающее устройство является, 
несмотря на его простоту, наиболее слабым местом в аппаратуре, 
создающей электрогидравлический удар. Весьма большие давления, 


Рис. 14. Электрогидравлический излучатель геолокатора NQS-158 (Япония). 
а — съемные электроды; 6 — излучатель в сборе. 


возникающие при разряде в рабочем зазоре между электродами, 
приводят к разрушению в первую очередь изоляции и самих элек- 
тродов, в том же направлении проявляются и электрохимические 


94 


процессы. Долговечность устройства мала, и во время работы при- 
ходится заменять излучающий элемент. 

Проводился эксперимент [Негѕеу, 1962; Leenhardt, 1963] по 
использованию жил коаксиального кабеля в качестве электродов 
с усилением оплетки медным проводом. При U = 10 кв, C, = 
= 500 мкф, W = 25 000 дж (максимум спектра от 75 до 300 гу) в ин- 
тервале между разрядами 4 сек срок службы излучателя без переде- 
лок составлял 24 ч. По нашему мнению, срок службы такого устрой- 
ства при приведенной мощности должен быть много меньше. 

Следует учитывать еще одну особенность импульсов давления, 
возникающих при электрогидравлическом ударе. Она заключается 
в том, что парогазовый пузырь, возникший при первоначальном 
пробое жидкости, после стадии расширения под действием внешних 
сил начинает сжиматься. Скорость сокращения его размеров такова, 
что в конце цикла сжатия развиваются величины давлений, сходные 
с кавитационными ударами. Пульсирующий парогазовый пузырь 
становится источником интенсивного звукового излучения, по вели- 
чине даже превосходящего основной импульс давления. Пузырь может 
совершать несколько пульсаций, которые затрудняют интерпре- 
тацию эхограмм, а иногда создают неразрешимую запись. Борьба 
со вторичными пульсациями с помощью сеток или перфорированных 
поверхностеи приводит к уменьшению амплитуды основного им- 
пульса. 

К положительным качествам излучателя типа электрогидравли- 
ческого удара относятся: весьма большое рабочее давление при ко- 
роткой длительности импульса, а следовательно, при использовании 
в звуковой геолокации — высокая разрешенность сигналов, отра- 
женных от границ пластов небольшой мощности; излучение в ши- 
роком спектре частот с максимумом энергии в полосе от 100 до 1500 гу, 
что позволяет осуществлять прием в наиболее удобном диапазоне 
спектра; сравнительная простота устройств, обеспечивающих работу 
излучателя; простота конструкции излучающего элемента. 

К сожалению, излучатели этого типа недостаточно разработаны 
и имеют недостатки принципиального характера: необходимость 
применять высокие (порядка 10 ke) напряжения в корабельных усло- 
виях создает опасность для обслуживающего персонала и команды 
судна, из-за чего приходится принимать меры по обеспечению техники 
безопасности, усложняющие аппаратуру; не найдена долговечная KOH- 
струкция излучающего элемента; габариты накопительных емкостей 
велики; излучение происходит в широком диапазоне частот, а прием — 
в сравнительно узкой полосе, большая часть энергии расходуется 
бесполезно (однако излучение в широкой полосе частот имеет и MO- 
ложительную сторону); электроакустический к. п. д. сравнительно 
низок; амплитуда импульсов давления нестабильна от удара к удару; 
интенсивные вторичные захлопывания создают помехи; из-за ряда 
специфических особенностей излучаемого импульса и работы воз- 
буждающих устройств генерирование серии импульсов с целью на- 
правленного излучения энергии затруднительно. Перечисленные 
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недостатки излучателя, основанного на использовании электрогид- 
равлического эффекта, ограничивают область CTO применения и 
заставляют искать другие пути генерирования мощных акустических 
импульсов. 


Индукционные излуча тели 


Индукпионные излучатели в иностранной литературе часто на- 
зываются магнитоиндукционными или «бумерами». Они состоят из 
накопительной емкости, искрового управляемого разрядника, пло- 
ской катушки и толстой рабочей мембраны из алюминия. Если 
мощный электрический импульс пропустить по катушке, то вокруг 

нее образуется первичное электро- 

магнитное поле, проникающее в мем- 

брану. В мембране наводятся (индуци- 
СХ SOC р уются) ‚ В ихревые токи Ф уко, которые 
cs имеют свое вторичное электромагнитное 

поле. Взаимодействие первичного и 
вторичного полеи таково, что возникают 
пондеромоторные силы, отталкивающие 
мембрану от катушки. В результате 


А 


х 


е 


Рис. 15. Схема конструкции 
индукционного излучателя. 


1 — изоляционный корпус катуш- 
ки; 2 — катушка из медной ленты; 
3 — тонкий слой изоляции; 4 — 
толстая рабочая мембрана (алюми- 
ний); p — направление движения 
мембраны и вызванное движением 


движения мембраны в жидкости, при- 
мыкающей к ней, возникает мощный 
импульс упругих колебаний (рис. 15). 

Величина давления в импульсе за- 


давление. ~ 
висит от ряда условий, например, ко- 


личества энергии в накопительных емкостях; индуктивности 
катушки и соединительных проводов; активного сопротивления ка- 
тушки, соединительных проводов и материала мембраны; соколе- 
блющейся массы, присоединенной к мембране; толщины мембраны 
и т. д. Некоторые из этих условий изменяются в период протекания 
импульса, так как мембрана перемещается относительно катушки. 
Теоретические исследования по работе индукционного излучателя 
приводятся в работе Мейфера [1964]. Отметим некоторые из важных 
соотношений. 

Толщина мембраны должна быть такой, чтобы пронизывающее 
поле не проявлялось на внешней стороне мембраны. При тонкой 
мембране поле на внешней стороне будет противодействовать отбра- 
сыванию ее от катушки. Индуцированный в мембране ток препят- 
ствует проникновению поля, поэтому глубину. проникновения поля 
можно оценить по глубине проникновения тока 6 в мембрану, ха- 


m 1 
рактеризующей расстояние, на котором ток уменьшается в — 


1 
— Vaio’ = 


pas: 


где Ô — глубина проникновения; f — частота; и — проницаемость 
мембраны; о — проводимость мембраны. 
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_ Если считать мембрану плотно прижатой к катушке, TO для этого 
случая [Eisenmenger, 1961] дается следующее выражение распреде- 
‚ления давления р в плоскости мембраны 


p=5 дог, (44) 


где п — число витков; г — радиус катушки; и, — магнитная 'про- 
ницаемость; / —- сила тока. 


Максимальный разрядный ток при этом будет 
g€ д eq 
ухе == И Сехр – 18 га (49) 


где L = mn?au,; а — расстояние между катушкой и мембраной; 
В — сопротивление потерь; С -- емкость зарядного конденсатора. 
Соответственно, максимальное давление 


ры = UC 2 exp|—Z RY $), (46) 


где S — поверхность катушки. 


Уравнения (45) и (46) не учитывают противодействия среды, 
имеющей определенное волновое сопротивление. Оно проявляется 
как обратный ток, индуцированный в катушке за счет движения 
мембраны с током. По этим причинам уравнения (45) и (46) могут 
быть использованы только для приближенных расчетов, погрешность 
которых возрастает при рабочих напряжениях свыше 10 кв. Теория 
давления, вызванного воздействием электромагнитного поля, дана 
в книге [Bidsall и др., 1961]. 

Индуктивность системы катушка — мембрана изменяется в про- 
цессе перемещения мембраны. Система имеет большой к. п. д., 
когда изменение индуктивности за счет движения мембраны велико 
по сравнению с начальной индуктивностью [Kolm и др., 1962]. 

Максимальный к. п. д. N использования энергии до момента 
пикового тока 

AL 
VS [4+ 2AL’ (41) 
где AL — изменение индуктивности во время импульса ускорения; 
Lo — индуктивность системы катушка — мембрана в исходном по- 
ложении. | 

Если ток нарастает до максимума очень быстро и катушка за- 

корочена, то | 
AL 
iat 35 | (48) 


Из формулы (47) следует, что к. п. д. достигает максимума, рав- 
ного 50%, при стремлении L, к нулю, вообще же к. п. д. увеличи- 
вается с уменьшением Lg, поэтому катушки индукционного излучателя 
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стремятся конструировать с возможно меньшим числом витков. 
Помимо этого, к. п. д. снижается за счет потерь энергии в катушке 
и мембране, пропорциональных /?А. Потери этого рода в мембране 


1 > 
Wim Ritel, 


— 
где l, — плотность поверхностного тока; 


в, ү 
= g ^ 


Таким образом, потери энергии обратно пропорциональны корню 
квадратному из проводимости, следовательно, для получения рав- 
ного давления мембрана из материала с большей проводимостью 
требует меньшей мощности. 

Длительность импульса давления определяется временем разряда 
накопительной емкости на нагрузку. Практически длительность 
импульса определяется импедансами нагрузки и накопительной 
емкости. Если допустить в разрядном контуре наличие колебаний 


[Meagher, 1964], то 
1 1 R? 
У tea (49) 


где величины L, С и R взяты для последовательного разрядного 
контура. 


Из уравнения (49) можно определить время нарастания импульса. 
Если при пиковом токе мембрана зажата, 10 время затухания опре- 


делится постоянной времени > разрядного контура. 


Т. Ф. Мейфером проведены эксперименты с индукционным излу- 
чателем в воздухе. Установка имела накопительную емкость 120 мкф, 
которая заряжалась до энергии 24 кдж. Катушка была намотана 
из 30 витков медной ленты сечением 12,7 X 0,76 мм с изоляцией 
из стеклянной ленты, кроме того, катушка заливалась диэлектри- 
ческой смолой. Внутренний диаметр катушки 36 мм, наружный — 
около 110 мм. Мембрана изготавливалась из алюминия или бериллия 
толщиной 90,8 и диаметром 88,9 мм. Самоиндукция системы в Ha- 
 чальном положении Lo = 00 мкгн, при максимальном удалении 
мембраны — 30 мкгн. Расчетный максимальвый к. п. д. 28%, боль- 
шая величина Lo объясняется значительным (3,2 мм) зазором между 
мембраной и катушкой. Длительность импульсов от 10 мксек до 
1 мсек. При использовании малоиндуктивных накопительных ем- 
костей возможно получить длительность импульса до 1 мксек. При 
испытаниях с мембраной весом 227 г зарегистрированы силы свыше 
22 700 кГ и ускорения 100 000 g, а с мембраной весом 22,7 кг — 
1000 г. 

При экспериментах В. Эйзенмейгера, выполнявшихся с накопи- 
тельной емкостью 0,8 mk, напряжением 20 кв, катушкой с 90 вит- 
ками, получены: ток 400 а, длительность импульса 2 мксек и давле- 
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ние в воде 200 ат. Конденсатор емкостью 7,0 мкф, заряженный до 
12 кв, создает той же катушкой ударную волну с давлением 650 ат 
и длительностью Ə мксек. 

Разработанный И. В. Херсеем, X. Е. Эдгертоном и др. [Негѕеу и 
др., 1960, 1961] индукционный излучатель для звуковой геолокации 
имеет накопительные емкости 160 мкф, работающие при напряжении 
4 кв. Мембрана из алюминия диаметром 46 см и толщиной 0,6 см 
в воздухе отбрасывалась на 9 м, а в воде на 1,2 см. Максимальное 
значение тока достигало 1600 а при длительности импульса 0,5 мсек, 
а акустическое давление от 0,9 до 2 ат на расстоянии 90 см. Электро- 
акустический к. п. д. составлял приблизительно 10%. Через не- 
сколько миллисекунд после основного импульса наблюдался повтор- 
ный удар, происхождение которого объясняют кавитационными 
явлениями. Кроме того, наблюдалась синусоидальная волна на 
частоте 125 cy, связанная с колебаниями мембраны. 

Для устранения отражений от поверхности воды индукционный 
излучатель помещался в дне шлюпки, над катушкой располагалась 
противодействующая масса (бетонный блок) весом 150 кг | Вожегѕ, 
1963а]. Мембрана поддерживалась на стержне в центре, электриче- 
ская мощность излучателя — 1 кдж, сопротивление электрического 
кабеля 0,06 om. 

Х. Е. Эдгертон |Edgerton, Hayward, [1964] для уравновешивания 
пондермоторных сил применил две симметрично расположенные 
Катушки по 45 витков с самостоятельными мембранами. Учитывая 
соотношение между максимумом излучения (в низкочастотной части 
спектра 40—200 гц) и диаметром мембраны (46 см), эта система 
была ненаправленной, поэтому она буксировалась при вертикальном 
расположении мембран по отношению к поверхности воды. При 
энергии 13 кдж и напряжении 4 кв вторичный удар наблюдался 
через 6 сек. Отмечено, что при. увеличении статического давления 
воды (при заглублении излучателя) излучаемое давление сильно 
снижается, причем это заметно уже при заглублении BO м. Ha глу- 
бине 100 м излучение практически отсутствовало. 

По нашему мнению, это связано с характером кавитационных 
процессов в системе катушка — мембрана. При первоначальном 
движении мембраны от катушки происходит увеличение объема 
между ними, причем из-за громадного ускорения мембраны (сотни — 
тысячи 5) перетекание воды извне исключается. Быстрое увеличение 
объема растягивает находящуюся в зазоре жидкость и вызывает 
ее кавитацию, которая не только приводит к разрушению мембраны 
и изоляции катушки, но и требует энергетических затрат. Лабора- 
торные эксперименты подтверждают это положение. Движение 
мембраны в обратном направлении (к катушке) способствует быстрому 
захлопыванию кавитационных полостей и также вызывает разруше- 
ние. Известно, что энергия, необходимая для образования кавита- 
ционных разрывов жидкости, сильно возрастает с увеличением 
статического давления. В нашем случае это приводит к тому, что 
все большая и большая часть энергии электрического импульса 
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расходуется на образование кавитационной зоны в зазоре между MeM- 
браной и катушкой. Наконец, при статических давлениях около 10 ат 
электрической энергии уже недостаточно для образования кавита- 
ционной зоны; испарение жидкости не происходит, следовательно, 
объем рассматриваемого зазора не увеличивается и движение мем- 
браны отсутствует. 


Автором и сотрудниками (В. В. Дубовов, С. Н. Бирюков, 


И. М. Ширяев) наряду с другими конструкциями исследовался 
(1962 г.) герметичный индукционный излучатель с заполнением 
зазора мембрана — катушка воздухом. Затраты энергии на образо- 


10a ВТр, Д; 


Рис. 16. Принципи- 
альная электрическая 
схема возбуждения 
индукционного излу- 
чателя. 


вание кавитационной полости при этом исключались, но наблюдалось 
интенсивное всасывание воды через сочленения конструкции, от 
которого частично можно избавиться путем создания резервной 
камеры, связанной сильфоном с внешней средой. Это же достигается 


путем «поддува» вентилятором воздуха в промежуток мембрана — 


катушка. Обычно в звуковой геолокации индукционные излучатели 
помещаются на глубину 1—1,5 м от поверхности воды, при этом 


потери энергии вышерассмотренного характера малы. 
Устройства для возбуждения индукционного излучателя (рис. 16) 


[Вектапп и др., 1960] практически не отличаются от устройств, 


возбуждающих электрогидравлический удар. Разница состоит в том, 


что индукционный излучатель возбуждают, как правило, на более 
низких напряжениях (4 кв), так как трудно создать изоляцию, 


выдерживающую высокие напряжения. 


Принцип действия схемы (рис. 16) заключается в следующем. 
Переменное напряжение (220 в) через предохранители (10 а) по- 
дается на высоковольтный повышающий трансформатор ВТРр,. 
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Высокое напряжение (3,6—3,8 кв) выпрямляется по двухполупе- 
риодной схеме диодамй Д; и Д, и поступает через ограничивающее 
сопротивление А, на накопительные конденсаторы (,, которые раз- 
делены на две секции по 80 мкф. Ключом КИМ можно включать уста- 
новку на полную мощность (параллельное включение секций кон- 
денсаторов) или на половинную. Сопротивление А, служит для CHA- 
тия заряда с накопительных конденсаторов по окончании работы, 
а вольтметр У — для контроля напряжения. Искровой разрядник 
К управляется подачей высокого напряжения (15—18 кв) на поджи- 
гающий электрод Р. Для этого на тиратрон J, подается с регистра- 
тора синхронизирующий импульс (СИ), резкое изменение тока, 
протекающего через тиратрон, передается в первичную обмотку 
импульсного трансформатора (ИТ), функции которого выполняет 
бобина. В результате этого во вторичной обмотке индуцируется 
высоковольтный импульс поджига, создающий ионизацию искрового 
разрядного промежутка. Схема тиратронного запуска обычно может 
работать как в режиме замыкания, так и в режиме размыкания цепи, 
‚последний режим предпочтительней. В результате ионизации сопро- 
тивление разрядного промежутка К резко падает и оно проби- 
вается за счет напряжения накопительных емкостей C, которые 
замыкаются на индукционный излучатель ИИ. На схеме не указаны 
электрические блокировочные устройства и сигнализаторы, пред- 
назначенные для защиты обслуживающего персонала от случайного 
прикосновения к высоковольтным частям схемы. Из-за боль- 
шой энергии накопительных емкостей такие прикосновения 
опасны. 


Для увеличения акустического давления может применяться 
одновременное возбуждение нескольких идентичных индукционных 
излучателей. Поскольку современные индукционные излучатели 


d 
ненаправленные ( > < 1), то при близком расположении их и при 


излучении каждого излучателя в пространство (излучатели не поме- 
щены в экран) акустическое сопротивление каждого из них, как 
известно из акустики, возрастает в число раз k, равное количеству 
параллельно работающих излучателей. Это приводит к увеличению 
интенсивности, измеренной по нормали к поверхности излучателей, 
только в А раз, тогда как при достаточно большом удалении излу- 
чателей друг от друга интенсивность увеличивается в А? раз. 

К положительным качествам индукционных излучателей от- 
носятся: большая излучаемая акустическая мощность; сравнительно. 
большой диапазон спектра излучаемых частот с максимумом в пре- 
делах от 70 до 1000 гц; простота конструкции и устройств возбужде- 
ния; более высокий, чем у электрогидравлического излучателя, 
к. п. д. (на напряжениях до 10 кв); удовлетворительная стабильность 
формы излучаемого импульса. 

Наиболее крупным недостатком индукционного излучателя AB- 
ляется его подверженность кавитационным разрушениям, которые 
приводят к эрозии мембраны и серьезным повреждениям изоляции 
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катушки. Устройства, обеспечивающие работу индукционного излу- 
чателя, имеют те же отрицательные стороны, что и аналогичные 
блоки при электрогидравлическом способе возбуждения колебаний. 


Излучатели на основе взрыва смеси газов 


В определенных пропорциях пропан (бутан) и кислород образуют 
смесь, воспламеняющуюся от искры с выделением больших объемов 
продуктов горения. Если этот процесс происходит в закрытой с одной 
стороны трубе, то распростране- 
ние горения вдоль трубы приво- 
дит к образованию детонацион- 
ной волны на некотором ее участке. 
Излучатели на основе взрыва сме- 
си газов называются газовыми 
излучателями. Исходя из описан- 
ного принципа, взрывная камера 
газового излучателя состоит [ Beck- 
mann et al., 1959] из патрубков 7 


7777222472272 
РИ 


WARAAARRARRAARAR: МАМАМА 


МАМАМА 
А 


9070707070766, x 


POO] 


SSL WAS (рис. 17), по которым проводят- 
\ N ся раздельно пропан и кислород; 
\ N смесительной камеры этих KOM- 
\ \ понент 2; провицаемой для смеси 
N N газов перегородки — фильтра 5 
N N которыи служит для отделения 
\ N б смесительной камеры от взрывной 
\ N и предотвращения взрыва газов 
\ N в смесительной камере; взрывной 

À N камеры 4; разнесенных поджига- 

` à N 


ющих электродов 9; стального 
корпуса газового излучателя 6. 
Кроме взрывной камеры в ком- 
плект газового излучателя входят 
баллоны с кислородом и жидким 
пропаном, испаритель для подогре- 
ва жидкого пропана до испарения, компрессор для поддержания на 
определенном уровне давления газа, ручные или электрические 
вентили, шланги для подведения газов к взрывнои камере, измери- 
тельные приборы. Возможны и другие конструкции газового излу- 
чателя. 

Газ из баллонов при определенном расходе непрерывно поступает 
в смеситель под давлением около 2 ат. На 400 2 жидкого пропана 
нужно 0,8 m? кислорода. В одной из конструкций взрывная камера 
имеет длину 6,6 м и диаметр э—20 см. После заполнения взрывной 
камеры смесью газов на поджигающие электроды, которые могут 
быть выполнены в виде автомобильной свечи, подается высоковольт- 
ный импульс, воспламеняющий смесь. Схема поджига аналогична 
приведенной на рис. 16. Открытый конец трубы примерно на 1 м 
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Рис. 17. Излучатель на основе взры- 
ва смеси пропана с кислородом (га- 
зовый излучатель). 


погружается в воду; если излучатель буксируется за судном, то 
он может весь находиться в воде. При объеме камеры в 25 л взрыв 
эквивалентен 100 г тротила. 

Максимум излучаемого спектра частот приходится на 30—70 гц. 
Частота повторения взрывов 1—2 в секунду [Beckmann, 1960]. 

Газовые излучатели, наиболее мощные из всех рассмотренных 
выше, что в сочетании с низкими излучаемыми частотами позволяет 
получать наибольшую глубинность звуковой геолокации. Однако 
газовые излучатели громоздки, опасны в эксплуатации. Они не CBO- 
бодны от резкого повторного удара, связанного с захлопыванием газо- 
вого пузыря, нейтрализация которого требует дополнительных рас- 
ходов газа. Попытки использовать вместо кислорода воздух привели 
к значительному уменьшению давления во фронте взрывной волны. 

Каждому из рассмотренных излучателей присуща своя форма 
импульса. В работе А. В. Калинина и др. [1964a, 6] рассматривается 
зависимость глубинности геолокации от формы импульса в случае 
безграничной изотропной среды с линейным и квадратичным за- 
конами изменения коэффициента поглощения © от частоты. Интен- 
сивность излучаемых колебаний в случае излучения «видеоимпульса» 
убывает пропорционально первой или второй степени от расстояния, 
а в случае «радиоимпульса» — не медленнее, чем по экспоненте с за- 
висимостью ее крутизпы от частоты заполнения импульса. 

Для случая квадратичной зависимости коэффициента поглощения 
от частоты в этой работе выполнен сравнительный расчет глубинности 
геолокации при возбуждении «видеоимпульса» колокольной формы 
f(t) =e” и «радиоимпульса» вида f(t) = oe, Для yka- 
занного «видеоимпульса» расчет проводится по формуле (в символах, 
причятых в нашем изложении, и с исправлением коэффициента в зна- 


менателе) 


h= ав ‘Зав У 5 (1 Bi)’, (50) 
где /, — интенсивность колебаний в точке приема; Р, — импульсная 
акустическая мощность источника; Ку и К, — коэффициенты отра- 


жения от границ раздела; 0%— коэффициент поглощения; й — глу- 


бина до отражающей границы. 
Расчет выполнен А. В. Калининым и др. для случая A > Ё,, 


где A, — глубина воды. При мощности Р, = 10° вт, длительности 
импульса порядка 10 мксек, коэффициенте отражения K, = К, ~ 0,3 
и коэффициенте поглощения с, = 9-107? сек?/м окончательная фор- 


мула принимает вид: 


103 ЕЗ 
h~ gag =, вт / м^. (51) 


Для вышеуказанного «радиоимпульса» при рабочей частоте 
fo = 10 кгу, длительности импульса т = 2.103 сек и мощности Ру = 


= 10° em получена формула 
102 "0 ава | 
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Если интенсивность принимаемого сигнала вдвое превосходит 

уровень шумов моря и равна Г, › = 107° вт/м?, то №; ~ 420 м, 
а h, => 50 м. На основании такого сравнения делается вывод о пре- 
‚имуществах ударного способа возбуждения акустических KOJIC- 
баний по сравнению с возбуждением импульсов в виде отрезка сину- 
 соиды, аналогичные результаты получены и в ВИТРе по дру- 
гой методике исследований. 
В настоящее время технически проще получить большие излу- 
 чаемые мощности при генерировании «видеоимпульсов», чем «ра- 
диоимпульсов». Однако, как мы видели, вибраторы имеют ряд 
положительных качеств — сравнительно острые характеристики на- 
правленности, надежность и высокую стабильность в работе. Ёсли 
допустить, что будет создан конструктивно простой и мощный низ- 
кочастотныи излучатель упругих колебаний в виде отрезка сину- 
соиды, то он, с учетом сосредоточения энергии в узкои полосе низких 
частот и коэффициенте концентрации порядка нескольких десят- 
ков, будет обеспечивать глубинность в несколько сот метров. 

В проливе Лонг-Айленд [Smith, 1958] выполнялись исследова- 
ния с геолокатором мощностью 2900 вт на частоте 6 Key и длитель- 
ностью импульса от 1 до 9 мсек, в результате которых получена 
глубинность свыше 130 м, а с установкой акустических систем 
на дно — 250 м. Этот эксперимент подтверждает вывод о том, что на- 
ряду с разработкой излучателей ударного типа необходимо искать 
пути создания простых мощных низкочастотных генераторов им- 
пульсов в виде отрезка синусоиды или затухающей синусоиды. 

_ Таким образом, в настоящее время еще отсутствуют излуча- 
тели, которые не имели бы крупных недостатков и могли бы дли- 
тельное время работать в аппаратуре звуковой геолокации без 
замены деталей при приемлемых энергетических затратах и боль- 
ших излучаемых мощностях. 

Перспективы, открывающиеся в связи с применением метода 
звуковой геолокации, заставляют ученых многих стран настойчиво 
искать решения центральной задачи, тормозящей в настоящее время 
более широкое внедрение геолокации — создание надежных мощных 
излучателей. Несомненно, эта сложная задача со временем будет 
решена. 


$ 2. Приемные устройства (приемники акустических 
колебаний) 


В аппаратуре звуковой геолокации в качестве приемных устрой- 
ств используются электроакустические преобразователи, реагиру- 
ющие на изменение давления в среде. Иногда по аналогии с гидро- 
акустикой они называются гидрофонами, в дальнейшем изложении 
применяется термин «приемники». 

Наиболее широкое распространение в звуковой геолокации 
нашли керамические приемники, использующие пьезоэлектрическии 
эффект некоторых материалов, а также магнитострикционные при- 
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емники, устройство и принцип действия которых, в силу обратимо- 
CTH эффекта магнитострикции, не отличается от рассмотренных выше 
магнитострикционных излучателей. 

Пьезоэлектрический эффект состоит в том, что в процессе дефор- 
мации в некоторых материалах (кварц, сегнетова соль, поляризо- 
ванные керамики — титанат бария, цирконат титаната свинца и др.) 
возникают электрические потенциалы на их поверхностях. Пьезо- 
электрический эффект обратим. Если поверхности деформируемого 
кристалла соединены с электрической цепью, то в ней возникает 
ток, пропорциональный приложенному к кристаллу давлению. 
Пьезоэлектрический эффект широко применяется в технике и 
описан в литературе |Ананьева, 1963; и др.]. 

В мощных геолокаторах П и 
ПТ классов наиболее часто при- 
меняется пьезокерамика в виде 
тонкостенных цилиндров с ради- 
альнойи поляризацией, имеющая 
равномерную чувствительность 
в звуковом диапазоне частот. 
Одна из конструкций такого при- 


емника приведена на рис. 18. НЯНЯ 9 
Чувствительный элемент J, MMe- 
ющий серебряное покрытие на 4 / ae 
внутреннеи и ’жной поверх- 

УТР (ANERE beers JERE Рис. 18. Конструкция пьезоприем- 
HOCTAX, помещается между изоля- ъа. 


ционными шайбами 2, закре- 

пленными металлическими стя- 

жками 9, которые служат для защиты элемента от механиче- 
ских повреждений. К серебряным покрытиям элемента при- 
паиваются токосъемные проводники 4. Приемник помещается в хлор- 
виниловый шланг, наполненный под давлением 1—2 ат электро- 
изоляционной жидкостью (например, чистым соляром) для создания 
акустического контакта между приемником и водои, а также для 
придания косе нейтральной плавучести. Отдельные элементы кре- 
пятся друг с другом вспомогательными изолированными проводами. 
Хлорвиниловый шланг с пьезоэлектрическими приемниками Ha- 
зывается акустической косой (в сейсморазведке — сеисмической 
косой) и буксируется на кабель-тросе за судном. Отраженные от 
границ раздела горных пород акустические имнульсы принимаются 
при распространении от дна к поверхности воды, а затем второи 
раз принимаются ненаправленными приемниками после отражения 
от поверхности воды. Отражения от поверхности особенно сильны 
при спокойном море и ослабевают при волнении за счет беспорядоч- 
ного отражения (при длинах морских волн, соизмеримых с акусти- 
ческими волнами). Если коса буксируется близко к поверхности 
воды, то на низких частотах проявляется интерференция прямои 
и отраженной от поверхности воды волн. Для импульсов в виде 
отрезка синусоиды давления за счет интерференции будут иметь 
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À 
максимумы при заглублениях приемников на GZ И далее — кратных 


+ _[Зверев, 1964]. Следовательно, выгодно буксировать косу с за- 


À 
глублением на TZ > однако при сравнительно высоких частотах BC- 


личина A мала, выдержать точно заглубление не удается и коса 
буксируется с заглублением, заведомо большим нескольких длин 
волн. Для погружения косы на заданную глубину иногда приме- 
няется груз, подвешиваемый на кабель у судна, аналогично тому, 
как это делается в морской сейсморазведке [Юров, Вартанов, 1959]. 

Чувствительность одиночного приемника определяется отноше- 
нием э. д. с. Ё к давлению ро, вызвавшему возникновение э. д. с. 
Для тонкостенного цилиндрического радиально поляризованного 
приемника с внешним диаметром, равным 27, статическая чувстви- 
тельность определяется формулой | 


= rps, = 4,1 Г, (53) 
Ро 


And 6 
где постоянная £5, = — ‚ dı — поперечныи пьезоэлектриче- 


скии модуль керамики, € — диэлектрическая проницаемость Kepa- 
мики. Обычно значения 4.1 и 23, приводятся в системе СГС, mepe- 
счет в единицы системы СИ приводится ниже: 


1 1 


| da [см ?.г 2. еч = ds, [ед. СГСЭ/дин] = 3 · 10%,; [к /дин] = 
= 3-104 ds, [к/н] = 300 ds, [см/е] = 3-104 ds, [40/6]; 


№“. 3. 
231 |CM*+2 ? · сек 


| = 03 [см?/ед. СГСӘ] = 


1 
3 


Численное значение чувствительности в формуле (53) приведено 
для средних значений керамики титаната бария, причем, еслигв см, 
то чувствительность будет в мкв-см”/дин, т. е. мив/акбар. Из 
формулы (53) видно, что чувствительность не зависит от толщины 
и высоты цилиндра, а прямо пропорциональна его радиусу. 

Отметим, что чувствительности тонкостенного цилиндра и тонко- 
стеннои сферы того же радиуса равны. 

Немаловажное значение для использования пьезокерамики имеет 
емкость приемника. Керамика, имеющая небольшую собственную 


Со 
= большим реактив- 


ным (емкостным) сопротивлением и подсоединение к ней кабеля 
со значительнои емкостью может оказать сильное шунтирующее 
действие. Это объясняется тем, что внутреннее сопротивление KE- 
рамики как генератора напряжения для исключения перегрузок 
должно быть много меньше сопротивления нагрузки (в данном слу- 


= Е 10° gs, [см2 к] = = • 1072831 [в мун]. 


емкость C, обладает для данной частоты f = 
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чае — реактивного сопротивления кабеля). Емкость цилиндриче- 
ской керамики определяется соотношением 


erh 


(54) 


i 
‚я 
Å 
4 


a ee ee ne 


Рис. 19. Влияние наклона характеристики направленности акустической 
системы. а — при вертикальном положении характеристики направлен- 
ности; 6 — при наклоне на угол, равныи углу падения пластов. | 


Реактивное (емкостное) сопротивление цилиндрического при- 
емника определяется выражением 


х 
| 
| 


С oC, 0’ (99) 
т.е. с увеличением толщины цилиндра возрастает его реактивное 
сопротивление за счет уменьшения емкости. Удельная проводимость 
керамики титаната бария. при нормальных температурах 
4.105 15 м/(ом -мм?), поэтому активное сопротивление керамики очень 
велико (десятки — сотни Мом) и в данных расчетах не учитывается. 
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| | | Отдельные керамиче- 
ские пьезоприемники мож- 
но соединять с учетом их 
полярности в после- 
довательно-параллельные 
группы, соответственно 
увеличивая или умень- 
шая суммарную емкость 
и чувствительность. Раз- 
нос приемников на неко- 
торое расстояние создает 
направленную систему (см. 
гл. І, $ 2). Характеристи- 
ки направленности могут 
быть получены и вводом 
искусственных (электри- 
ческих) временных задер- 
жек Петров, 19626 ] между 
приемниками. Использо- 
вание линии задержек 
с отводами и коммутации 
| Хортон, 1961] позволяет 
осуществлять перемеще- 
ние главного максимума 
характеристики напра- 
вленности в пространстве, 
что эквивалентно наклону 
или повороту всеи группы 
(базы) приемников. Такой 
прием в звуковой геоло- 
кации полезен для уве- 
личения интенсивности 
сигнала, отраженного от 
наклонных границ раз- 
дела. 
Эксперименты с накло- 
ном акустической системы 
геолокатора 3Г.1-2 выпол- 
нялись ВИТРом в 1962 г. 
на крыле антиклинальной 
складки Сангачалы — Ду- 
ванный-море (Бакинский 
архипелаг). При горизон- 
тальном расположении 
акустической системы за- 
пись слоистости была He- 
f четкой или совсем OTCYT- 
n | ствовала (рис. 19, а); при 
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Рис. 20. Влияние волнения моря на характер записи. 
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углах наклона системы, близких к углам падения отражающих границ, 
запись получалась четкой и глубинность локации увеличивалась 
(рис. 19, 6). В правой части эхограммы (точка В) видно угловое 
несогласие между залеганием пород апшеронского и древнекаспии- 
ского возраста. Интересно отметить, что при многократном прохо- 
ждении по профилю с различными углами наклона акустической 
системы на эхограммах лучше выделялись те породы, углы падения 
которых соответствовали наклону акустической системы. Интер- 
претация материалов эксперимента показала возможность опреде- 
ления истинных углов падения пластов горных пород по наклону 
характеристик направленности акустической системы. Кроме того, 
наклон системы создает условия для определения средних скоростеи 
распространения акустических волн в горных породах путем из- 
мерения времени вступления отраженных сигналов или их амплитуд 
[Волкова, Соколов, 1964]. 

Необходимо отметить, что точность определения средних скоро- 
стей и углов падения слоев тем выше, чем острей угол раствора 
главного максимума Ө характеристики направленности акустиче- 
ской системы. Однако, если приемо-излучающая система жестко 
связана с корпусом судна, то при малых углах даже при небольшом 
волнении моря нарушается непрерывность записи отражающих 
горизонтов. Влияние качки судна на качество эхограмм видно из 
рис. 20, полученного при волнении 4—9 баллов с акустической 
системой, имеющей угол раствора главного максимума Ө = 26°. 
При волнении 4—0 баллов ровные отражающие поверхности реги- 
стрируются зубчатыми, а при большей высоте волны запись начинает 
прерываться. 


$ 3. Усилители и фильтры 


Для усиления малых напряжений, снятых с пьезоприемника, 
в звуковой геолокации применяются ламповые и полупроводнико- 
вые усилители. Усилители геолокационной аппаратуры подразде- 
ляются на предварительные усилители, усилители напряжения 
и усилители мощности. 

Предварительные усилители располагаются в непосредственной 
близости к пьезоприемникам (в косе) и предназначаются для MC- 
ключения влияния емкости кабеля, соединяющего приемник с уси- 
лителем напряжения, а также для первоначального усиления малых. 
напряжений, снятых с приемника (обычно составляющих десятки 
микровольт — десятки милливольт), до напряжения, достаточного 
для трансляции сигналов по кабелю. Особое внимание при этом 
обращается на согласование сопротивлений пьезоприемников с вход- 
ными цепями предварительного усилителя. Если влияние емкости 
C, соединительных проводов пренебрежимо мало по сравнению 
с емкостью С, приемника, С, » С, а входное сопротивление А 
предварительного усилителя имеет активный характер, то, учиты- 
вая только влияние С и пренебрегая другими сопротивлениями 
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цепи, можно составить простую эквивалентную электрическую 
схему. Представим приемник в виде последовательно соединенного 
генератора напряжения (/ и емкости С. приемника, а нагрузку — 
последовательно соединенного с ними сопротивления А. Необходимо 
установить влияние этои цепи на напряжение на входе предвари- 
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Рис. 21. Влияние емкости пьезокерамики и вход- 
ного сопротивления усилителя на частотные ха- 
рактеристики аппаратуры. 


тельного усилителя U, по сравнению с исходным напряжением U. 
Решая эквивалентную схему относительно этих величин для стацио - 
нарных колебаний, имеем 


В. — 1 < 4 1 
Us — И 1 2 И 1 ү т 
t+ (=) ‘+ (об; 
Угол сдвига фаз ф равен 


1 1 


70 


Из уравнений (06, 07) видно, что при постоянной емкости прием- 
ника и одном и том же напряжении на пьезоприемнике, уровень 
сигнала на входе усилителя будет тем больше, чем больше входное 
сопротивление А; величина фазового сдвига при тех же условиях 
уменьшается с увеличением А. Например, при использовании одного 
пьезоприемника с емкостью 9000 пф для приема сигналов с электро- 
гидравлическим излучателем, имеющим максимум спектра на ча- 


U 
стоте 300 гц, зависимость -y выражается графиком, приведенным 


K 


на рис. 21, a. 

В звуковой геолокации используется только один регистриру- 
ющий канал, поэтому постоянные фазовые сдвиги (57) не играют 
существенной роли и не учитываются, даже если регистрируется 
динамика сигнала. 

В соотношение (56) входит кроме входного сопротивления ча- 
стота, следовательно, рассмотренная эквивалентная цепь оказы- 
вает влияние на амплитудно-частотную характеристику сквозного 
приемного тракта. Очевидно, что чем меньше А и f, тем сильнее 
будет «завал» частотной характеристики на низких частотах. Ja- 


U 
BUCUMOCTb im от частоты для одиночного приемника с емкостью 


С. = 9000 пф и различными величинами А приведена на рис. 21, 6. 

Главное следствие, которое вытекает из формулы (56) и приве- 
денных графиков, заключается в том, что входная цепь предвари- 
тельного усилителя должна быть достаточно высокоомной. С учетом 
этого обстоятельства дальнейшая схема предварительного усили- 
теля может иметь любой вид, обеспечивающий заданные параметры 
по коэффициенту усиления (равному обычно около 100), частотной 
характеристике, уровню шумов и т. д. Расчет и особенности схемных 
решений импульсных широкополосных усилителеи рассматри- 
ваются в специальных курсах радиотехники (например, [Цыкин, 
19601). Отметим только, что для уменьшения потерь на кабеле дли- 
ной 70—150 м, соединяющем предварительный усилитель с судовой 
аппаратурой, предварительный усилитель имеет на выходе катодный 
повторитель. Для защиты усилителя от перегрузок при больших 
уровнях сигналов, например, при близких взрывах, применяются 
системы, пропускающие малые сигналы и срезающие большие. 
В простейшем случае такие устройства состоят из двух параллельно 
соединенных разными полярностями диодов. Динамические харак- 
теристики интенсивных сигналов при этом искажаются. Питание схе- 
мы предварительного усилителя осуществляется по кабелю с судна 
или местной батареей. 

Иногда вместо предварительного усилителя используется пони- 
жающий трансформатор. В этом случае трудно осуществить передачу 
сигналов в широком диапазоне частот. Кроме того, трансформатор 
снижает и без того малый уровень входного сигнала, поэтому по- 
является необходимость резко увеличивать чувствительность при- 
емной системы. 
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Усилитель напряжения предназначается для усиления сигнала, 
‚поступившего с выхода предварительного усилителя, до напряже- 
ния, достаточного для раскачки каскадов. усилителя мощности. 
Входная цепь усилителя напряжения согласуется с выходом пред- 
варительного усилителя. На входе или после первых каскадов 
включаются фильтры, которые имеют низкоомный вход, поэтому им 
предшествует катодный повторитель. Наиболее часто применяются 
RC- или ГС-фильтры верхних и нижних частот с крутизной 18— 
24 06 на октаву, так как их независимое сочетание позволяет про- 
пускать в рабочем диапазоне практически любые полосы. частот. 
Граничные частоты фильтров выбираются по любому принципу, 
например, по октавному (ЗГЛ-3): 10; 20; 40; 80; 160; 320 гц. В канад- 
ском геолокаторе «Марк-2А» граничные частоты фильтра нижних 
частот равны 100; 130; 169; 220; 286; 371; 483; 627; 816; 1016; 1380: 
1790; 2330; 3030 гц, а фильтра верхних частот — 20; 30; 45; 68; 
101; 152; 178; 342; 513; 769; 1150; 1730 гц. Рабочая полоса частот 
устанавливается фильтрами в процессе работы и зависит как от 
задачи геолокации, так и от уровня шумов, спектра излучателя 
ит. д. 

Геолокационные работы по изучению верхней части разреза 
донных отложений выполняются на более высоких частотах, чем 
глубинная геолокация. В то же время сигналы от дна и ближайших 
к нему напластований, приходящие по времени раньше глубинных, 
как правило, наиболее интенсивны и для их регистрации не требуется 
больших коэффициентов усиления, тогда как регистрация глубин- 
ных сигналов требует больших коэффициентов усиления. На этих 
особенностях уровней сигналов основаны устройства временной ав- 
томатической регулировки усиления (ВАРУ), плавно изменяющие 
усиление от момента излучения до момента окончания цикла при- 
ема по заданному закону. Применение ВАРУ приводит к непрерыв- 
ному искажению сигнала, но уровень слабых и интенсивных сигна- 
лов после ВАРУ выравнивается. Для этих же целей иногда при- 
меняются логарифмические усилители, а также двухканальный при- 
ем и регистрация. Один из каналов регистрирует высокочастотные 
сигналы, а другой — низкочастотные. Регистраторы (самописцы) 
могут быть как автономными, так и совмещенными — на одной ленте 
ведется запись обоих каналов. В последние годы в аппаратуре зву- 
ковой геолокации начала применяться магнитная запись сигналов. 
Цепи магнитной записи включаются до фильтров. Это позволяет 
вести последующую перезапись на различных фильтрациях |Leen- 
hardt, 1963]. 

Усилители напряжения имеют плавную и ступенчатую регули- 
ровку усиления в пределах 80—120 06 и гнезда для визуального 
наблюдения сигналов на осциллографе.. 

Магнитострикционные приемники, имеющие низкое активное 
сопротивление обмотки, применения предварительных усилителеи 
не требуют. Усилитель напряжения в этом случае собирается по 
_ резонансной схеме и не имеет специальных фильтров. Такое ycrpou- 
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ство имеют геолокаторы ЭГЛ-1 и ЗГЛ-2, разработанные 
в ВИТРе. 

Для увеличения глубинности геолокации иногда применяются 
циклические накопители сигналов, суммирующие на магнитном 
носителе сигналы от 4 до 16 циклов излучение — прием, а затем 
с помощью считывающих головок снимающие суммарный сигнал 
для подачи его на усилитель мощности и регистратор. 

Усилители мощности служат для отдачи в нагрузку заданной 
мощности сигнала. Нагрузкой служит чувствительная электрохи- 
мическая или электротермическая бумага. Согласование выходного 
каскада с бумагой — трансформаторное. В цепях выходного Kac- 
када имеются устройства, осуществляющие детектирование сиг- 
нала. | | 
Ниже приводятся примерные данные разработанного Е. Ф. Дуб- 
ровым, С. H. Бирюковым, В. В. Дубовым, А. И. Пестринским, 
В. П. Порфировым и др. геолокатора ЗГЛ-3, пригодного для 
работы с газовым, электрогидравлическим или индукционным излу- 
чателями: коэффициент усиления 126 06; рабочий диапазон частот 
от 10 гц до 4,5 кгц; динамический диапазон сигнала (отношение 
максимального сигнала к минимальному) 40—60 06; регулировка 
усиления плавная и ступенчатая (ступенями через 20 06) до 120 06; 
питание от сети переменного тока. В сложных сейсмогеологиче- 
ских условиях Балтики с ЗГЛ-3 получена глубинность 300—500 м 
при электрогидравлическом излучателе (W = 10 кдж, U = 12 кв). 


$ 4. Регистраторы (самопиецы) и система 
синхронизации работы геолокатора 


В качестве регистраторов (самописцев) в звуковых геолокаторах 
применяются несколько видоизмененные фототелеграфные приемные 
аппараты, известные еще с середины прошлого века. Наибольшее 
применение нашли самописцы барабанного типа со спиралью и реже 
самописцы с пером на непрерывной круговой ленте. 

Принцип действия первого из них заключается в том, что на вра- 
щающемся барабане укрепляется один виток проволоки, являющейся 
одним из электродов. Вторым электродом служит контактная линейка, 
расположенная над барабаном. Электрочувствительная бумага по- 
мещается между барабаном и линейкой. Барабан жестко закреплен 
на оси, связанной через редуктор с электромотором, вращающимся 
с большой точностью. На этой же оси находятся синхронизирующие 
кулачки, замыкающие контакты цепи запуска излучателя. При 
вращении барабана точка контактирования спирали с линейкой 
(через бумагу), к которым подключен выход усилителя мощности, 
равномерно перемещается поперек бумажной ленты. Этим дости- 
гается временная развертка, т. е. разделение сигналов по времени 
их прихода к приемнику. Если синхронизирующие кулачки устано- 
влены относительно спирали так, что излучение происходит всегда 
в начале развертки, то сигналы от горизонтально расположенной 
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отражающей границы будут в разные циклы излучения — приема 
регистрироваться на одном и том же расстоянии от края бумажной 
ленты; если же отражающая граница наклонная, то последующие 
сигналы будут приходить с запаздыванием (или опережением) и за- 
регистрируется наклонная линия. Таким образом, на самописце 
регистрируется временной разрез напластований горных пород. 

Поскольку скорость распространения колебаний в горных поро- 
дах не известна и меняется от участка к участку, то скорость вращения 
барабана выбирается такой, что масштаб записи соответствует сред- 
ней скорости распространения акустических волн в воде (1500 м/сек). 
Этот условный масштаб подлежит корректировке и переводу в истин- 
ный при обработке эхограмм. В ряде случаев, например, при ре- 
гистрации местоположения границ грабенов и горстов, зон разло- 
мов, куполов антиклинальных структур и т. д. знание истинного 
вертикального масштаба не обязательно. 

Регистрация ведется на электрочувствительной бумаге (электро- 
химической или электротермической), которая темнеет при пропус- 
кании через нее электрического тока, причем тем сильней, чем больше 
воздействующий ток (напряжение). Электрохимическая бумага имеет 
больший динамический диапазон регистрируемых сигналов (до 
20 06), но требует увлажнения, запись на ней с течением времени 
тускнеет и боится сильного светового воздействия. Электротерми- 
ческая бумага хуже по динамическому диапазону (6—8 06), но 
не требует увлажнения, не боится светового воздействия, и записи 
на ней не теряют качества со временем. На практике применяются 
оба типа бумаги. 

Сигналы каждого цикла излучение — прием регистрируются 
на своем участке бумаги, для этого бумага непрерывно медленно 
или периодически сдвигается (сматывается в рулон). Скорость дви- 
жения бумаги выбирается такой, чтобы сигналы, зарегистрирован- 
ные в соседние циклы, глазом не разделялись. Этим достигается 
некоторое суммирование сигналов и облегчается выделение (корре- 
ляция) полезной информации из беспорядочно приходящих шумов. 
Если используется регулируемая импульсная протяжка бумаги, 
то на бумагу периодически наносятся метки времени. Кроме того, 
все самописцы имеют «оперативную отметку» в виде линии, прочер- 
чивающейся на бумаге при нажатии соответствующей кнопки опе- 
ратором, при этом на линейку подается напряжение, которое и от- 
мечается на бумаге. Описанный способ регистрации сигналов носит 
название метода «переменной плотности, или яркостной модуляции», 
в отличие от метода «амплитудной модуляции», когда развертка 
осуществляется в координатах амплитуда — время (электроннолу- 
чевой трубкой или гальванометром — на движущуюся фотобумагу). 
Для вращения барабана самописца могут использоваться электро- 
моторы постоянного тока с центробежными регуляторами (приме- 
няются в геолокаторе ЗГЛ-2, имеющем масштабы записи по воде 75; 
150 и 300 м с автоматической фазировкой в пределах утроенного 
масштаба) или синхронные моторы с питанием от камертонного 
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генератора (ЗГЛ-3). Последние имеют более высокую стабильность 
скорости вращения, так как камертонный генератор дает точность 
до 10-6 сек. Кроме того, плавно изменяя частоту, можно синхрони- 
зировать одновременную работу нескольких самописцев, причем 
командные импульсы на излучение вырабатывает только один из 
них. При регистрации коротких импульсов (от электрогидравличе- 
ского удара) вращение барабана за один оборот не должно меняться 
более, чем на 1/1000 оборота. Для моторов постоянного тока могут 
быть получены такие же точности путем сравнения скорости вращения 
мотора постоянного тока с частотой кварцевого генератора. По та- 
кому принципу работает самописец модели 3080А фирмы Альден, 
который используется в геолокаторе «Марк-2А» (Канада). Cra- 
бильность скорости развертки этого прибора составляет 10-5, причем 
набор скоростей развертки имеет 6 ступеней: один оборот совер- 
шается в 2; 1; 0,9; 0,25; 0,125 и 0,0625 сек. Это соответствует масшта- 
бам (по воде) 1500; 750; 375; 187,5; 93,75; 46,875 м. Ширина бумаги 
самописца — 200 мм. 

Второй способ развертки заключается в том, что один из контакт- 
ных электродов в виде иглы или нескольких игл укрепляется на 
бесконечной движущейся ленте, вторым электродом является метал- 
лический стол, на котором ‘лежит электрочувствительная бумага. 
Все остальные элементы самописца (системы стабилизации движения 
бесконечной ленты, протяжка бумаги и т. п.) остаются те же, что 
и y барабанных самописцев. Несмотря на некоторое усложнение 
конструкции самописца с бесконечной движущейся лентой, нам 
он кажется более прогрессивным, так как позволяет получить ббль- 
шую четкость записи и легче поддается регулировкам. Такой camo- 
писец применен в портативном теолокаторе ЗГЛ-1, имеющем мас- 
штаб регистрации по воде 20 и 40 м с фазировкой в пределах 50% 
масштаба. Ширина бумаги самописца — 220 мм. 

Значительно реже в аппаратуре звуковой геолокации приме- 
няются индикаторы на электроннолучевых трубках с регистрацией 
на фотобумаге или кинопленке. Такие устройства полезны при 
работе с излучателями, у которых время от момента подачи команды 
на излучение до самого излучения меняется. Следовательно, упра- 
влять началом развертки нужно от фактического момента излучения, 
при этом самописец должен быть безынерционным и работать в 
ждущем режиме. Наиболее приемлема в этом случае индикация на 
электроннолучевой трубке. С помощью трубок получают сигналы 
в амплитудной модуляции для изучения динамических характери- 
стик волн. 

Система синхронизации работы блоков геолокатора обычно не 
сложна и осуществляется, как уже указывалось, от кулачков само- 
писца, замыкающих контакты запуска излучателя. Командный 
импульс поступает в устройство, управляющее работой излучателя 
($ 1, гл. Ц). Вулачки самописца управляют и подачей сигнала на 
записывающие электроды самописца. Так, если излучение произ- 
водится не на каждом обороте барабана самописца, то по желанию 
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Рис. 23. Внешний вид геолокатора NQS-158 (Япония). 


1 и 2 — энергетические блоки излучателя и усилителя: 3 — регистратор; 4 — п 
5 — Излучатель с кабелем 


риемник; 
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оператора на время холостых оборотов барабана сигнал может быть 
отключен, чтобы не записывать шумы. В некоторых геолокаторах 
(«Марк-2А», ЭГЛ-3) управление их работой производится cne- 
циальными электронными схемами, однако для отметки начала 
цикла по-прежнему используется барабан самописца. 

Питание аппаратуры звуковой геолокации обычно производится 
от бортовой сети судна и редко от аккумуляторов (ЗГЛ-1). Наиболее 
мощных энергетических установок (несколько киловатт) требуют 
геолокаторы I] класса с электрогидравлическими и индукционными 
излучателями, причем самый большой отбор мощности для зарядки 
накопительных емкостей требуется в первый момент зарядки, 
затем потребляемая мощность падает. Неравномерность потребляе- 
мой мощности снижает к. п. д. устройства в целом. Для улучшения 
к. п. д. и выравнивания нагрузки генератора иногда принимаются 
специальные меры. Для исключения влияния на приемную аппара- 
туру по цепи питания желательно подключать мощные накопитель- 
ные устройства к самостоятельным генераторам. 

О конструктивных оформлениях каждого устройства геолокатора 
говорилось в соответствующих параграфах, общее конструктивное 
оформление геолокаторов выполняется или в виде отдельных блоков 
(ЗГЛ-1, ЗГЛ-2, приведенный на рис. 22), что в корабельных условиях 
иногда облегчает размещение и эксплуатацию аппаратуры, или 
в виде больших стоек. На рис. 23 в качестве примера последней кон- 
струкции приведен общий вид геолокатора NQS-158. 

Выводы. В настоящее время в ряде стран созданы звуковые 
геолокаторы, отличающиеся в зависимости от их назначения пара- 
метрами, методами применения, а также устройством основных уз- 
лов. Последнее главным образом относится к способу возбуждения 
упругих колебаний и их приему. Поиски наиболее рациональных 
и удобных устройств для возбуждения и приема колебаний еще 
не закончены. Необходимость скорейшего внедрения аппаратуры 
звуковой геолокации в практику морских геологических исследо- 
ваний обусловливает использование несовершенной аппаратуры, 
которая конструктивно дорабатывается в процессе выполнения 
работ. Наряду с поиском новых принципов возбуждения колебаний 
ведутся исследования по улучшению электронных блоков аппарату- 
ры и созданию приборов, позволяющих, помимо естественной корре- 
ляции и суммирования сигналов Ha эхограмме, осуществлять про- 
граммное суммирование от нескольких циклов излучение — прием 
с пелью выделения слабых по сравнению с уровнем помех сигналов 
от глубокозалегающих отражающих горизонтов. Несмотря на ряд 
недостатков, имеющихся сейчас в аппаратуре звуковой геолока- 
ции, она с успехом применяется для решения ряда практических 
задач. 
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Применение звуковой геолокации 


Благодаря непрерывности записи и большой ее наглядности 
метод звуковои геолокации нашел широкое применение для реше- 
ния различных геологических и геофизических задач на акваториях 
рек, озер и морей. 

В настоящей главе приводятся наиболее характерные примеры 
использования метода без подробного описания геологического 
строения районов работ. 


$ 1. Инженерно-геологические исследования 


Для инженерно-геологических исследований обычно применя- 
ются геолокаторы І класса [Савельев, 19596; Smith, 1958; и др.|. 

Ряд задач инженерно-геологических -изысканий, включающих 
исследование отложении, служащих естественными основаниями 
гидротехнических сооружений на реках, озерах и морях; выбор 
трасс трубопроводов, пересекающих водные преграды; решение 
вопросов, связанных CO строительством портов, волнозащитных 
и берегоукрепляющих сооружений, подводных тоннелей, морских 
нефтепромыслов и т. п., требует изучения геологического строения 
дна — определения мощности и характера рыхлых отложений, 
элементов их залегания и площадного распределения; определения 
глубины залегания и рельефа коренных пород. 

Инженерно-геологические изыскания на акваториях предусмат- 
ривают сложный комплекс исследований. Рыхлая толща пород 
обычно подвергается трудоемкому ручному бурению (или вибро- 
бурению) с отбором кернов и изучением их в лабораторных усло- 
BUAX. 

Результаты этих работ не всегда успешны, особенно в части 
определения характера залегания пород и их своиств. 

Многие из вышеперечисленных инженерно-геологических задач 
могут эффективно решаться с помощью метода звуковой геолокации. 
Как указывалось выше, акустикогеологический разрез подводных 
отложений является временным разрезом, отражающим только 
характер напластований без расшифровки свойств пород, хотя 
в последние годы проводятся работы по расчленению осадков Ha oc- 
новании изучения формы записи акустических сигналов [Бузо, 
1952; Сергеев, 1958]. По-видимому, по мере накопления фактиче- 
ского материала и привлечения метода спектрального анализа эта 
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задача будет решена. Для точного определения мощности осадков 
и составления геологических разрезов метод звуковой геолокации 
должен сопровождаться бурением, аэрофотосъемкой прибрежной 
зоны, отбором образцов пород и другими методами. 

Согласно результатам исследований, выполненных на аквато- 
рии Каспийского моря, по характеру записи и глубинности про- 
никновения акустической энергии донные отложения могут 
быть подразделены на три основных типа [Савельев, 195961: mono- 
литные (скалы, валуны), крупнообломочные (пески, галька, гравий, 
ракуша), пластичные (глины, суглинки, супеси) и илистые. Луч- 
шие результаты получаются при расчленении илистых отложений, 
так как скорости распространения упругих колебаний в них и их 
плотности близки к таковым воды, поэтому потери при отраже- 
нии на границе вода — донные отложения малы. Исключение соста- 
вляют илы органического происхождения: из-за большого коли- 
чества в них пузырьков газов и органических коллоидов проник- 
новение акустической энергии мало. В таких районах эхограммы, 
полученные методом звуковой геолокации, имеют плохое качество. 

Распространение акустических волн в обломочных породах в OC- 
HOBHOM зависит от частоты возбуждаемых колебаний и плотности 
пород. В рыхлых песках, насыщенных водой, проникновение энер- 
гии большее, чем в плотных, слои ракуши редко проницаемы для 
акустических волн. 

Для монолитных пород характерны большие акустические со- 
противления, поэтому звук в них практически не проникает. 

Разнообразие пород в естественных условиях и многочисленные 
комбинации их, а также сложная зависимость глубины проникнове- 
ния акустической энергии одновременно от разных факторов (аку- 
стическое сопротивление, поглощение и рассеивание) не дают воз- 
можности составить единых рекомендации, в каждом частном случае 
будут получаться свои, особые результаты. Можно говорить только 
о благоприятных грунтовых условиях, менее благоприятных и пло- 
хих. Сравнительно небольшая мощность современных отложений 
позволяет для регистрации рельефа коренных пород под ними приме. 
нять маломощные геолокаторы [ класса, имеющие высокую разре- 
шающую способность (до 0,5 м), что важно для решения инженерно- 
геологических задач. 

Методически инженерно-геологические исследования выполня- 
ются путем прохождения с геолокатором профилей по намеченной 
сетке, с привязкой по береговым ориентирам. В случае сложных для 
использования геолокаторов грунтовых условий работы ведутся 
по «точкам» с укладкой акустической системы на дно [Савельев, 
1959a, 6; Smith, 1958]. Такой прием значительно увеличивает глубин- 
ность метода звуковой локации. 
= Для иллюстрации характера сведений, получаемых при инженер- 
но-геологических изысканиях, приводится эхограмма мелководного 
участка Западного Каспия (рис. 24). Четко видна граница рыхлых 
отложений / и коренных пород 2. Мощность рыхлых отложений 
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Рис. 24. Пример записи рельефа и напластований коренных пород под наносами. 


1 — наносы; 2 — коренные породы; А — поверхность воды; Б — дно моря; В — вторичное (реверберационное) отражение. 
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Рис. 25. Эхограмма оз. Имандра. 


увеличивается к правой части эхограммы, и напластования в корен- 
ных породах прописываются хуже. 

Метод звуковой геолокации [Савельев, 1959а] позволяет изучать 
мощность гравийно-галечных отложений. Исследования с этой целью 
проводились на Енисее в районах Енисейской и Красноярской ГЭС. 
Лучшие результаты получаются при установке вибраторов на дно. 
Аппаратура имела частоту излучаемого импульса 10 Key и позволяла 
в благоприятных условиях фиксировать мощность гравийно-галеч- 
ных отложений до о м, если размер преобладающей фракции не пре- 
вышал 8 см, а подстилающие скальные породы не были разрушены. 
Причем мощность слоя определялась по толщине нулевого штриха 
записи. Большие мощности могут быть получены при увеличении 
глубинности действия аппаратуры. 

ВИТРом на озерах Кольского полуострова с аппаратурой ЗГЛ-1 
проводились исследования по определению рельефа дна, расчлене- 
нию рыхлых осадков и определению характера их залегания, опреде- 
лению мощностей рыхлых отложений и, соответственно, рельефа 
кристаллических пород.* Например, на 03. Имандра заснята площадь, 
превышающая 150 км?. 

На эхограммах выделялось несколько типов записи характерных 
отражений: от пород кристаллического основания, обнаженных на дне 
озера, и от их валунно-глыбовых отвалов; от погребенного под рых- 
лыми осадками кристаллического ложа; от песков, слагающих дно; 
от поверхности наслоений, заиленных и глинистых рыхлых осадков; 
от образований водно-ледникового происхождения. 

На рис. 25 приведена эхограмма одного из профилей. На эхо- 
грамме четко зафиксировано отражение от дна. В самой глубокой 
части отражающая поверхность коренных пород погружается, и на 
эхограмме ее место занимает множество слабых отражений от тонких 
рыхлых слоев, круто наклоненных внутрь впадины и сильно пере- 
мятых. По-видимому, здесь имеет место оползание рыхлых осадков. 
Далее регистрируется мульда со спокойно залегающими рыхлыми 
отложениями, характеризующимися слоистостью облекания. Харак- 
тер записи выходов коренных пород всюду одинаков, хотя можно ожи- 
дать, что кристаллическое основание сложено разными породами — 
гранофирами, спилитами и метадиабазами, которые характеризу- 
ются близкими значениями волновых сопротивлений. 

На эхограммах четко фиксировались осадки ледникового проис- 
хождения. На рис. 26 приведена эхограмма, на которой зарегистри- 
рована своеобразная слоистая структура, образующая обращенную 
форму рельефа и представляющая собой разрез моренного вала A 
на коренных отложениях. 

Американские исследователи [МеСате, Nelson, Huckabay, 1958] 
получили интересные данные о геологическом строении океанского 
побережья Техаса и Луизианы. На эхограммах зафиксированы 


* Работы на Кольском полуострове выполнялись по инициативе А. В. Сидо- 
ренко. 
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отчетливые записи контакта голоценовых илов с глинами, песками, 
ледниковыми отложениями плейстоцена. Четко выделяется рельеф 
консолидированных коренных пород. их элементы залегания, плос- 
кости дизъюнктивных дислокаций, контакты куполов соли и вмеща- 
ющих песчаников. зарегистрированы некоторые фациальные линзы 
устричных банок (рифов) среди голоценовых илов на глубине 3—6 м 
от поверхности дна, захороненное песчаное русло плейстоценовой 
реки. Метод звуковой геолокации использовался в комплексе с буре- 
нием, и их результаты хорошо: увязывались. 
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ис. 26. Эхограмма разреза моренного вала Ha коренных породах. 


`_ Помимо инженерно-геологических изысканий решались и задачи 
общегеологического характера. В. О. Смитом [Smith, 1958] при 
инженерно-геологических исследованиях на озерах (Мид, Чикаго) 
и в заливах (Пассамакуоди, Лонг-Айленд) работы выполнялись при 
разных частотах и длительностях импульса излучения. Производи- 
лось определение толщи слоев рыхлых отложений и глубины скалы. 
Результаты геолокации были надежно подтверждены детальным ис- 


следованием кернового материала. 
Большие геолокационные исследования проведены в проливе 


Ла-Манш для выяснения условий строительства туннеля под водой, 


соединяющего Англию с Францией. Были изучены мощности рыхлых 
грунтов и получен рельеф скальных пород [Leenhardt, 1963]. 


$ 2. Геологическое картирование | 


Для целей геологического картирования метод звуковой геолока- 
ции применяется в комплексе с картировочным бурением и сейсмиче- 


ской разведкой MOB и ВМПВ. 
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Геологическое картирование площадей, покрытых водой, является 
одной из основных проблем современной геологии. Для проведения 
поисков полезных ископаемых на морских площадях и их хозяйст- 
венного освоения необходимо предварительное изучение геологии 
и морфологии морского дна в различных геолого-структурных и грун- 
товых условиях. Помимо изучения разнообразных типов геологиче- 
ских структур в нефтегазоносных морских районах метод геолокации 
дает информацию о строении подводных хребтов. Этот метод можно 
использовать при изучении аппаратов грязевых вулканов, разрыв- 
ных нарушений, склонов подводных долин, древних русел рек, вы- 
клиниваний пластов, рифогенных образований и современных тек- 
тонических движений земной коры. 

Для целей геологического картирования применяются геолокато- 
ры Пи Ill классов, которые позволяют получать акустикогеологи- 
ческий разрез до глубин 1—2 км. Несмотря на сравнительно недавнее 
внедрение в практику звуковой геолокации электрогидравлических 
и взрывных излучателеи, исследованы многие районы морей и океа- 
нов и получен ценный геологический материал по геоакустическому 
картированию поддонных слоев. Например, с целью выяснения гео- 
логического строения Осакского залива звуколокационной съемкой 
была покрыта вся площадь, общая протяженность профилей соста- 
вила 550 км [Hayakawa и др., 1964]. Исследователей интересовал 
ряд вопросов: каково продолжение геологической структуры под 
дном залива на глубине 200—300 м; распределение слоев аллювия, 
имеющее значение с точки зрения оседания и поднятия поверхности 
у побережья залива Осака; характер предположительной сбросовой 
структуры и ее элементы залегания. Попутно решались инженер- 
но-геологические задачи. На эхограммах отчетливо выделены стра- 
тиграфические и фациальные границы, разделяющие плиоценовые, 
миоценовые рыхлые отложения и литифицированные подстилающие 
породы. Удалось обнаружить погребенные русла древних рек и раз- 
ломы четвертичного возраста, был выяснен характер складчатости 
горных пород. Интерпретация материалов звуковой геолокации про- 
изводилась с использованием данных драгирования и бурения. 

Методом звуковой геолокации в комплексе с бурением. проводи- 
лось исследование структурного строения континентальной террасы 
к северо-западу от Мексиканского залива [Moore, Curray, 1963]. 
На покрытых съемкой участках континентальной террасы обнаружено 
горизонтальное напластование слоев с падением в сторону моря 
и локальные изменения, связанные со складкообразованием и сбро- 
совой деятельностью, установлен диапировый характер складча- 
тости и обнаружено проявление новейшей тектоники. Максимальная 
глубинность 1650 м. 

Метод звуковой геолокации с использованием твердых взрывча- 
тых веществ успешно применялся в Мексиканском заливе, на севере 
Атлантического океана, в Карибском море и на юго-востоке Тихого 
океана [Ewing, Tirey, 1961]. Получена интересная информация о 
строении Земли под дном океанов. Измерения достигали верхней 
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поверхности слоя с сейсмической скоростью 4—5,5 км/сек. Этот 
специфический слой широко распространен и представлен либо вул- 
каногенными отложениями, либо консолидированными осадочными 
породами. Получены сведения 0 мощности осадочных отложений 
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Рис. 27. Сопоставление эхограммы с сейсмическим;разрезом. 


(4—5 км) и характере залегания их. Совместно с записью отражен- 
ных волн регистрировались преломленные волны для определения 
скоростного разреза. 

В морской нефтяной геологии метод звуковой геолокации приме- 
няется для поиска структур, перспективных на нефть и газ. В ряде 
районов для этой цели можно использовать и геолокаторы І класса. 
Получив представление о формах залегания пород в придонной части 
разреза, можно оценить перспективу района в отношении нефтегазо- 
носности. Примерами районов с таким геологическим строением мо- 
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гут служить: западная прибрежная полоса Каспийского моря, 
некоторые участки Черного и Азовского морей, участки прибрежной 
полосы Мексиканского залива (Техас. Луизиана в США, бассейн 
Тампико Туспан — в Мексике) и др. Несмотря на то, что продуктив- 
ные нефтегазоносные горизонты залегают в указанных районах 
на больших глубинах (до двух и более километров). формы залегания 
таких горизонтов часто повторяются в верхних структурных планах, 
проявляясь в рельефе дна. Например, многие отмели (банки) Каспий- 
ского и Черного морей, сложенные коренными породами, обнажа- 
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Рис. 28. Сопоставление эхограмм с разрезом по данным бурения. 
I — древний каспий; II — апшерон; III — продуктивная толща. 


ющимися Ha дне или покрытыми современными осадками, являются 
сводами диапировых брахиантиклинальных структур. Метод звуко- 
вой геолокации позволяет обнаруживать и картировать такие струк- 
туры и тем самым получать некоторую информацию о строении ниже- 
лежащих продуктивных толщ. Соответствие данных звуковой гео- 
локации по верхней части разреза глубинному строению может быть 
проконтролировано отдельными сейсмическими профилями или бу- 
рением. 

С целью проверки сопоставимости эхограмм с результатами сей- 
сморазведки ВИТРом совместно с ОМГР ВНИИгеофизики в 1964 г. 
выполнена геолокационная съемка участка морского продолжения 
Челекено-Ливанской зоны поднятия на Восточном Каспии строго 
по той же сети, по которой проводилась сейсморазведка методом от- 
раженных волн. Сопоставление результатов, проведенное А. Ю. Юно- 
вым с привлечением материалов А. А. Терехова и gp., приведено 
на рис. 27. В верхней части рисунка помещено графическое изо- 
бражение эхограммы, горизонтальный масштаб которой такой же, 
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как и у расположенного в нижней части рисунка сейсмического про- 
Филя. Для большей наглядности вертикальные масштабы различны. 
Наблюдается хорошее совпадение местоположения крыльев и купола 
структуры. На эхограмме, кроме того, зафиксирован выход газов 
(пунктирные линии), приуроченный к зоне разломов, выделенной 
в купольной части структуры. Сопоставление эхограмм с сейсми- 
ческими разрезами приводит к заключению о большей детальности 
эхограмм, что связано с регистрацией отраженных сигналов не по 
дискретным сравнительно далеко отстоящим друг от друга точкам, 
а в виде непрерывного профиля. 

ВИТРом совместно с Лабораторией аэрометодов в 1962 г. были 
сопоставлены данные звуковой геолокации с геологическим строе- 
нием нескольких структур в районе Апшеронского полуострова 
(Западный Каспий). В качестве примера в верхней части рис. 28 
приводится геологическое строение структуры Булла-остров по 
данным бурения, а в нижней части — графическое изображение 
эхограммы того же разреза; аналогично предыдущему примеру гори- 
зонтальные масштабы одинаковы, вертикальный масштаб эхограммы 
для наглядности увеличен вдвое. Помимо вполне удовлетворитель- 
ного общего совпадения элементов залегания на эхограмме отмечен 
не только разлом в районе скв. 4, показанный пунктиром, но и не- 
сколько разломов у скв. 9, которые уточняют геологическое строе- 
ние купольной части структуры. 

На эхограммах, полученных на других структурах, неизменно 
подтверждалось известное их глубинное строение и в ряде случаев 
было определено взаимное сочленение структур местоположение их 
куполов и т. п. Это позволило конторе «ГРК на море» (г. Баку) 
начать систематическое использование геолокатора $ГЈ-2 для уточ- 
нения мест заложения картировочных скважин и решения других 
задач. 

Для геологической интерпретации эхограмм казались полезными 
материалы, полученные группой сотрудниково.[аборатории аэро- 
методов под руководством В. В. Шаркова, — аэрофотосъемка, отбор 
проб дна и осмотр донных отложений геологами-аквалангистами. 

На рис. 29 и 30 приводятся эхограммы синклинальных и анти- 
клинальных структур, полученные ВИТРом на Черном море. Пра- 
вая часть эхограммы рис. 29 захватывает северо-восточную часть 
банки Вольского прибрежной зоны Таманского полуострова [Дубров, 
1964], образованную глинистыми отложениями меотического яруса, 
в толще которых заключены глыбы мшанковых известняков. Мшан- 
ковые известняки, менее поддающиеся эрозионному процессу по 
сравнению C глинистыми отложениями, образуют рифовые гряды 
А, Б, В, зарегистрированные на куполе брахиантиклинальной 
складки 2 банки Вольского. Судя по эхограмме, мшанковые извест- 
няки имеют большой коэффициент отражения, поэтому упругие 
волны практически полностью отражаются от них А и нижележащие 
горизонты не регистрируются. В средней части профиля отмечается 
синклинальная складка J, пересеченная профилем в направлении 
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Рис. 29. Эхограмма синклинальной и антиклинальной структуры (Черное море). 


1 — синклинальная структура; 2 — антиклинальная структура; А, Б, В, Г — рифовые гряды. 
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Рис. 30. Пример записи структур в коренных породах (Черное море). 


І части грабеном. 
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Рис. 31. Эхограмма складки Сангачалы — Д 


от банки Вольского к горе Зелен- 
ского. Синклиналь сложена крипто- 
мактровыми среднесарматскими OT- 
ложениями. Криптомактровые слои 
представлены хорошо видными на 
эхограмме чередующимися песчани- 
стыми и известковыми глинами 
с тонкими прослоями мергелей. Ле- 
вое крыло синклинали переходит 
в рифовое образование Г, аналогич- 
ные рифам A, Ð, B. 

На рис. 531 приведена эхо- 
грамма профиля, пересекающего 
складку Сангачалы — Дуванный- 
море (Каспийское море, Бакинский 
архипелаг) вкрест ее простирания. 
Эта складка, установленная мето- 
дами картировочного и разведочно- 
го бурения, сейсморазведки и аэро- 
геологии, представляет собой Opa- 
хиантиклиналь, в своде которой 00- 
нажаются породы продуктивнои тол- 
щи, а на крыльях — акчагыльские, 
апшеронские и древнекаспийские от- 
ложения. B результате бурения, a 
также сеисморазведочных и элек- 
троразведочных работ в своде склад- 
ки установлено наличие грабена A 
и прослежены его границы. В пре- 
делах последних среди пород про- 
дуктивной толщи обнаружены отло- 
жения апшерона. На исследуемом 
участке грабен заполнен современ- 
ными илами мощностью до 60 м. 

На эхограмме оказались зареги- 
стрированными крылья складки и 
грабен, заполненный илом. Как 
можно видеть, складка имеет асим- 
метричное строение, углы падения 
уменьшаются по мере удаления от 
свода складки, формы юго-запад- 
ных M северо-западных плоскостеи 
нарушения различны. 

Сетью параллельных теолокаци- 
онных профилей можно проследить 
границы грабена, к которым приу- 
рочены выходы газа, также реги- 
стрирующиеся на ряде эхограмм. 


Ширина грабена на эхограмме 1700 м, максимальная глубина ло- 


кации в породах дна 50—60 м [Дубров, Соколов, 1964]. 4 
Пример геоакустической записи дизъюнктивных нарушений в ко- 


ренных породах показан на фрагменте одного из профилей, пройден- 
ных на Западном Каспии (рис. 32). Регистрирующийся в нижней 
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разломами A, 5, В. Эхограмма на рис. 33 получена при пересече- 
нии кратера вулкана Абиха. Интересно отметить, что слева на склоне 


части эхограммы маркирующий горизонт осложнен несколькими 
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Рис. 33. Эхограмма вулкана Абиха (Каспийское Mope) и выходов газа A. 


кратера четко зарегистрированы выходы газов в виде пунктирных. 


вертикальных линий A. 
В ряде случаев интерпретация эхограмм очень проста благодаря 


наглядности записи, например, разломов на рис. 32. Однако для 
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получения точных глубин зафиксированных отражающих горизонтов 
требуется дополнительная геологическая привязка, которая может 
быть произведена сопоставлением с бурением и сейсмическими 
методами. 

Например, на рис. 34 приводится эхограмма, полученная при 
исследовании Рижского залива прибором небольшой мощности. 
Сопоставление разреза, зафиксированного на эхограмме, с материа- 
лами бурения на берегу и с другими геологическими данными 
позволяет интерпретировать эхограмму следующим образом. Ниже 
границы ‚ соответствующей подошве голоценовых отложении, 


‚ Рис. 34. JxorpamMa дна Рижского залива. Подошва голоценовых отложений A. 


представленных алевритами и песчанистыми алевритами, залегает 
толща слоистых глинистых отложений приледниковых бассейнов 
позднеледникового времени (поздний плейстоцен). В правой части 
эхограммы толща голоценовых отложений расчленяется на шесть 
слоев, сложенных послеледниковыми осадками. Нижняя сильно 
извилистая отражающая поверхность является, возможно, неровной 
поверхностью морены, но, вероятнее всего, она представляет собой 
эрозионную поверхность коренных девонских пород. То, что все 
ее изгибы повторяются вышезалегающими отложениями, позволяет 
считать залегание позднеплейстоценовых отложений облекающим. 
На основании сопоставления существующих геологических данных 
с эхограммой можно сделать следующие выводы. 

1. Отложения голоценового возраста залегают на позднеплейсто- 
ценовых породах с угловым несогласием. Поэтому можно предполо- 
жить, что после отложения осадков плейстоцена существовал пере- 
рыв в осадконакоплении. 


2. Значительные изменения в мощности голоценовых отложений 
на возвышенных и в пониженных участках профиля, возможно, 
являются результатом проявления новейших тектонических движе- 
ний. Уменьшение мощности голоценовых отложений в левой части 
эхограммы, видимо, отражает фазу тектонического «оживления» 
структуры в начале голоцена. 


$ 3. Изучение месторождений полезных ископаемых 


Метод звуковой геолокации при разведке месторождений на драж- 
ных полигонах был применен ВИТРом совместно с кафедрой марк- 
шейдерского дела ЛГИ |Казаковский, Кротов, Гурич, 1959] и в no- 
следующие годы ЛГИ [Кротов, 1963]. В результате работ получены 
положительные результаты, отработана методика и способы интер- 
претации материалов. Применение метода звуковой геолокации 
позволяет значительно сократить объем опробования пгурфами и сква- 
жинами при разработке россыпей. Могут решаться задачи определе- 
ния рельефа плотика и мощности рыхлых металлосодержащих отло- 
жений, а также дна подтопа. Кроме того, метод геолокации оказы- 
вает существенную помощь при контроле за глубиной черпания 
драги и межшаговыми целиками, обрушением забоя и боковых бор- 
тов. Решение этих задач способствует полноте отработки россыпей 
и повышает производительность труда. 

Работы с геолокатором на дражных полигонах проводятся по 
профилям по предварительно разбитой и привязанной сети, устана- 
вливаемои в соответствии с требованиями к детальности съемки. 
При неблагоприятных для геолокации породах (высокое процентное 
содержание грубообломочной фракции, загазованность осадков, 
мощный покров дерна и т. п.) для повышения глубинности записи 
акустическая система кладется на дно, и измерения производятся 
по точкам, или используется приспособление для ее перемещения. 
Глубины подтопа и релъефа плотика при совместном рассмотрении 
с геологоразведочными данными и результатами опробования позво- 
ляют составить наиболее полную геоморфологическую картину рос- 
сыпи, выявить места размывов и аккумуляцию пород и определить 
местоположение «карманов». На рис. 39 приведена эхограмма, полу- 
ченная с геолокатором эГ.1-1 на одном из дражных полигонов 
[Абрамов, Соколов, 1964]. На ней четко зафиксировано дно подтопа, 
рельеф плотика и местоположение «карманов». 

Контроль за глубиной черпания драги и межшаговыми целиками 
производится повторным профилированием или замерами, произво- 
дящимися непосредственно при драгировании, для чего геолокатор 
устанавливается на драге. Определение подводного борта дражного 
забоя является наиболее трудоемкой операцией, но и она успешно 
решается при использовании специальной методики наблюдений 
[Казаковский, Кротов, Гурич, 1961]. 

Для определения мощности рыхлых отложений необходимо зна- 
ние скорости распространения в них упругих волн. Определение 
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скорости может производиться, например, по образцам породы, 
взятым из шурфов, в лабораторных условиях. По известной скорости 
в некоторой точке профиля определяется глубина плотика, затем 
в пределах однородной записи рыхлых отложений на эхограмме, 
считая скорость по профилю неизменной, получаем истинный рельеф 
плотика. При изменении характера записи рыхлых отложении тре- 
буются новые измерения скорости. 

Метод звуковой геолокации применялся для разведки оловянных 
россыпей под морским дном на побережье Биллитона и Сингкепа 
(Индонезия) [Overeem, 1960]. Целью съемки являлась регистрация 
рельефа коренных пород, определение мощностеи рыхлых отложе- 


Рис. 35. Эхограмма дражного полигона. 


1 — дно подтопа; 2 — рельеф плотика; а — «карманы». 


ний и получение информации о морфологии затопленных и погре- 
бенных под наносами равнин денудации, к которым приурочены 
залежи касситерита. Работы позволили выявить погребенные долины 
и задать рациональную сеть для бурения. Для интерпретации 3x0- 
грамм п геологической привязки отражающих горизонтов использо- 
вались данные бурения, для чего часть профилей проходила прямо 
над устьями имеющихся скважин. Структурные карты коренных 
пород, построенные по данным звуковой геолокации, использова- 
лись для выбора раионов, в которых проводилась более детальная 
разведка морской землечерпалкой. 5 

Метод звуковой геолокации для разведки угольных месторожде- 
ний применялся в Великобритании [Магіеѕ, Beckmann, 1962; Cham- 
bers, 1962 а, 6]. Разведка каменноугольных месторождений, находя- 
щихся под водой, осуществлялась ранее путем проходки туннелей 
и производства глубокого морского бурения, что требовало больших 
затрат. С переменным успехом применялись геофизические методы — 
сейсмическая разведка, гравитационная съемка, электро- и магнито- 
разведка. Наиболее результативным оказался метод звуковой reo- 
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локации. Одним из пре- 
имуществ последнего яв- 
ляется получение непре- 
рывной записи, которая 
несмотря на необходимость 
проведения некоторых 
простых вычислений и 
поправок для окончатель- 
ной интерпретации, может 
рассматриваться как гео- 
логический разрез. 
Исследования гео- 
локатором проводились по 
сети профилей в напра- 
влении падения пластов 
с секущими профилями 
под углом 30° для увязки 
результатов. Привязка 
осуществлялась специаль- 
ным навигационным 060- 
рудованием. В результате 
геолокационной съемки 
изучена структура камен- 
ноугольных пластов, ON- 
ределены элементы залега- 
ния напластований, Mpo- 
слежено изменение мощ- 
ности осадочных отло- 
жений, выявлены сбросы 
и вулканические интру- 
зии, определено местопо- 
ложение древних русел, 
которые могут служить 
угрозои для расположен- 
ных под ними выработок. 
Скорость звука в покры- 
вающих породах опреде- 
лялась методом КМПВ с 
помощью аппаратуры зву- 
ковой геолокации. Для 
этого изменялось расстоя- 
ние от излучателя до при- 
емника использовался 
один канал). Сейсмораз- 
ведка использовалась для 
определения мощности 
пластов и глубины реги- 
стрируемых на эхограммах 


Ras 


синклинали (Азовское море) 


as 


хограмма рудовмещающей 


Рис. 36. d 


отражений. Низкое качество записей на некоторых участках 
объяснялось большой мощностью рыхлых отложений и их загазо- 
ванностью, а на мелководье — наличием реверберационных помех. 

ВИТРом метод звуковой геолокации использовался для прослежи- 
вания железорудных пластов в Азовском море. Исследования прово- 
дились с геолокатором ЗГЛ-1 по сети профилей, с привязкой по 
береговым ориентирам и буям. В результате съемки построена струк- 
турная карта участка и прослежены рудные пласты. На эхограмме 
(рис. 36) представлена рудовмещающая синклиналь А и ядро анти- 
клинальной складки В. Данные звуковой геолокации сопоставля- 
лись с результатами бурения, по кернам производилось измерение 


Рис. 37. Пример записи хорошо отражающих тел А и инородных включений Б. 


скоростей распространения упругих волн для привязки зарегистри- 
рованных горизонтов и определения мощностей. 

Не менее успешно метод звуковой геолокации может быть приме- 
нен в ряде смежных областей, например, археологии для поисков 
и исследования объектов, погребенных грунтами на дне водоемов 
[Дубров, Шилик, 1965]. Методика работ не отличается от методики, 
принятой при инженерно-геологических изысканиях с геолокато- 
рами, но при локации малых объектов требуется более точная при- 
вязка профилей на местности и высокая разрешающая способность 
аппаратуры. Методом звуковой геолокации можно определять место- 
положение и контуры затопленных древних застроек, каменных 
сооружений, мостовых, утрамбованных в прошлом дорог, портовых 
сооружений ит. п. Так как акустическое сопротивление в материале 
перечисленных выше объектов резко отличается от акустического 
сопротивления воды и покрывающих илов, то записи будут анало- 
гичны приведенным на рис. 37 (тело А в левой стороне эхограммы), 
разрушенные постройки регистрируются в виде линзовидных и дру- 
гих включений (Б). ВИТРом проводились исследования на аквато- 
рии Бугского лимана для определения контуров древней застройки 
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и направления оборонительных сооружений античного городища 
Ольвия. Получены хорошие результаты, позволившие сравнительно 
точно установить восточную и ориентировочно южную и северную 
границы древнего городища. 

Звуковая локация позволяет определить местоположение зато- 
нувших кораблей, даже полностью занесенных илами. 

Это далеко не полный перечень задач подводной археологии, 
в решении которых может быть использован метод звуковой геоло- 
кации. Целесообразно применение его в комплексе с другими мето- 
дами, например, аэрофотосъемкой, подводным телевидением и после- 
дующей акваланговой разведкой. 

Таким образом, методом звуковой геолокации успешно решаются 
как геологические задачи (картирование, поиск и разведка место- 
рождений полезных ископаемых), так и ряд задач смежных обла- 
стей — инженерной геологии, археологии, океанографии и т. д. 


$ 4. Погрешности метода звуковой геолокации 


Аппаратура звуковой геолокации, как любой измерительный 
прибор, регистрирует измеряемые величины с некоторыми ошибками. 
При интерпретации материалов необходимо оценивать величины 
погрешностей от различных факторов и вводить поправки, если 
погрешности велики. В конечном счете геолокатор предназначен 
для измерения расстояния J, от излучателя до отражающего (лоци- 
руемого) объекта, которое определяется по формуле 
ly + 5 ty — to 
а оа tac (58) 
где J, и l — фактические пути распространения акустических 
колебаний от излучателя до отражающего объекта и от последнего 
до приемника; fy и ¢f, — время излучения и приема. 


ly = 


Из формулы (58) следует, что погрешности в геолокации связаны 
с точностью определения временного интервала ¢,—l, и скорости 
распространения акустических колебаний в среде. Погрешности 
измерения, не связанные с изменением формы лоцируемой поверх- 
ности [Щеглов, 1964], а вытекающие из соотношения (58), будем 
называть техническими ошибками [Аранович и qp., 1963]. Они non- 
разделяются на случаиные и систематические. 

Рассмотрим некоторые из технических ошибок. 

Ошибки в определении местоположения системы излучатель — 
приемник возникают по нескольким причинам. В излучателях и при- 
емниках с коническими рефлекторами (см. рис. 10) колебания про- 
ходят дополнительный путь от поверхности вибратора до рефлек- 
тора, а затем до зрачка системы, чем вносится систематическая 
ошибка n,, величина которой определяется непосредственным изме- 
_рением элементов преобразователя. Преобразователи с вертикально 
расположенными приемниками, имеющие линии задержек, также 
имеют аналогичную погрешность, равную длине базы. Максимальный 
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дополнительный путь луча за счет этого обычно He превышает 1 м. 
Другие типы применяющихся в геолокаторах излучателей и прием- 
ников такой погрешности не вносят. 

_Излучатели и приемники располагаются на некотором расстоя- 
нии d (базе) друг от друга, поэтому лучи, распространяющиеся по 
кратчайшему расстоянию [ излучатель — отражающая граница — 
приемник, не вертикальны, а составляют угол & с вертикалью; 
тогда расстояние по вертикали lọ определится как lo = L, COS Q. 


а 
Если TS 0,1, то поправка незначительна и не учитывается. 


Наибольшая величина этой погрешности наблюдается у раздельно 
буксируемых акустических преобразователей, когда база достигает 
9—7 м. 

Отсчет глубины залегания отражающего горизонта на эхограммах 
ведется от нулевой линии, считая акустическую систему располо- 
женной на поверхности воды. На самом деле системы заглубляются 
от поверхности на 1—3 м, что нужно учитывать при интерпретации 
эхограмм. 

Ошибка определения времени распространения колебаний. Ин- 
тервал времени #, — і, определяется в аппаратуре также с некоторыми 
ошибками, наибольшая из которых относится к нестабильности раз- 
вертки (например, вращение барабана со спиралью). Этот вид ошибки 
носит случайный характер и определяется из соотношения 


где v, — наблюдаемая скорость развертки; Vy — эталонная задан- 
ная скорость развертки. 


Величина ошибки измерения за счет нестабильности развертки 

рассчитывается по формуле 
р 
и обычно не превышает +1%. 

На точность определения интервала времени 1, —Ё сказывается 
возможный разброс временных задержек от начала развертки до 
момента излучения, а также задержки, связанной с реакциеи усили- 
тельного канала на импульсный сигнал, влияние формы импульса 
и т. д. На практике эти ошибки малы и не учитываются. 

При обработке материалов геолокации интерпретатором из-за 
нечеткости штрихов на эхограммах вносится ошибка считывания, 
которая в среднем составляет 1—1,0 мм. Если масштаб записи М, 


то ошибка 


, 1+ 1,5 
т “tia al MM. 


Ошибка в определении скорости распространения колебаний. 
Наибольшая ошибка в определении глубинности залегания отража- 
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ющих границ методом звуковой геолокации возникает за счет неточ- 
ного знания скорости распространения акустических волн, методика 
определения которых является самостоятельным большим разделом 
геофизических исследований. Остановимся на этом вопросе в самых 
общих чертах. Звуковые колебания часть пути от отражающей гра- 
ницы проходят по воде, а часть — по горным породам. Для определе- 
ния скорости распространения в воде необходимо знать ее темпера- 
турный разрез, соленость и давление. Первые две величины изме- 
‚ ряются непосредственно в районе работ, а давление — рассчиты- 
вается из глубины водоема. По таблицам или аналитическим форму- 
лам ($ 1, гл. 1) чертится график зависимости скорости OT глубины A, 
из которого определяется средняя скорость по формуле 


п. (60) 


ср h А 
| iy 4% 
0 


Интеграл в знаменателе может быть решен графическим путем. Если 
развертка геолокатора настроена на скорость распространения волн 
с, TO, используя соотношение 


те. = (61) 


можно построить график зависимости фактической глубины водоема 
от измеренной — A (h,). Снятые с эхограмм измерения А, по rpa- 
фику А (А) позволяют определить истинные глубины водоема. 
Величина поправки в этом случае 


K; 
По = і. = = 1) н (62) 
| n | 

Вторую часть пути звуковые колебания проходят по породам, 
скорость распространения в которых колеблется в широких пределах 
(от 1,2 до 5,0 км/сек). Особенно большие градиенты скоростей наблю- 
даются в верхней части осадочных пород. Скорость распространения 
упругих волн в горных породах зависит от многих факторов: лито- 
логического состава, глубины залегания и времени воздействия 
горного давления, температуры, тектонической истории рапона, 
пористости и водонасыщенности и т. д. Каждый из факторов, в свою 
очередь, зависит от различных параметров. Например, на зависи- 
мость скорости от пористости и водонасыщенности влияют: константы 
упругости частиц, составляющих остов породы; плотность частиц; 
давление на остов породы; тип цементирующего материала; пори- 
стость; плотность содержащеися в порах жидкости, давление на жид- 
кость, сжимаемость жидкости ит. д. Более подробно характеристики 
зависимостей рассматриваются в специальной литературе [Несте- 
ров, 1959; Волкова, Дубров, Соколов, 1962; и др.]. Обилие влияющих 
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факторов приводит к байынан разбросам в значениях скоростей 
(км/сек) даже для одних и тех же пород [Шузырев, 1959]: 


се: № ЖАК № 0,2—0,8 
с. тры ИЧТЕ 0,3—1,0 
ets Фет, ee АЕ K S k 0,7—1,6 
КОНЮ оке а Та «ТА оне И. 1,0—2,0 
ЕКО fir uw & Se i deal cheba е.а Фа точ 1,4—4,3 
a ro i iyo e S 5 cs чае сео ом ‹ 1,7—4,2 
» НО. она ааа ина 2,8—6,4 
Сланец и глинистый сланец ........ Зо о Net a 2,8—4,7 
Сцементированные породы (сланец, песчаник) .... До 7,0 
ОА, у конвенте че Bea iq ate а за Тебе fee tel « 2,0—6,2 
Соль, карналлит, сильвин, ангидрит... ...... 4,2—6,9 
Лед ледниковый и озерный . ........ se. eae 3,1—3,6 
LEOKE GOUGH 2 о со o WSs? be Se eja ee 8 8b 8 1,8 
Die MCs «a> & BA ate еа о tele tee te! one! « 2,0—3,5 
ХААНТ Dae a aces of at ot Oe ЛЕРА 3,5—4,5 
Вода (в зависимости от температуры и солености) 1,430— 1,590 
Patt. ут 1,3—1,4 


Для осадочных терригенных пород, по данным ВНИИгеофизики, 
связь между скоростью с (км/сек) и плотностью р (г/см?) грубо оце- 
нивается линейным уравнением 


с= 60 11. (63) 


Скорость в некристаллизованных отложениях морского дна 
хорошо аппроксимируется [Sutton, Berckhemer, Nafe, 1957 | 


c = 2,093 — (0,0414 + 0,0060) d -+ 
-+ (0,00135 + 0,00038) A — (0,44 + 0,15) Е, (64) 


где с — скорость продольных волн, км/сек; а — средний размер 
зерен, мм; A — процентное содержание веществ, растворимых 
в НСІ, в основном это карбонат кальция (от 20 до 80%); k, — коэф- 
фициент пористости. Для пород с пористостью до 20% зависимость 
скорости от коэффициента пористости выражается уравнением 
Вилли — Грегори — Гарднера iWyllie, Gardner, Gregory, 1958] 


k —А 
= р 28) (65) 
где с. Uc, — соответственно скорости в насыщающей поры жидкости 


и остове породы. 


Зависимость скорости от глубины для водонасыщенной среды 
с кубической упаковкой зерен может быть представлена соотноше- 
нием [Берзон и др., 1959; Гассман, 1951] 


3 F2 
и _ 9418 и 2 (01 — P0) 152 66) 
ре а, | 
от ог -Е PoVo 
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где Co — скорость на глубине z = 0; Е и ё — модуль Юнга и коэф- 
фициент Пуассона для твердых частиц; о; и о, — плотность твердых 
частиц и жидкости; V, и У, — объемные части твердых частиц 
и жидкости (У, + Vo = 1). Согласно формуле (66) наибольшие 
изменения скорости происходят на малых глубинах, что подтвер- 
ждается экспериментами. 

Наиболее низкая скорость, менее скорости звука в воде, наблю- 
дается в морских условиях при очень большой пористости отложе- 
ний типа взвешенных илов и при наличии нерастворенных газов. 

Скорость по площади также подвержена сильным колебаниям, 
что связывается с фациальными изменениями, несогласным залега- 
нием, выклиниванием и т. д. 

Трудности в определении истинной скорости приводят к необходи- 
мости оперировать со средними скоростями распространения акусти- 
ческих волн в породах. Аналитически средняя скорость выражается 
формулой (60) [Кобранова, 1962]. Следствием этого является ана- 
логичный с распространением в воде порядок расчета истинных 
скоростей и погрешностеи, однако точности расчетов невелики. 

Экспериментальное определение скорости распространения звука 
при работе методом звуковой геолокации не отличается от принятых 
методов в сейсморазведке. В ряде случаев для этих целей исполь- 
зуется непосредственно геолокационная аппаратура, например, 
изменение расстояния между приемником и излучателем позволяет 
получать скоростной разрез методом преломленных или отраженных 
волн при больших углах. Из новых методов определения скоростей, 
если имеются скважины, полезно использовать акустический каро- 
таж, дающий весьма высокую точность. 

Суммарная ошибка измерений при звуковой геолокации подраз- 
деляется на систематические и случайные погрешности. Системати- 
ческие погрешности исключаются введением поправок, однако при 
этом возникают случайные ошибки. Таким образом, суммарная 
ошибка складывается из всех перечисленных ошибок и равна 


М — = (Limi). (67) 


Особое место в погрешностях звуковой геолокации занимает 
точность привязки профилей на местности. Исходя из характера 
и задач работ устанавливается необходимая точность определения 
координат и выбирается навигационное средство, обеспечивающее 
заданную точность. Навигационная привязка осуществляется обще- 
принятыми методами (приборами), и ошибка может быть доведена 
в открытом море до величин, не превышающих 60—70 м, а с привяз- 
кой по береговым ориентирам, вехам и буям — до единиц метров. 

Выводы. Рассмотренные примеры показывают широкие возможно- 
сти метода звуковой геолокации и перспективность использования его 
в комплексе морских геологических исследований. Простота и нагляд- 
ность записей, высокая производительность метода (до 10 км/ч) 
позволяют значительно сократить объем дорогостоящих и трудоемких 
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сейсмических работ и бурения. При геофизических исследова- 
ниях на акваториях полезно применять описываемый метод в ком- 
плексе с методом акустического картирования (акустическое «фото- 


Рис. 38. Акустическое «фотографирование» донной поверх- 
ности. Стрелкой показано направление движения судна. 


графирование» поверхности дна) [Tucker, Stubbs, 1961]. Для этого 
применяются более высокие ультразвуковые частоты, фактически 
не проникающие в глубь пород, и используются специальные аку- 
стические системы, имеющие качающуюся характеристику напра- 
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вленности. Пример записи рельефа дна по площади приводится Ha 
рис. 38. Такое комплексирование позволяет не только получить 
наглядный акустический разрез и изучить рельеф дна бассейна 
в профильной плоскости, но и сделать «снимки» значительной пло- 
щади дна в тех районах, где аэрофотосъемка неэффективна. 

Количественная интерпретация эхограмм довольно проста, тре- 
бующиеся величины скоростей распространения упругих волн 
могут определяться обычными методами, в ряде случаев для этих 
целеи может использоваться непосредственно аппаратура звуковой 
геолокации. 

Немаловажным достоинством метода является его дешевизна, 
например, по данным лаборатории Сокони Мобил ойл компани 
(1960), стоимость при работах Ha нефть составляет 10—20 % от стои- 
мости обычной сейсморазведки на море, а при структурном карти- 
ровании на угольных месторождениях |Магіеѕ, Beckmann, 1962] — 
99 ф. ст. на 1 кв. милю. По расчетам ВИТ Ра экономическая эффек- 
тивность от внедрения геолокатора эГ/-2 при морском геологиче- 
ском картировании с учетом разрежения сетки бурения в среднем 
только на 20% составляет свыше 100 тыс. руб. в год на прибор. 
Кроме того, применяемые излучатели безопасны для морских живых 
организмов. Перечисленные достоинства обеспечивают широкое 
внедрение метода звуковой геолокации в практику геологических 
работ на акваториях. 
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Заключение 


Метод звуковой геолокации, позволяющий получать непрерывный 
акустикогеологическии разрез подводных отложений и использу- 
ющий невзрывные (без применения твердых взрывчатых веществ) 
источники для возбуждения колебаний, только начал широко внед- 
ряться в практику морских геофизических исследований. Первона- 
чальные эксперименты с высокочастотной аппаратурой были напра- 
влены на выяснение возможности использования эхолотов для изу- 
чения не только поверхности дна, но и донных осадков. о мере внед- 
рения метода и усовершенствования источников возбуждения и аппа- 
ратуры повышалась глубинность исследований и выявлялись новые 
области применения метода звуковой геолокации. Это привело 
K созданию геолокаторов различных классов, отличающихся как по 
кругу задач, для решения которых они предназначены, так и по 
устройству аппаратуры и ее параметрам. Малоглубинные геолока- 
торы І класса ближе всего примыкают к эхолотам, а глубинные 
геолокаторы 111 класса по крайней мере по диапазону рабочих 
частот — к сеисмической аппаратуре. 

Звуковая геолокация является как бы связующим звеном между 
эхолотированием и сейсморазведкой, что создает возможность ис- 
пользовать новейшие достижения этих областей. В звуковой гео- 
локации регистрация ведется методом модуляции по яркости (пере- 
менной плотности), как это делается в эхолотировании, в то же время 
применяются сравнительно низкие рабочие частоты, морские пьезо- 
косы и сейсмические способы определения скоростей распространения 
упругих колебаний в горных породах. 

Большая наглядность одноканальной регистрации отражающих 
горизонтов методом переменной плотности побудила в последние 
годы к созданию разнообразных приставок и устройств перезаписи 
сейсмограмм для сейсмических станций. Они предназначаются для 
осуществления объективной аппаратурной обработки сейсмических 
записей вплоть до получения отражающих границ и построения сеи- 
смологических разрезов, аналогичных акустикогеологическим разре- 
зам в методе звуковой геолокации. Но по сравнению с многоканаль- 
ной сейсмической регистрацией одноканальная запись несет обед- 
ненную информацию и не имеет данных для определения глубины 
залегания отражающих горизонтов. 

В ближайшие годы развитие морской сейсморазведки и звуковой 
геолокации, в основе которых лежат общие физические закономер- 
ности, будет идти по пути усовершенствования аппаратуры и исполь- 
зования их лучших сторон. На базе взаимного обогащения будут 


3 
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созданы единая аппаратура и методика, объединяющие UX достиже- 
НИЯ. 

С помощью такой аппаратуры непосредственно на профиле должен 
регистрироваться непрерывный физикогеологический разрез, отмар- 
кированный по глубине залегания отражающих горизонтов с при- 
вязкой на местности. При этом должны использоваться сравнительно 
маломощные излучающие устройства, безопасные для живых орга- 
низмов. Необходимая глубина исследований может быть достигнута 
за счет суммирования сигналов и выделения их на уровне, много 
ниже фона помех. С созданием такой аппаратуры появятся реальные 
возможности для внедрения приемов звуковой геолокации не только 
на акваториях, но и на суше. 
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